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Introduction Générale 
Le travail présenté dans ce mémoire a pour objectif de présenter les étapes nécessaires à la 
réalisation d’un instrument de détection de gaz, de sa conception qui s’appuie sur un travail de 
modélisation et de simulation de son comportement physique, jusqu’à sa caractérisation en tant 
qu’élément d’un système d’analyse complet en passant par sa fabrication. Par le terme 
« détecteur de gaz », on définit un dispositif permettant de détecter la présence d’une espèce 
gazeuse dans un environnement ou un échantillon et de potentiellement mesurer sa 
concentration.  
Si jusqu’au 18e siècle, l’intérêt de tels systèmes s’avérait limité, l’histoire des capteurs de gaz, 
relativement courte, est allée de pair avec celle de l’industrialisation. Dans un contexte 
d’exploitation de plus en plus importante des ressources minières, la nécessité de pouvoir se 
prémunir contre les risques d’accident s’est faite de plus en plus prégnante.  
Ainsi, les premiers détecteurs massivement utilisés furent au 19e siècle les canaris (Figure 0.1), 
dont le changement de comportement ou la mort précoce permettait de repérer la présence de 
poches de gaz dans les mines de charbon. Les mineurs pouvaient ainsi parfois éviter 
l’intoxication ou pire, le coup de grisou : l’explosion d’une poche de gaz (essentiellement du 
méthane [1]) libérée par accident1. Toutefois, la fiabilité douteuse et le manque de précision de 
ce mode de détection couplé à une croissance massive de l’exploitation des ressources2 ont 
rendu nécessaire le développement de nouveaux moyens de mesure. 
           
Figure 0.1 – A gauche : boîte contenant un canari, le premier capteur de gaz connu. Utilisé dans les mines pour détecter 
la présence de méthane ou de monoxyde de carbone. La bouteille d’air comprimé permet de maintenir l’oiseau en vie. 
A droite : une lampe de sûreté, utilisée comme alternative au canari. Elle représente le premier capteur de gaz artificiel 
de l'histoire. 
                                                 
1 Ce type d’accident survient encore régulièrement, en particulier en Chine [2] 
2 http://www.energytrendsinsider.com/2014/07/30/king-coal-deposed-in-west-but-reigns-in-east/ 
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La lampe de sûreté, qui permet de générer une explosion confinée en présence de méthane est, 
à ce titre, le premier exemple de capteur de gaz artificiel (Figure 0.1). Bien qu’étant simples, 
ces méthodes de mesures furent utilisées plusieurs décennies durant, les canaris étant par 
exemple utilisés dans certaines mines jusqu’au milieu des années 19803. Avec les avancées 
industrielles dans les domaines de l’exploitation des énergies, la mise en œuvre de systèmes 
d’analyse plus complexes a été rendue nécessaire. Il ne s’agit plus seulement de détecter la 
présence de méthane, mais de déterminer la composition et les concentrations de mélanges 
gazeux. 
Autre conséquence directe de l’explosion de l’exploitation et de la consommation des 
ressources en hydrocarbures (i.e. charbon, pétrole, gaz naturel)4, les problématiques 
écologiques forcent aujourd’hui les autorités à agir en mettant en œuvre de nouvelles normes 
pour répondre aux crises écologiques à court ou long terme et limiter l’impact des rejets 
atmosphériques sur la santé. Dans un rapport de 2014, l’Organisation Mondiale de la Santé 
estimait à près de 7 millions le nombre de décès dus à ce type de pollution, dont plus de la 
moitié serait liée à la mauvaise qualité de l’air intérieur. La nécessité de pouvoir monitorer ces 
pollutions en temps réel, sur des territoires importants et jusque dans les foyers représente donc 
un enjeu important afin de permettre des actions rapides de la part des gouvernements 
(notamment dans le cas de pics de pollution). 
Enfin, dans le domaine de la santé, l’émergence d’une médecine moderne à la fois rapide, 
efficace et personnalisée appelle au développement de nouvelles techniques d’analyse toujours 
plus poussées. A ce titre, les méthodes d’aide au diagnostic par analyse de la composition de 
l’haleine des patients représentent une avancée formidable potentielle. Autrefois cantonnés à la 
seule mesure de l’alcoolémie, les analyseurs développés aujourd’hui permettent d’envisager un 
dépistage rapide de maladies graves, au premier rang desquelles les cancers5 pour lesquels la 
précocité du diagnostic est déterminante dans le pronostic de survie [3]. 
Bien que les exigences en termes de performance, de durée d’analyse ou de fiabilité soient 
différentes selon les applications, la tendance est aujourd’hui à la miniaturisation des systèmes 
d’analyse dans un grand nombre de domaines. L’obtention de dispositifs portatifs ouvrant par 
ailleurs la voie à de nombreux nouveaux modes d’utilisation, notamment dans les marchés 
grand public (des accessoires pour smartphones permettant une analyse de l’haleine 
commencent à faire leur apparition6), le développement de composants plus petits, moins 
énergivores et facilement intégrables est à présent demandé. Autre domaine ayant pour principe 
                                                 
3 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/30/newsid_2547000/2547587.stm 
4 http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_EnergyVision_Report_2013.pdf 
5 http://www.gtri.gatech.edu/casestudy/gtri-cancer-breathalyzer-breath-test 
6 http://www.fastcodesign.com/3037036/this-breathalyzer-will-track-much-more-than-your-drunkeness#4 
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cardinal la miniaturisation toujours plus importante de ses composants, la microélectronique 
apporte aujourd’hui son savoir-faire dans la réalisation de ces dispositifs. 
La thèse présentée a pour objectif de s’intégrer à cette démarche en profitant des avancées 
récentes dans ces domaines. Le recours à de nouveaux types de matériaux aux propriétés 
originales rend possible de nouvelles techniques de détection qui peuvent présenter un intérêt 
par rapport à l’état de l’art existant ou, tout au moins, permettre une réduction de la taille des 
objets sans perte de performances. 
Le mémoire s’articule en trois chapitres : 
- Le Chapitre 1 :propose un passage en revue de l’état de l’art sur les capteurs de gaz. Il 
définit les principales notions nécessaires à la compréhension des problématiques et 
aborde le thème de leur miniaturisation. Enfin il s’attache à définir la problématique de 
la thèse. 
 
- Le Chapitre 2 :a pour objectif de poser les bases physiques servant au développement 
d’un capteur de conductivité thermique. Les questions ayant trait aux modes de transfert 
thermique dans les matériaux et dans les gaz ainsi que certaines problématiques propres 
aux nanostructures seront développées. L’ensemble des descriptions et expériences 
réalisées vise à développer un modèle physique, le plus complet possible, d’un nanofil 
de silicium disposé dans un environnement gazeux. 
 
- Le Chapitre 3 :décrit la réalisation d’un capteur de gaz électrothermique à l’aide de 
nanofils de silicium. Après un préambule sur la réalisation d’un capteur de pression 
reposant sur un principe analogue, le chapitre aborde la méthode de conception des 
dispositifs. Celle-ci passe par la réalisation des figures de mérite du dispositif qui 
s’appuient elles-mêmes sur le modèle développé au chapitre 2. La réalisation 
technologique des dispositifs et les problématiques associées sont également abordées, 
le chapitre se terminant par la caractérisation des capteurs réalisés. 
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Chapitre 1 : Contexte et Etat de l’Art 
1.1 Capteurs de gaz 
Si les différents modes de réalisation des systèmes d’analyse ne présentent pas tous les mêmes 
intérêts, ils s’avèrent bien souvent complémentaires selon le domaine d’utilisation. Il est donc 
important de garder à l’esprit que selon les besoins recherchés les solutions techniques peuvent 
être totalement différentes. A ce titre, il est utile de définir les critères permettant de caractériser 
le mode de fonctionnement d’un système d’analyse donné. 
1.1.1 Critères de classification 
Dans cette optique, un capteur de gaz peut être caractérisé selon un certain nombre de critères 
qui permettent d’évaluer sa pertinence dans un contexte. 
(i) Sa sensibilité, qui traduit sa capacité à transformer la concentration d’un gaz en un 
signal mesurable. 
(ii) Sa limite de détection qui caractérise la plus petite variation de concentration 
mesurable.  
(iii) Sa sélectivité envers une espèce chimique, c’est-à-dire sa capacité à pouvoir la 
détecter elle et elle seule (i.e. le rapport entre la sensibilité à l’espèce désirée et la 
sensibilité aux autres espèces).  
(iv) Sa gamme dynamique, définie comme le rapport entre la plus grande et la plus faible 
concentration mesurable 
(v) Son temps de réponse 
D’autres critères tels que son caractère destructif, sa durée de vie (capteur à usage unique ou 
non) ou encore sa taille et sa consommation peuvent également être à prendre en compte. 
Sensibilité 
La sensibilité d’une transduction est définie comme le rapport entre la variation du signal de 
sortie par rapport à la variation du signal d’entrée. Par exemple, dans le cas d’un capteur liant 
la concentration dans le milieu à une tension, la sensibilité du système s’écrira: 
𝑆𝑡𝑜𝑡 =
𝜕𝑉
𝜕𝑐
        (𝑉. 𝑝𝑝𝑚−1) (1.1) 
Où 𝑐 est la concentration du gaz dans le milieu et 𝑉 la tension mesurée. 
Si un système est composé de plusieurs étages de transduction, la sensibilité globale du système 
peut alors être obtenue en multipliant les sensibilités des différents étages. Par exemple si le 
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capteur précédent repose sur un mécanisme d’adsorption chimique, la sensibilité globale pourra 
être donnée par le produit :  
𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑚𝑆𝑠𝑢𝑏        
(1.2) 
Où 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑚 est la sensibilité d’adsorption qui lie la concentration dans le milieu au taux de 
remplissage des sites d’adsorption sur le capteur et 𝑆𝑠𝑢𝑏 la sensibilité qui lie ce même taux 
d’adsorption à la variation de tension. 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑚 et 𝑆𝑠𝑢𝑏 peuvent être elles-mêmes décomposables 
en un produit de plusieurs sensibilités selon le niveau de description des mécanismes de 
transduction. 
Limite de détection 
La limite de détection est définie comme la plus petite variation de concentration mesurable. 
Lorsque la sensibilité est connue, elle peut se calculer à partir des variations aléatoires du signal 
de mesure. Une définition employée usuellement est donnée par l’équation (1.3) : 
𝐿𝑂𝐷 =
3𝜎
𝑆𝑡𝑜𝑡
         
(1.3) 
Où 𝜎 est l’écart-type des variations du signal de détection. 
On différenciera la limite de détection d’un capteur de sa résolution. Dans le cas d’un système 
basé sur l’utilisation d’une colonne de chromatographie, la résolution définissant la capacité du 
système à distinguer deux espèces présentes dans l’échantillon analysé. 
Sélectivité 
La sélectivité d’un détecteur est toujours donnée d’une espèce chimique envers une autre. Elle 
est alors définie par le rapport des sensibilités du capteur d’une espèce par rapport à l’autre (éq. 
(1.4)). 
𝑆𝑒𝑙(1,2) =
𝑆1
𝑆2
 
(1.4) 
Dans le cas d’applications haute-résolution [4], les capteurs utilisés seront bien souvent 
spécifiques, c’est-à-dire sensible à une seule espèce. A l’inverse, les capteurs multigaz 
présenteront idéalement une réponse universelle, c’est-à-dire une sélectivité de 1 pour tout 
couple d’analyte. 
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La réalisation d’un nez électronique, présentée plus loin, met en jeu l’utilisation d’une matrice 
de capteurs sélectifs envers des familles d’espèces différentes. La réponse des différents 
capteurs du réseau à un même gaz permet d’obtenir une empreinte de celui-ci et de déterminer 
son type et sa concentration. 
Temps de réponse 
Le temps de réponse est défini comme le temps au bout duquel le signal de détection du capteur, 
soumis à un échelon de concentration en gaz à analyser, a atteint un pourcentage donné de sa 
valeur finale (e.g. 90%). Le temps de réponse peut être donné montant ou descendant selon que 
l’échelon soit positif ou négatif.  
Si pour des applications analytiques un temps de réponse relativement lent (e.g. de l’ordre de 
la dizaine de minutes) est acceptable, il en est autrement pour les applications ayant trait à la 
sécurité ou à la défense pour lesquelles un temps de réponse inférieur à la seconde est 
nécessaire. A titre d’exemple, les premiers symptômes d’une exposition au gaz sarin 
apparaissent quelques secondes après y avoir été exposé [5]. La mise en œuvre de capteurs 
extrêmement rapides s’avère dans ce cas impérative. 
1.1.2 Types de capteurs 
Comme cela vient d’être présenté, un capteur de gaz peut présenter des caractéristiques 
totalement différentes adaptées à l’utilisation qui lui est demandée. 
Un certain nombre des capteurs les plus utilisés sont présentés dans le graphique ci-dessous. 
 
Figure 1.1 - Arborescence des différentes familles de capteurs de gaz 
Dans les capteurs spécifiques, trois familles principales peuvent être dénombrées. La première 
d’entre elle concerne les capteurs qui mettent en jeu une réaction pour traduire la présence d’un 
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composé chimique. On y retrouvera par exemple les capteurs de gaz inflammables tels que le 
Pellistor qui représente, d’une certaine manière, la version moderne de la lampe de sûreté. Dans 
ce type de capteur, la combustion du gaz cible est favorisée par la présence d’une couche 
catalytique et par l’échauffement d’un fil conducteur, généralement en platine. Lorsqu’une 
réaction se produit, la chaleur générée provoque un échauffement du fil conducteur qui peut 
être mesuré par le biais des variations de résistance électrique. A ce titre, le Pellistor fonctionne 
sur un principe analogue au TCD décrit par la suite, il présente en revanche une réponse non 
universelle puisque dépendante de la couche catalytique utilisée. 
  
Figure 1.2 - Pellistor. Exemple de capteur et schéma de principe de l’élément chauffant. 
La spécificité d’un capteur peut également s’obtenir au moyen de l’utilisation de couches de 
fonctionnalisation favorisant un type d’adsorption spécifique. Une fois cette adsorption 
obtenue, il reste au capteur à transformer celle-ci en un signal mesurable. Parmi les systèmes 
les plus utilisés, on retrouve les capteurs basés sur une transduction par effet de champ (field 
effect). Ils peuvent être distingués selon deux familles principales : 
(i) Les capteurs ChemFET [6] (Chemical Field Effect Transistor) : ceux-ci reposent sur 
l’utilisation d’un transistor fonctionnalisé à l’aide d’une couche adsorbante en lieu 
et place de la grille. Lorsqu’une espèce gazeuse s’adsorbe à la surface l’état de 
déplétion est modifié entraînant une variation de la conductance du canal (Figure 
1.3). La couche utilisée peut être un métal catalyseur (en particulier pour la détection 
d’hydrogène) ou un polymère. 
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Figure 1.3 - Schéma de principe du fonctionnement d'un capteur FET. L'adsorption d'un gaz à la surface du transistor 
provoque une variation de la transconductance du canal (déplétion des porteurs de charge). 
(ii) Les capteurs MOX [7] : ils se basent sur l’utilisation d’oxydes métalliques 
semiconducteurs tels que l’oxyde d’étain (SnO2) ou de zinc (ZnO2). Ils ciblent la 
mesure de gaz comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde d’azote qui 
déclenchent une réaction d’oxydo-réduction avec les atomes d’oxygène de l’oxyde 
métallique. Cette réaction entrainant une diminution de la barrière énergétique que 
doivent franchir les électrons aux joints de grains elle provoque, in fine, une 
diminution de la résistance électrique de la couche semiconductrice. 
  
Figure 1.4 – A gauche : Principe de fonctionnement d'un capteur MOX, représentation du potentiel électronique dans 
la structure. A droite : Photographie MEB d’une couche d’oxyde d’étain (nanoparticules) 
L’adsorption d’un gaz sur une couche de fonctionnalisation peut également se détecter en 
mesurant la masse des molécules, on parlera alors de capteur gravimétrique. Si des objets 
s’appuyant sur une mesure statique existent [8], les capteurs utilisés reposent très 
majoritairement sur des systèmes résonants tels que les microbalances à quartz. Le principe de 
fonctionnement se base sur la mesure de la fréquence de résonance caractéristique du système, 
cette fréquence étant dépendante de la constante élastique de l’objet et de sa masse selon 
l’équation (1.5). 
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𝑓0 =
1
2𝜋
√
𝑘
𝑚
 
(1.5) 
Où 𝑘 est la constante élastique (ou raideur) du système et 𝑚 sa masse. 
Lorsqu’un gaz s’adsorbe à la surface de l’objet, la masse de ce dernier est modifiée entrainant 
ainsi une variation de la fréquence de résonance du système.  
 
Figure 1.5 - Schéma de principe d'une balance à quartz. L'actionnement s'effectue en appliquant une tension entre les 
deux électrodes. Lorsqu'un gaz s'adsorbe sur la couche sensible de la balance, sa masse augmente et sa fréquence de 
résonance diminue (exemple avec un résonateur 12MHz). 
D’autres résonateurs tels que les SAW7 (Figure 1.6) ou les résonateurs à onde de Lamb peuvent 
également être utilisés [9] , l’utilisation d’objets présentant une grande surface d’adsorption 
ayant pour objectif d’augmenter la sensibilité du capteur. Des exemples de réalisation de tels 
dispositifs à l’aide de feuilles de graphène ont également été démontrés [10].  
                                                 
7 Surface Acoustic Wave 
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Figure 1.6 – Capteur SAW. L'adsorption d'un gaz entraine une variation de la fréquence de résonance du filtre. 
Tous les capteurs présentés jusqu’ici présentent une sélectivité variable selon les espèces 
considérées. La réalisation d’un capteur multigaz peut recourir à de tels capteurs couplés à une 
méthode permettant de discriminer les espèces. L’approche peut alors être envisagée de deux 
manières. 
(i) En réalisant un nez électronique [11] : Son nom est donné par analogie au nez 
biologique dont il adopte le principe de détection. Sa réalisation passe par 
l’utilisation d’une matrice de capteurs spécifiques présentant chacun un spectre de 
réponse différent. A un gaz donné correspondra alors une empreinte spécifique 
définie par la réponse de la matrice de capteurs. L’utilisation d’une méthode de 
traitement du signal permettant de déterminer, à partir de cette empreinte, le type et 
la concentration des espèces présentes dans le mélange. Le nombre de paramètres 
permettant de discriminer les espèces étant limité à l’espace des solutions offert par 
cette approche l’est également. Dans une étude sur le sujet Park et al [12] montrent 
en particulier que pour certaines espèces, augmenter le nombre de capteurs dans le 
réseau, n’augmente pas le taux de détection du système. 
 
Figure 1.7 - Principe de fonctionnement du nez électronique (en l’occurrence un nez biologique) [11]. 
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(ii) En utilisant un système pré-analytique afin de séparer les composants du mélange 
gazeux. Cet objectif est généralement atteint au moyen d’une colonne de 
chromatographie en phase gazeuse. Constituée d’une colonne fluidique 
fonctionnalisée, elle présente des temps de rétention différents selon l’espèce 
considérée. Ainsi, un mélange gazeux injecté dans une colonne de chromatographie 
sortira de celle-ci sous forme de pics, plus ou moins bien séparés. Couplé avec un 
capteur présentant une réponse universelle, permettant la quantification de la 
réponse, ce type de système permet d’obtenir un chromatogramme caractéristique 
du mélange. Le temps d’apparition du pic renseigne sur l’espèce gazeuse tandis que 
son aire permet de déterminer la concentration. L’approche est déjà employée au 
LETI dans le cadre de la réalisation de capteurs de gaz à base de NEMS (Figure 1.8 
[13]). 
 
Figure 1.8 - Principe du couplage avec GC. Ici le détecteur utilisé est un NEMS8. 
Contrairement au le cas du nez électronique, dans lequel l’utilisation d’une matrice de capteurs 
nécessite d’employer des capteurs spécifiques, la mise en œuvre d’un système avec GC requiert 
l’utilisation de détecteurs présentant un spectre de détection le plus large et idéalement le plus 
uniforme possible.  
                                                 
8 Nano Electro Mechanical System 
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Deux types de capteurs principaux sont ainsi utilisés en association avec les systèmes de 
chromatographie : 
(i) Les FID, acronyme de Flame Ionization Detector (Figure 
1.9, source9) : Ces détecteurs basent leur fonctionnement 
sur la mesure des ions générés lors de la combustion de 
l’échantillon gazeux dans une flamme d’hydrogène. Son 
utilisation s’avère particulièrement intéressante pour la 
détection des composés hydrocarbonés [14]. 
D’autres détecteurs reposant sur des principes analogues 
existent. Les PID notamment (Photoionization Detector) 
s’appuient sur l’utilisation de sources de lumière 
énergétiques (généralement dans l’UV) afin d’ioniser les 
molécules de l’échantillon analysé. Si la réponse de ces 
détecteurs n’est pas uniforme, l’utilisation de facteurs 
correctifs, généralement proportionnels au nombre 
d’atomes de carbone présents dans la molécule permet 
d’obtenir une mesure précise. 
 
(ii) Les TCD (Thermal Conductivity Detector) qui font l’objet 
de cette thèse et qui seront traités dans la prochaine partie. 
1.1.3 Capteurs TCD 
Le TCD ou catharomètre est l’un des capteurs de gaz les plus utilisés dans les systèmes 
d’analyse basés sur l’association avec une colonne de chromatographie en phase gazeuse.  
Il repose sur un constat: la conductivité thermique des gaz varie selon les espèces. Ainsi, si une 
puissance thermique est injectée dans un système baignant dans le gaz à analyser, le niveau des 
échanges thermiques entre le système et le gaz et donc sa température dépendent de la 
composition gazeuse du milieu. A condition de pouvoir contrôler la puissance thermique 
générée et de pouvoir mesurer la température du système, il est ainsi possible de remonter à la 
conductivité thermique du mélange gazeux et par la suite à la concentration en gaz à analyser. 
Ces capteurs sont généralement constitués d’un filament électriquement conducteur chauffé par 
effet Joule. La température du dispositif est alors mesurée par le biais de la dépendance de la 
résistance électrique à la température (i.e. le coefficient thermique). Ce mode de transduction 
ne reposant sur aucun mécanisme permettant la discrimination entre les différentes espèces 
chimiques, leur utilisation nécessite de connaître a priori toutes les variables du système à 
l’exception de celle que l’on souhaite mesurer. Dans le cas d’un mélange binaire il sera ainsi 
                                                 
9 http://www.sepscience.com/Techniques/GC/Articles/1358-/GC-Solutions-32-Saturation-of-GC-Detectors 
Figure 1.9 - Schéma de principe 
d'un FID. La combustion de 
l'échantillon génère des particules 
chargées qui sont détectées par le 
capteur. 
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nécessaire de connaitre les composés formant le mélange afin de déterminer la concentration 
de l’un dans l’autre. Dans un mélange ternaire, il sera nécessaire de connaitre les trois espèces 
présentes ainsi que la concentration de l’une d’entre elle. 
La Figure 1.10 montre un exemple schématique de TCD, présentant deux entrées et deux sorties 
fluidiques dans lesquelles sont envoyés les flux de détection et de référence. L’architecture 
électrique passe généralement par l’emploi d’un pont de Wheatstone dans lequel les capteurs 
en regard dans le pont reçoivent le même flux.10 
 
Figure 1.10 - A gauche : exemple de structure d'un TCD. Chacune des 4 entrées/sorties du flux de gaz est reliée à deux 
cavités. Il y a au total 4 cavités qui contiennent chacune un filament chauffant. A droite : architecture électrique du 
système (pont de Wheatstone). Les filaments sont représentés par les résistances. 
Les TCD travaillent ainsi généralement sous atmosphère contrôlée, le gaz à analyser étant dilué 
dans un gaz porteur connu. De par les propriétés thermiques intéressantes qu’ils proposent, 
l’hélium et l’hydrogène sont généralement choisis. Ces deux gaz ayant la caractéristique d’être 
de bons conducteurs thermiques, ils permettent d’augmenter la sensibilité du capteur en 
proposant un contraste de conductivité thermique important avec les analytes potentiels 
(Tableau 1.1). 
Tableau 1.1 - Conductivités thermiques de quelques gaz 
Gaz Hydrogène Hélium Air Argon Benzène 
𝝀(𝟐𝟓°𝑪)  (
𝒎𝑾
𝒎.𝑲
) 169 142 24 16 8 
Comme présenté sur la Figure 1.10, les TCD adoptent généralement une architecture 
différentielle. Celle-ci offre plusieurs avantages.  
                                                 
10 Dans la figure de gauche, l’alimentation en gaz du TCD se fait de manière parallèle tandis que dans le schéma 
électrique de droite, l’alimentation se fait en série. Les deux méthodes sont équivalentes. 
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(i) La suppression des signaux de mode commun, qui permet une simplification du 
circuit de détection et de conversion analogique/numérique. 
(ii) La suppression des bruits de mode commun, provenant notamment de la source 
d’alimentation du capteur. 
(iii) La compensation des dérives qui peuvent survenir sur le dispositif (e.g. variation de 
la température ambiante, de la pression dans la colonne, …). 
La chaîne de transduction d’un TCD peut ainsi être résumée par le schéma ci-dessous. 
 
Figure 1.11 - Schéma de transduction d'un capteur TCD 
Une concentration donnée d’un analyte dans le gaz porteur induit une certaine conductivité 
thermique du mélange. Une puissance thermique étant injectée dans le système, la conductivité 
thermique du gaz agit directement sur sa température. Enfin, la résistance électrique du filament 
dépend de sa température. On dispose donc au final d’un objet dont la résistance électrique 
dépend de la concentration en gaz cible. 
Afin de pouvoir discriminer les différents composés d’un mélange, le capteur est généralement 
couplé à un système préanalytique tel qu’un préconcentrateur ou une colonne de 
chromatographie [15]. 
1.1.4 Chromatographie en phase gazeuse 
Une colonne de chromatographie en phase gazeuse consiste en un canal fluidique fonctionnalisé 
permettant la séparation des différents éléments d’un mélange gazeux. Lorsqu’un échantillon 
est envoyé dans la colonne, les différentes espèces présentes interagissent avec la couche de 
fonctionnalisation, aussi appelée phase stationnaire, induisant de fait un temps de rétention du 
gaz dans la colonne. Les espèces présentant des degrés d’interaction différents pour une couche 
de fonctionnalisation donnée, il est possible de séparer spatialement et temporellement les 
différents composés d’un mélange. A une espèce gazeuse et pour une colonne donnée (ainsi 
que pour une vitesse de fluide donnée), pourra alors être associé un temps de rétention. L’ajout 
d’un détecteur de concentration en fin de colonne permet ainsi d’obtenir un chromatogramme, 
le temps auquel apparaît le pic renseigne sur la nature du gaz tandis que l’amplitude et l’aire du 
pic donnent la concentration. Les conditions de séparation citées précédemment doivent 
cependant être remplies ce qui fait intervenir la sélectivité de la colonne de chromatographie. 
Dans le cas d’une mauvaise séparation des pics, la mesure de concentration s’avèrera plus 
complexe, voire impossible. 
Contexte et Etat de l’Art 
 
22 
 
1.2 Du macro au micro, la miniaturisation des capteurs 
Profitant des formidables avancées de la microélectronique, de nombreuses techniques de 
miniaturisation des composants, autrefois imposants, sont aujourd’hui employées dans la 
réalisation de capteurs divers et variés. La conception de tels objets s’inscrit par ailleurs dans 
la feuille de route de l’industrie du semiconducteur qui s’intéresse aujourd’hui à l’augmentation 
des fonctionnalités offertes par les microtechnologies. On fait référence ici à la stratégie « More 
than Moore », qui vise l’ajout de nouvelles fonctions aux systèmes intégrés et nommée en 
référence au « More Moore », loi économique et industrielle pressentie dans les années 1960 
par l’un des fondateurs d’Intel et qui porte sur la miniaturisation toujours croissante, des 
transistors MOS (Figure 1.12). 
 
Figure 1.12 - Densité en transistors ou composants en fonction de l’année. Le graphique représente la feuille de route 
de l'industrie des semiconducteurs, le développement des capteurs intégrés s’inscrivant dans la stratégie du « More 
than Moore »11.  
Si la réduction des dimensions des objets offre notamment un gain en terme de coût de 
fabrication, elle offre, dans le domaine des capteurs de gaz, un intérêt plus important encore 
dans l’augmentation de la performance de ces mêmes objets. Ainsi, comme nous le verrons par 
la suite, le passage à l’échelle micro ou nanométrique, se révèle parfois intéressant afin 
d’augmenter la sensibilité des capteurs. 
                                                 
11 Source : http://www.lfoundry.com/index.php?id=51 
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1.2.1 Technologies de miniaturisation et exemples de capteurs 
Exemple dominant dans la recherche sur les capteurs de gaz, les détecteurs MOX sont 
aujourd’hui fortement étudiés sous forme de nanofils semiconducteurs. Comme nous le 
présentions précédemment, ces capteurs exploitent un effet de surface qui conduit, par le biais 
de réactions d’oxydo-réduction, à une variation de la résistivité électrique du matériau. Ainsi, 
en profitant du rapport surface/volume important de ces capteurs, il est possible d’augmenter 
fortement leur sensibilité par rapport au gaz environnant. 
 
Figure 1.13 - Nanofils d'oxyde d'étain [16]. La température de recuit utilisée lors du procédé de fabrication induit un 
changement de morphologie.  
L’augmentation du rapport surface/volume avec la miniaturisation des dispositifs, est 
également mise à profit dans la réalisation de transistors fonctionnalisés notamment pour la 
mesure de PH ou la détection d’espèces biologiques [17]. L’utilisation d’un objet présentant 
une surface d’adsorption maximisée permettant ici d’augmenter considérablement l’influence 
du gaz sur l’état de déplétion dans le canal. 
 
Figure 1.14 - Schéma de principe d'un nano ChemFET. Lorsque qu'un gaz est d'adsorbé à la surface du nanofil, une 
zone de déplétion se crée dans celui-ci, permettant la conduction dans le canal. A droite, schéma de principe d’une 
coupe du nanofil présentant les zones de déplétion et de conduction en absence et en présence de molécules adsorbées. 
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Dans le domaine des capteurs gravimétriques, la réduction de taille mène également à un gain 
de sensibilité important. Une nouvelle fois, c’est le rapport surface/volume des objets qui est 
exploité, l’utilisation d’objet de très faible dimensions permettant d’obtenir un rapport masse 
adsorbée/masse du capteur très important. Pour des objets présentant une masse très faible, il 
est ainsi possible de détecter de très faibles concentrations de gaz.  
Outre la réduction de dimension des capteurs traditionnels que sont la microbalance à quartz et 
les filtres SAW, ces dernières années ont vu apparaitre des capteurs reposant sur l’utilisation de 
nano-résonateurs NEMS. Reposant sur des transductions variées (piézoélectrique, 
piézorésistive, électrostatique, optique), ceux-ci, par leurs dimensions très faibles permettent 
d’obtenir des limites de détection extrêmement basses [18]. Ces objets représentent ces 
dernières années un axe de recherche important [19], notamment dans leurs applications en tant 
que capteurs de gaz ou pour la spectrométrie de masse [20][21]. 
  
Figure 1.15 – A gauche, photographie MEB d’un nanosystème résonant (NEMS, dispositif développé par le LETI). A 
droite, mesure de sa fonction de transfert autour du premier mode de résonance  
1.2.2 Les microTCD 
En ce qui concerne les capteurs de conductivité thermique, plusieurs exemples de microTCD 
ont été démontrés depuis le début des années 2000. Les méthodes de fabrication employées 
s’appuyant sur des procédés utilisés classiquement dans les microsystèmes. 
La conception et la fabrication d’un micro-TCD sont notamment démontrées par les équipes de 
Sandia Labs dans un rapport de 200312 (Figure 1.16) 
                                                 
12 http://www.osti.gov/scitech/biblio/809627 
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Figure 1.16 - Membrane de SiN suspendue parcourue par un serpentin en platine 
Sa réalisation met en œuvre le dépôt d’une couche de métal, en l’occurrence du platine, sur une 
membrane réalisée en nitrure de silicium. L’utilisation du platine est justifiée par ses 
performances électriques, à savoir une résistivité très faible et un coefficient thermique 
important qui entraine une dépendance forte du signal de détection par rapport à la température. 
L’emploi d’une membrane en nitrure de silicium est quant à lui justifié par les propriétés 
d’isolation thermique et électrique offertes par ce matériau permettant de maximiser la 
sensibilité du capteur par rapport au gaz environnant. 
Dans ce dispositif, les échanges thermiques interviennent à travers le gaz situé sous la 
membrane, dans une tranchée gravée dans le substrat de silicium à l’aide d’un procédé KOH13. 
La profondeur du gap de conduction thermique correspond ici à l’épaisseur du substrat de 
silicium, soit 500µm. 
Deux architectures électriques sont proposées par les auteurs. Celles-ci passent par l’utilisation 
de ponts de Wheatstone afin de réaliser une mesure différentielle (Figure 1.17). 
                                                 
13 Procédé de gravure profonde classique employant de l’hydroxyde de potassium. 
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Figure 1.17 - Configuration différentielle. Avec deux demi-ponts de Wheatstone (à gauche) ou un pont complet (à 
droite) 
Les deux architectures sont sensiblement identiques, à la différence que la seconde (B) exploite 
la totalité des résistances du pont et permet ainsi d’obtenir un signal utile deux fois plus 
important (ce qui permet in fine de diviser par √2 la limite de détection du capteur comme nous 
les verrons par la suite), cette dernière nécessite cependant un montage fluidique plus complexe 
(avec 4 dispositifs en parallèle) 
  
Figure 1.18 – A gauche, réponse temporelle du capteur à des injections d’air (gaz porteur hélium). A droite, réponse 
du capteur (air du pic) en fonction de la quantité de gaz injectée. Comparaison avec la réponse à un mélange 
air/toluène. 
Le rapport démontre la réponse linéaire du capteur. Si les auteurs ne procèdent pas dans leur 
publication, à une mesure de bruit en bonne et due forme, ils annoncent cependant une limite 
de détection de l’ordre de 100ppm de monoxyde de carbone dans l’hélium. 
Entre 2009 et 2011, une équipe de Schlumberger publie une série d’articles [22]–[26] 
démontrant la réalisation d’un capteur de conductivité thermique utilisant des procédés proches 
de ceux employés plus tôt par Sandia Labs. 
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Figure 1.19 – A gauche, photographie MEB14 du microTCD réalisé par Schlumberger, A droite, étapes de réalisation 
des dispositifs. 
La membrane reste réalisée en nitrure de silicium mais le métal déposé est ici du nickel. Comme 
pour le dispositif en platine, une couche d’accroche en chrome est déposée entre le nitrure de 
silicium et le métal. Ce dispositif présente une taille inférieure à celui développé par Sandia 
Labs puisque le canal ne fait que 100µm de profondeur. En outre, un packaging adapté en pyrex 
est développé permettant le placement de la membrane dans le flux de gaz. 
Le schéma électrique utilisé est identique à celui de la Figure 1.17. Les auteurs démontrent dans 
leurs articles, une limite de détection inférieure à 1ppm pour l’hexane. 
 
Figure 1.20 - Réponse du dispositif en fonction de la concentration d’hexane injectée (gaz porteur hélium). 
Dans leur dernière publication, les auteurs s’intéressent plus particulièrement à l’importance du 
nombre de Knudsen dans la mise au point d’un TCD. Ce nombre, défini par le rapport entre le 
libre parcours des molécules de gaz et les dimensions caractéristiques de la conduction 
thermique s’avère avoir un impact important sur la réponse du capteur. Ce point sera étudié et 
                                                 
14 Microscope Electronique à Balayage 
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discuté en détail dans les chapitres suivants et mènera notamment à la réalisation d’un capteur 
de pression. 
1.2.3 Le nanoTCD, intérêt et principe de fonctionnement 
Dans les réalisations précédentes, la miniaturisation des dispositifs offre pour seul intérêt la 
réduction des coûts et de la consommation du capteur sans présenter de réelle avancée en termes 
de performances.  
L’approche employée dans cette thèse consiste à profiter des propriétés des objets à l’échelle 
nanométrique afin d’augmenter la sensibilité et la limite de détection de ces capteurs. En 
particulier, l’utilisation de nanofils de silicium en lieu et place du classique bicouche 
métal/isolant offre des perspectives intéressantes qui s’appuient sur les recherches effectuées 
les dernières années sur les propriétés électriques et thermiques de ces nano-objets. 
1.2.3.1 Les nanofils de silicium, propriétés et applications 
Par le terme nanofil on désigne généralement une structure linéaire dont la dimension 
caractéristique est inférieure au micromètre. Celle-ci peut se présenter horizontalement, posée 
sur un autre matériau ou sous la forme d’un pont suspendu, mais également disposé 
verticalement (Figure 1.21). 
  
Figure 1.21 – A gauche : Photographie MEB de nanofils verticaux (ou nanopillars) réalisés par Metal-Assisted 
Etching. A droite : Photographie MEB d’un transistor FET réalisé à partir d’un nanofil15. 
Parmi les applications commençant à apparaître et mettant en œuvre des nanofils, on peut 
notamment citer leur utilisation en tant que jauges piézorésistives dans les capteurs 
gravimétriques (i.e. capteurs inertiels, mesure de masse) [27]. La Figure 1.22 montre un 
exemple de résonateur NEMS (déjà présenté plus tôt dans le chapitre) formé par un cantilever 
en silicium disposant de deux nanojauges disposées en demi-pont de Wheatstone [28]. 
                                                 
15 http://phys.org/news/2011-04-nanowire-gate-devices.html 
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L’utilisation de nanofils permet, dans ce genre de structure, de concentrer les contraintes 
mécaniques sur une section réduite et selon un effort purement axial, et d’augmenter ainsi la 
réponse électrique du dispositif. Des études, dont les résultats n’ont pas toujours pu être 
reproduits ont par ailleurs montré un effet de piézorésistance géante dans les nanofils de 
silicium pouvant potentiellement mener à une sensibilité accrue [29], [30]. 
   
Figure 1.22 - Résonateur NEMS « crossbeam ». Les nanofils latéraux servent de jauges de contraintes pour détecter le 
mouvement du cantilever 
Une autre application ayant généré un engouement des chercheurs ces dernières années 
concerne l’emploi des nanofils en tant que matériau photovoltaïque en réalisant une jonction 
PIN16 entre le cœur du nanofil et une couche externe [31], la structure en forêt de nanofils de la 
cellule photovoltaïque favorisant le confinement et la conversion des photons en énergie 
électrique (Figure 1.23). 
 
Figure 1.23 - A gauche : Principe de la jonction PIN sur un nanofil de silicium [32]. A droite : Forêt de nanofils d’une 
cellule photovoltaïque [33]. 
                                                 
16 Dopage P – Intrinsèque – Dopage N 
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Enfin, depuis le début des années 2000, de nombreuses études se sont intéressées aux propriétés 
thermiques dans les objets de faibles dimensions. L’étude de leur conductivité thermique en 
particulier a été l’objet d’un nombre croissant d’articles, ces recherches tentant de caractériser 
l’influence de la réduction des dimensions sur le transfert de chaleur par conduction phononique 
et électronique dans le matériau. Il en ressort que la diminution de la taille des objets (le plus 
souvent des ponts suspendus) entraîne une réduction importante de leur conductivité thermique. 
La Figure 1.24, issue de l’étude de Li et al [34] présente notamment une mesure de conductivité 
thermique de nanofils individuels de diamètre compris entre 115nm et 22nm sur une large 
gamme de température. Ces mesures montrent clairement l’effet dimensionnel qui conduit à 
obtenir une conductivité thermique presque 30 fois plus faible pour le nanofil de plus petite 
taille par rapport au matériau massif à température ambiante (~5W/(m.K) contre 
~150W/(m.K)). A basse température ce rapport est encore plus important (environ 1000) les 
effets dimensionnels devenant prépondérants. 
 
Figure 1.24 – A droite : Conductivité thermique de nanofils individuels en fonction de la température, pour différentes 
diamètres. A droite : Photographie MEB du dispositif de mesure de conductivité thermique. 
L’origine de ce phénomène sera présentée plus en détail dans le chapitre suivant ayant trait à la 
modélisation physique des nanofils de silicium. 
Une conséquence directe de cette caractéristique est l’obtention d’un matériau présentant un 
coefficient thermoélectrique (i.e. coefficient Thomson) élevé le rendant intéressant pour des 
applications de récupération d’énergie. La Figure 1.25, issue de l’article de Boukai et al [35], 
présente un système de mesure de coefficient thermoélectrique en fonction de la température. 
Dans leur article, les auteurs démontrent la réalisation de nanofils dont le coefficient 
thermoélectrique est jusqu’à 5 fois plus élevé que dans un matériau massif. 
Contexte et Etat de l’Art 
 
31 
 
 
Figure 1.25 – A gauche : dispositif de mesure du coefficient thermique (réseau de nanofils en vert). A droite : mesure 
du coefficient thermoélectrique en fonction de la température pour le réseau de nanofil (en noir) et pour le matériau 
massif (en bleu) 
Les nanofils démontrent ainsi leur intérêt dans ce type d’application de par leur propriété, peu 
commune, d’être à la fois bon conducteur électrique et mauvais conducteur thermique, cette 
particularité étant impossible à obtenir dans un matériau massif classique (un matériau 
conducteur électrique est presque toujours conducteur thermique). 
1.2.3.2 Utilisation en tant que capteur électrothermique 
Dans le cadre de la réalisation d’un TCD, cette caractéristique peut également être exploitée 
afin d’augmenter la sensibilité du capteur tout en simplifiant son procédé de réalisation. 
L’utilisation d’un métal conducteur déposé sur une couche isolante thermique est ainsi 
remplacée par l’emploi du silicium comme seul matériau, celui-ci étant préférablement dopé 
afin d’augmenter sa conductivité électrique et ses performances (dans le domaine des capteurs 
il est souvent préférable de travailler avec des faibles résistances afin de limiter le bruit et 
d’opérer dans des gammes de tension mesurables). 
Si l’on considère un filament chaud, plus celui-ci est court, plus la chaleur s’évacue facilement 
à travers celui-ci plutôt qu’à travers le gaz qui l’entoure. L’emploi d’un matériau offrant une 
faible conductivité thermique permettant de diminuer le taux d’échanges thermiques dans le 
matériau par rapport aux échanges par le gaz, il devient possible de réaliser des objets de 
longueur réduite tout en gardant une bonne sensibilité du dispositif. 
Assez peu d’exemples de capteurs électrothermiques reposant sur l’utilisation de nanofils 
semiconducteurs existent dans la littérature et aucun TCD à ce jour. Quelques exemples de 
capteurs de pression fonctionnant sur un principe analogue (en jauge Pirani) et mettant en œuvre 
des ponts en silicium ont en revanche été démontrés [36], [37]. Il s’agit donc dans cette thèse 
de démontrer la faisabilité d’un tel objet. 
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1.2.3.3 Procédés de fabrication 
Il est bien évident que selon le type d’application visée, les procédés de réalisation peuvent être 
totalement différents. On distinguera en particulier 3 types d’approche : 
(i) L’approche ascendante (ou bottom-up) 
(ii) L’approche descendante (top-down) 
(iii) Les méthodes hybrides 
L’approche ascendante consiste à partir d’éléments simples à assembler afin de former un 
système complexe. Cette approche est généralement préférée dans la fabrication d’objets de 
taille réduite qui peuvent se passer d’un contrôle externe lors de leur fabrication. Les propriétés 
chimiques (e.g. réaction, catalyse) des molécules et éléments ainsi que leur faculté à s’auto-
assembler entre elles sont exploitées dans ces méthodes. La fabrication d’un meuble en kit 
relève de cette approche (quand bien même l’auto-assemblage puisse ne pas être évident). 
L’approche descendante quant à elle consiste, à partir d’un système global, à transformer et 
façonner celui-ci au moyen de procédés contrôlés. En microélectronique, ces méthodes sont 
préférées pour la fabrication d’objets à grande échelle et de manière reproductible. La 
réalisation d’une sculpture taillée dans la pierre passe par une approche descendante. 17 
Enfin, les méthodes hybrides relèvent d’un mélange entre approche top-down et bottom-up afin 
de profiter des avantages de l’une et de l’autre. 
Parmi les procédés bottom-up permettant la fabrication de nanofils semiconducteurs, le plus 
connu est sans doute la croissance VLS (Vapeur Liquide Solide). C’est ce procédé qui est utilisé 
afin de réaliser les forêts de nanofils utilisées pour les applications photovoltaïques. Son 
principe consiste en une réaction assistée par une catalyse dans un nucléide d’or-silicium déposé 
préalablement. La Figure 1.26 présente la réaction la plus classique, utilisant un gaz silane SiCl4 
qui dont la réaction avec l’hydrogène est catalysée par le nucléide d’or. Le silicium produit par 
la réaction permet de former le fil. Le nucléide d’or reste quand à lui au sommet du fil 
permettant de poursuivre la réaction. 
                                                 
17 Ces qualificatifs ne se cantonnent pas au domaine des microtechnologies, ni même de la construction. L’étude 
des mécanismes socio-économiques, l’organisation d’un management, ou la compréhension des écosystèmes 
peuvent également s’y référer. 
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Figure 1.26 – A gauche : nanofil réalisé par catalyse VLS, le nucléide d’AuSi est visible à son extrémité18. A gauche : 
schéma de principe de la croissance VLS 
D’autres méthodes bottom-up de synthèse de nanofils existent. On peut ainsi citer la synthèse 
par indentation STM19 [38] ou par synthèse fluide supercritique-liquide-solide [39]. 
L’approche top-down pour sa part, emprunte une grande partie de ses méthodes de fabrication 
à l’industrie de la microélectronique. Ainsi, au premier rang des méthodes utilisées, on 
retrouvera les techniques classiques de lithographie (optique ou électronique) et de gravure. 
La méthode consiste ainsi à partir d’un matériau disposé en couches, à venir tailler dans celui-
ci à l’aide de procédés maîtrisés.  
 
Figure 1.27 - Procédé de réalisation par lithographie standard 
Le matériau de base peut être constitué d’une plaquette de silicium sur isolant (SOI). La 
méthode classique consiste alors, après dopage, à dessiner le motif du nanofil sur une résine 
photosensible par masquage de la lumière. Une fois le motif réalisé, une gravure chimique 
                                                 
18 http://inac.cea.fr/en/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=291 
19 Scanning Tunneling Microscopy 
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(liquide ou gazeuse) permet de creuser le matériau. Enfin, une fois le nanofil réalisé, celui-ci 
peut être libéré en gravant sélectivement la couche d’isolant dont il est entouré. 
A noter que les gammes de rayonnement utilisées en lithographie se situent généralement dans 
l’UV lointain (DUV20) autour de 200nm de longueur d’onde. Afin de dessiner des motifs avec 
une résolution inférieure à cette taille, d’autres méthodes sont nécessaires.  La première et la 
plus évidente d’entre elle étant la diminution de la longueur d’onde employée, le recours à des 
rayonnements situés dans l’UV Extrême (EUV) à la frontière avec les rayons X est aujourd’hui 
envisagé. Ce procédé n’étant cependant pas encore totalement maîtrisé (son utilisation est 
prévue pour les nœuds sub-10nm en microélectronique) on lui préfère, pour des applications à 
échelle de production réduite, la lithographie électronique (e-beam) qui offre d’ores et déjà une 
résolution inférieure à 10nm. 
Bien que le recours à ces méthodes puisse s’avérer nécessaire par la suite, la lithographie 193nm 
reste aujourd’hui utilisée dans la réalisation de motifs dont les dimensions sont bien inférieures 
à la longueur d’onde (elle est encore employée pour la réalisation des transistors 22nm). Les 
technologues ont pour cela recours à des méthodes dites de multi-patterning mettant en jeu 
plusieurs lithographies successives. De nombreuses techniques différentes existent, la Figure 
1.28 schématise l’une d’entre elles. 
 
Figure 1.28 - Procédé de réalisation par double patterning [40]. Un motif de très faible taille est obtenu en réalisant 
deux lithographies désalignées. 
La gravure du silicium par procédé RIE21 générant un profil trapézoïdal, ce type de procédé 
reste cependant difficile à mettre en œuvre dans la fabrication de nanofils verticaux. Pour ces 
objets, il est possible de recourir à une gravure MAE22 [41] qui repose, comme la VLS, sur une 
réaction de catalyse. Dans ce cas, ce n’est pas la croissance qui est catalysée, mais la gravure 
du silicium.  
                                                 
20 Deep UltraViolet 
21 Reactive Ion Etching 
22 Metal Assisted Etching 
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Figure 1.29 - Schéma de principe d'une gravure de nanofils par procédé MAE (Source : mit.edu) 
La Figure 1.29 décrit le principe de ce procédé. Celui-ci consiste dans un premier temps à 
obtenir une couche métallique nanostructurée à l’aide d’étapes de photolithographie classique, 
de dépôt et de lift-off. Une fois le motif obtenu, la gravure est réalisée à l’aide d’un mélange 
d’acide fluoridrique (HF) et d’un oxydant, typiquement du péroxyde d’hydrogène (i.e. eau 
oxygénée). La structure en forêt de nanofils de la Figure 1.21 est réalisée à l’aide de ce procédé. 
Enfin, certaines techniques qu’on peut qualifier d’hybrides permettent de profiter des avantages 
des deux approches, à savoir la réalisation d’objets de taille extrêmement faible tout en gardant 
une maitrise des procédés de réalisation.  
La Figure 1.30 montre notamment un exemple de procédé combinant une lithographie simple 
et l’utilisation de copolymères auto-assembleurs. Ceux-ci présentent la propriété de s’arranger 
naturellement selon une certaine conformation lorsqu’ils sont mélangés permettant ainsi 
l’obtention de motifs réguliers. L’utilisation d’une étape de lithographie afin de confiner ces 
polymères permet ici de maitriser leur localisation et leur arrangement. Après retrait de l’un des 
deux polymères, celui restant joue le rôle de barrière de gravure. 
 
Figure 1.30 - Procédé combinant une lithographie avec l'utilisation de copolymères afin de réaliser des nanostructures 
Dans le cas spécifique de la réalisation de nanostructures suspendues on peut également citer 
la synthèse de nanofil par combinaison lithographie/oxydation/désoxydation permettant, en 
partant d’un nanofil de taille importante réalisé par lithographie DUV simple, de diminuer sa 
taille en effectuant des cycles d’oxydation et de gravure sélective de cet oxyde [42]. 
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1.2.4 Application à la réalisation d’un système d’analyse portatif 
Si l’objectif de cette thèse consiste à réaliser un détecteur de gaz, celle-ci s’intègre dans un 
objectif d’application plus vaste visant la conception d’un système d’analyse miniaturisé 
complet. Le dispositif développé ambitionne de remplacer, pour les applications de terrain (e.g. 
contrôle de la qualité d’une eau de rivière, test sur installation industrielle), les lourds systèmes 
d’analyse utilisés en laboratoire. 
La chaîne de détection complète est représentée sur la Figure 1.31. Celle-ci se compose, outre 
du détecteur de concentration (ou de masse) situé en fin de chaîne 
(i) D’un système préanalytique permettant la préconcentration des analytes ciblés 
(ii) D’une microcolonne de chromatographie en phase gazeuse 
    
Figure 1.31 – A gauche : Chaine d’analyse complète. Comparaison entre le système de référence et le dispositif 
miniaturisé. A droite : exemple de système embarquant un préconcentrateur et une microcolonne de chromatographie 
associées à un détecteur résistif23 
1.2.4.1 Préconcentrateur 
L’intérêt de la préconcentration est d’offrir au détecteur, situé en bout de chaine, un signal 
chimique amplifié afin de diminuer la limite de détection du dispositif d’analyse. La 
préconcentration des espèces est assurée au moyen d’un dispositif microfluidique piégeant les 
molécules visées par adsorption sur une couche de fonctionnalisation. 
Une fois la totalité des sites d’adsorption remplis, une désorption thermique permet de libérer 
les molécules piégées dans un temps très court et d’obtenir un signal intense. 
La Figure 1.32 présente un exemple de préconcentrateur réalisé sur une puce en silicium par le 
LETI [43]. Le dispositif se présente sous la forme d’une cavité fluidique contenant un grand 
nombre de micropiliers qui permettent d’augmenter la surface de capture. Le dispositif est 
ensuite fonctionnalisé à l’aide d’une couche spécifique permettant la rétention de l’espèce cible. 
                                                 
23 http://www.chromatographytechniques.com/articles/2012/12/mems-based-systems-enable-novel-instruments 
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Figure 1.32 – (a) Préconcentrateur en silicium. (b) Photographies MEB des micropiliers du préconcentrateur. 
Ce type d’élément présentant une sélectivité variable selon les espèces il est important de 
calibrer sa réponse afin de connaître le facteur d’amplification propre à chacune d’entre elle. 
1.2.4.2 microGC 
Les systèmes classiques passent par l’utilisation d’une colonne de chromatographie classique 
dont le diamètre peut descendre jusqu’à 150µm. L’utilisation de microcolonnes de 
chromatographie permet de gagner encore en compacité du système tout en offrant un module 
facilement adaptable aux autres sous-ensembles fluidiques du système.  
          
Figure 1.33 – A gauche : photographie MEB d’une microcolonne en serpentin. A droite : Photographie de la puce 
packagée (puce en silicium , capot en verre) [44] 
Il est à noter que chacune des parties de ce système est potentiellement réalisable à l’aide de 
technologies silicium permettant d’envisager la cointégration de ces différentes éléments sur 
une même puce dans l’objectif de réaliser un « lab-on-chip » [45]. 
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Chapitre 2 :  Modélisation 
électrothermique d’un nanofil de silicium 
Ce chapitre a pour objectif de poser les bases du modèle comportemental du détecteur 
développé. Cela passe par une description détaillée des phénomènes mis en jeux dans 
l’excitation électrothermique d’un nanofil de silicium situé dans un environnement gazeux.  
Dans une seconde partie seront abordés les phénomènes thermiques mis en jeu dans les 
nanostructures ; d’abord dans un nanofil de silicium, puis dans un gaz en régime de raréfaction. 
L’équation de la chaleur sera posée et le modèle thermique sera simplifié à l’aide d’un modèle 
électrique équivalent.  
Enfin, les phénomènes électrothermiques seront étudiés, en particulier les liens entre 
température et résistivité électrique ainsi que l’effet Seebeck. 
2.1 Prérequis à la modélisation 
2.1.1 Géométrie et hypothèses 
Même si par la suite des structures géométriquement plus complexes seront étudiées, le modèle 
développé dans ce chapitre repose sur l’étude d’un nanofil simple. La structure présentée résulte 
des procédés de fabrication utilisés dans le cadre de la réalisation des capteurs. Ces procédés 
seront présentés dans le chapitre suivant. 
Le système est représenté par un barreau de longueur 𝐿 et de section 𝑆 = 𝑤 × 𝑡 (w : largeur, t : 
épaisseur) encastré en ses deux extrémités et suspendu, à une distance 𝑔, d’un substrat de 
silicium (Figure 2.1). 
 
Figure 2.1 – Schéma simplifié du nanofil, les extrémités sont thermostatées (i.e. la température est fixe) 
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Les extrémités du barreau, ainsi que le substrat sont considérés comme thermostatés ce qui 
signifie que leur température est considérée comme constante et que leur capacité et 
conductivité thermiques sont vues comme infinies. Dit autrement, la chaleur absorbée ne 
provoque pas d’élévation de leur température (on parle également de puit thermique). Celle-ci 
est prise égale à la température ambiante (i.e. 25°C) 
Si par la suite le dispositif doit être placé dans un canal microfluidique, nous supposerons pour 
l’instant qu’aucune autre contrainte géométrique ne s’ajoute à celles définies par les extrémités 
du fil et le substrat. 
L’environnement autour du nanofil est rempli d’un gaz soumis aux conditions normales de 
pression et de température24. Par la suite, différents types de gaz seront considérés dans l’étude. 
D’un point de vue électrique, le barreau est traversé par un courant. Celui-ci présentant une 
résistance électrique, une puissance thermique est générée dans son volume par effet Joule. Le 
milieu gazeux est considéré isolant électrique et les interfaces gaz-solide n’ont pas de potentiel 
fixe, ce qui nous permet de considérer qu’aucun phénomène de force électrostatique 
n’intervienne. 
2.1.2 Matériaux et modèle électrique 
Bien que le barreau puisse être formé par tout matériau conducteur électrique, notre 
modélisation se focalisera sur l’étude du comportement d’un barreau de silicium monocristallin. 
Sa conductivité intrinsèque étant faible, des dopants sont insérés permettant l’addition de 
porteurs de charge et l’augmentation de la conductivité électrique. Celle-ci est alors donnée par 
l’équation (2.1). 
𝜎 = 𝑒(𝜇𝑛𝑛 + 𝜇𝑝𝑝) (2.1) 
Où 𝑒 est la charge de l’électron, 𝜇𝑛 et 𝜇𝑝 respectivement la mobilité des électrons et des trous 
et 𝑛 et 𝑝 le nombre de porteurs négatifs ou positifs définis par la densité de dopants dans le 
matériau. La mobilité étant elle-même dépendante du niveau de dopage, la résistivité électrique 
du matériau ne varie pas complètement linéairement avec le nombre de dopants [46]. 
La Figure 2.2 représente la résistivité du silicium en fonction du nombre de dopants pour un 
dopage N (atomes donneurs d’électrons, tels que le phosphore) et un dopage P (atomes 
accepteurs d’électrons, tels que le bore). Dans le cas étudié, c’est un dopage P qui est adopté, 
les niveaux de dopage se situant entre 1.1019 et 1.1020. 
                                                 
24 Soit 25°C et 106Pa 
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Figure 2.2 - Résistivité électrique du silicium en fonction de la densité de dopants 
Trois points viendront justifier la nécessité d’utiliser un matériau faiblement résistif.  
(i) Le besoin pour le capteur développé de pouvoir travailler dans des gammes de 
tensions faibles, plus aisément manipulables à la fois pour sa polarisation et pour la 
mesure et le traitement du signal. En effet, le dispositif étant chauffé par effet Joule, 
la puissance générée en 𝑉2/𝑅 impose, si l’on dispose d’un capteur très résistif, 
l’utilisation de fortes valeurs de tension pour pouvoir échauffer le dispositif.  
(ii) La propension des éléments faiblement résistifs et disposant d’un grand nombre de 
porteurs à présenter un bruit plus faible. Ce point, particulièrement important dans 
le cas des micro et nanostructures, sera développé plus en détail en fin de chapitre. 
(iii) L’obtention d’un matériau présentant une forte dépendance de sa résistivité à la 
température comme nous allons maintenant le montrer. 
2.1.3 Coefficient thermique de résistance 
Comme nous l’avons montré, la valeur de la résistivité électrique dépend notamment de la 
mobilité des porteurs de charges. Cette propriété caractérise la capacité qu’ont ceux-ci, à se 
déplacer dans le cristal sans subir de collisions. Elle est donc affectée à la fois par le type de 
cristal considéré mais également par le nombre de défauts présents (à ce titre, l’ajout de dopants 
génère des défauts dans le cristal qui font chuter la mobilité des porteurs). Enfin, les vibrations 
cristallines et donc la température du matériau jouent fortement sur la mobilité entrainant in 
fine, une dépendance de la résistivité électrique du matériau à la température. 
Dans le silicium dopé, trois régimes de dépendance à la température peuvent cependant être 
dissociés [47] : 
(i) A basse (voir très basse) température, le régime dit de « freeze out » pour lequel 
l’agitation thermique des porteurs insérés par les dopants est insuffisante pour les 
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rendre libres. Lorsque la température diminue, leur nombre diminue et la résistivité 
électrique augmente. La température à partir de laquelle ce régime apparaît dépend 
du niveau de fermi du matériau, donc de son dopage.  
(ii) Aux températures intermédiaires : l’augmentation de la température entraine une 
augmentation des interactions entre les électrons et les atomes du cristal qui tendent 
à diminuer la mobilité des porteurs. Le matériau voit ainsi sa résistivité électrique 
augmenter. 
(iii) A haute température : les porteurs intrinsèques du silicium passent dans la bande de 
conduction par le biais de l’agitation thermique, l’augmentation de la température 
entraine une augmentation du nombre de porteurs. Cette augmentation entraine une 
diminution de la résistivité du matériau 
Quel que soit le régime, il est possible de définir un coefficient thermique de résistivité ou TCR 
(pour thermal coefficient of resistivity), donné par l’équation (2.2). 
𝛼 =
1
𝜌𝑒
𝜕𝜌𝑒
𝜕𝑇
 (2.2) 
Les phénomènes agissant sur la résistivité du matériau dépendant du domaine de température 
dans lequel il se situe, ce coefficient varie également avec la température. Afin de l’illustrer, 
une mesure de résistance électrique est réalisée entre 5K et 300K sur un nanofil de silicium. 
Afin d’éviter tout phénomène d’auto-échauffement qui viendrait fausser l’estimation de la 
valeur de la température au sein du dispositif, la mesure est réalisée à l’aide d’un courant faible 
– de 10µA – sur un nanofil de section importante (250nm par 500nm), générant une élévation 
de température moyenne inférieure à 1°C. 
 
Figure 2.3 - Résistance électrique d'un nanofil de silicium entre 5K et 300K 
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Si la résistance électrique semble présenter une variation linéaire avec la température au-delà 
de 150K, une diminution progressive de la pente peut être observée dans les basses 
températures. On note cependant qu’à basse température, la résistance n’augmente pas. Le 
semiconducteur étant fortement dopé (1020) sa température de freeze out est probablement 
inférieure 4K ce qui nous empêche de voir apparaître ce régime. 
En reprenant l’équation définissant le TCR, nous pouvons calculer sa valeur en interpolant 
linéairement la valeur de la résistance électrique. 
𝛼 (
𝑇1 + 𝑇2
2
) =
1
𝑅 (
𝑇1 + 𝑇2
2 )
𝑅(𝑇1) − 𝑅(𝑇2)
𝑇1 − 𝑇2
 (2.3) 
 
Figure 2.4 - Coefficient thermique de résistance en fonction de la température entre 5K et 300K 
Le TCR présente ainsi une valeur très faible dans le domaine des basses températures et tend 
vers une valeur relativement stable à haute température. 
Une seconde mesure de résistance est réalisée à plus haute température sur un dispositif 
différent mais de dopage équivalent. Une rampe de température allant de -50°C à 150°C est 
appliquée au dispositif tandis que la résistance est mesurée. Les courbes R(T) et TCR(T) 
peuvent ensuite être tracées (Figure 2.5). 
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Figure 2.5 - Résistance mesurée (en rouge), fit polynomial (en traits noirs) et coefficient thermique de résistance (en 
bleu) en fonction de la température. 
A haute température, la mesure fait ainsi apparaître un TCR augmentant linéairement. Par la 
suite, dans le cadre de nos observations autour de la température ambiante, celui-ci sera donc 
décrit par l’équation (2.4). 
𝛼 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇 (2.4) 
Dans le cas de faibles variations de température imposées à nos dispositifs, sa valeur pourra 
ainsi être prise constante afin de simplifier les calculs. En revanche, comme nous le 
présenterons par la suite, l’utilisation d’un matériau à fort TCR entraine, dans le cas de fortes 
élévations de température, des non-linéarités qui peuvent fausser les modèles ou entrainer une 
mauvaise estimation de la température dans le milieu. 
C’est en effet par le biais de ce coefficient que la température du dispositif pourra être 
déterminée par la suite. En reprenant la définition du TCR, nous pouvons calculer la valeur de 
la résistance en intégrant la résistivité sur la longueur du barreau. Ainsi nous pouvons écrire : 
𝑅 = ∫
𝜌0(1 + 𝛼Δ𝑇(𝑥))𝑑𝑥
𝑆
𝐿
0
= 𝑅0 +∫
𝜌0𝛼Δ𝑇(𝑥)𝑑𝑥
𝑆
𝐿
0
 (2.5) 
Si l’on considère à présent des variations de températures faibles, le TCR peut être pris constant 
et la valeur de la résistance s’écrit simplement : 
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𝑅 = 𝑅0 + 𝑅0𝛼∫
Δ𝑇(𝑥)𝑑𝑥
𝐿
𝐿
0
= 𝑅0(1 + 𝛼Δ𝑇𝑚𝑜𝑦) (2.6) 
La mesure de la résistance nous donne ainsi accès à la valeur de la température moyenne dans 
le barreau (Δ𝑇𝑚𝑜𝑦). Cette affirmation sera cependant remise en question dans le cas de 
variations importantes de la température, ce qui sera présenté par la suite dans le cadre de l’étude 
des non-linéarités. 
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2.2 Modélisation thermique 
Cette partie a pour objectif de détailler les mécanismes de création et transfert de chaleur dans 
les structures nanométriques. La diminution des dimensions entrainant une modification des 
propriétés thermiques  à ces échelles, il est nécessaire de les comprendre afin de les prendre en 
compte dans l’établissement d’un modèle. 
En particulier, dans les nanofils de silicium, la propagation de la chaleur devient largement 
impactée par les dimensions. Ces effets ont été largement étudiés ces dernières années dans des 
gammes de température et pour des types de structures variés [34], [48]. 
Dans un second registre, la propagation de chaleur dans un gap nanométrique subit, selon les 
conditions thermodynamiques, des modifications. Une nouvelle fois, les dimensions jouent un 
rôle prépondérant dans ces mécanismes et nous nous attacherons à caractériser ces effets. 
2.2.1 Élévation de la température d’un corps et chaleur spécifique 
La température d’un corps est caractéristique du degré d’agitation thermique des particules qui 
le composent. Cette agitation peut être liée au mouvement des atomes et des molécules selon 
les degrés de libertés qui leur sont offerts, mais également à l’agitation des électrons.  
La notion de chaleur spécifique massique est définie comme étant le rapport entre les variations 
d’énergie interne 𝑈 du système et ses variations de température. Cette valeur est généralement 
donnée à volume constant et vaut : 
𝐶𝑉 = (
𝜕𝑈
𝜕𝑇
)
𝑉
 (2.7) 
Dans le milieu solide, deux mécanismes d’agitation thermique contribuent à la chaleur 
spécifique : l’agitation électronique et les vibrations cristallines 
Agitation électronique 
La chaleur spécifique électronique peut être calculée en considérant un gaz d’électrons dont les 
énergies suivent la statistique de Fermi-Dirac. Lorsque la température du système est faible 
devant la température de fermi25 (i.e. ≪
𝐸𝐹
𝑘𝑏
 ) son expression est alors donnée par l’équation (2.8) 
                                                 
25 Celle-ci est en général de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de °C 
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𝐶𝑒 =
𝜋2
3
𝐷(𝐸𝐹)𝑘𝑏
2𝑇 (2.8) 
Où 𝐷(𝐸𝐹) est la densité d’état des électrons. 
Vibrations cristallines 
Le second mode d’agitation concerne le mouvement des atomes du cristal autour de leur 
position d’équilibre, ces vibrations pouvant être décomposées en une somme continue de 
vibrations élémentaires.  
En partant de la mécanique classique, Dulong et Petit ont en premier, posé le calcul de la chaleur 
spécifique vibrationnelle d’un cristal. En faisant l’approximation d’un mouvement faible des 
atomes autour de leur position d’équilibre, leur modèle mène à une chaleur spécifique invariante 
selon la température et dont la valeur se rapproche de celle mesurée dans les solides à 
température ambiante. Cependant, il ne parvient pas à décrire sa diminution dans le domaine 
des basses températures. 
𝐶 = 3𝑛𝑅 (2.9) 
Où 𝑛 est le nombre de moles dans le cristal et 𝑅 la constante des gaz parfaits26 
Ce n’est qu’avec la théorie quantique et le modèle développé par Einstein, qu’une description 
plus réaliste est développée. Afin de décrire les mécanismes mis en jeu, la notion de phonon, 
quasi-particule issue de la quantification de l’équation de vibration du cristal, est alors introduite 
par analogie avec le photon pour les ondes électromagnétiques (Figure 2.6). Il apporte une 
description corpusculaire aux phénomènes vibratoires dans les cristaux simplifiant la 
compréhension de certains phénomènes, en particulier les interactions entre les vibrations du 
réseau et les autres particules (e.g. avec les électrons pour expliquer le TCR) [49]. 
                                                 
26 La masse molaire ainsi que la constante des gaz parfaits, n’étaient pas définies à l’époque. L’expression donnée 
ici est donc une traduction moderne de la loi suggérée par Dulong et Petit. 
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Figure 2.6 - Représentation schématique de l'équivalence entre une vibration transversale et la longueur d'onde 
correspondant au phonon associé27 
Ce modèle repris par la suite par Debye, mène à une expression plus complexe de la capacité 
thermique d’un cristal [50]. 
𝐶𝑉(𝑇) =
3
2𝜋2
𝑘𝑏
4𝑇3
ℏ3𝑣𝑠
3∫
𝑒𝑥𝑥4
(𝑒𝑥 − 1)2
𝑑𝑥
𝑇𝐷
𝑇
0
 (2.10) 
Où 𝑣𝑆 est la vitesse du son. Il introduit à cette occasion la notion de température de Debye du 
matériau 𝑇𝐷 à laquelle est associée une pulsation 𝜔𝐷 : 
𝑇𝐷 =
ℏ𝜔𝐷
𝑘𝐵
 (2.11) 
Il est important de noter que la chaleur spécifique phononique dépend des paramètres physiques 
des matériaux. Ainsi, la chaleur spécifique phononique est liée à la vitesse du son dans le milieu 
considéré ainsi qu’au paramètre de maille (par le biais de la température de Debye). Le Tableau 
2.1 donne la valeur de la chaleur spécifique (totale) de quelques matériaux. 
Tableau 2.1 - Chaleur spécifique massique de quelques matériaux à température ambiante 
Matériau Bois Béton Acier Silicium Or Cuivre Diamant 
𝒄 (𝟐𝟓°𝑪)  (𝑱. 𝒌𝒈−𝟏. 𝑲−𝟏) 1700 880 490 700 129 385 515 
On notera également que, si la chaleur spécifique électronique est proportionnelle à la 
température, la chaleur spécifique phononique est proportionnelle à son cube (lorsque 𝑇 ≪ 𝑇𝐷). 
                                                 
27 Source : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/phonon.html 
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Il en ressort qu’à température ambiante, c’est  la chaleur spécifique phononique qui domine 
tandis que la chaleur spécifique électronique devient importante (en proportion) dans le 
domaine des basses températures. 
2.2.2 Modes de transfert thermique 
Dans le système considéré (décrit dans 1.1), l’établissement de l’équation thermique du système 
passe par la description des différents modes de transfert de la chaleur au sein de celui-ci. Quatre 
mécanismes principaux sont à prendre en compte : 
(i) La conduction dans le solide : le transfert d’énergie de proche en proche entre les 
atomes du cristal ou par les électrons du milieu. 
(ii) La conduction par le gaz : analogue à la conduction dans le solide, elle correspond 
au transfert d’énergie cinétique par les molécules du gaz. 
(iii) La convection : le transfert de chaleur par déplacement macroscopique du gaz 
chargé de chaleur. 
(iv) Le rayonnement : la perte d’énergie par émission électromagnétique (notamment 
infrarouge). 
Comme nous allons à présent le voir, les deux derniers mécanismes présentés peuvent être mis 
de côté dans la suite de l’étude, l’aspect nanométrique du problème tendant à limiter leur 
influence. 
2.2.2.1 Conduction par le solide 
Les transferts de chaleur par conduction dans un solide, s’effectuent principalement28 par 
transmission de l’énergie d’agitation thermique d’un atome à ses voisins. Ce mode de transfert 
est décrit par la loi de Fourier (eq. (2.12)) 
?⃗? = −𝜅𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑇) (2.12) 
Dans laquelle ?⃗? est le flux de chaleur et 𝜅 la conductivité thermique du matériau considéré. Le 
signe négatif indique que le flux de chaleur se fait des zones chaudes vers les zones froides. 
Celle-ci dépend de la température du solide et peut varier sur une gamme très importante selon 
que le matériau soit isolant ou conducteur (Tableau 2.2). 
                                                 
28 La conduction peut également se faire par le biais des porteurs de charge (voir suite) 
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Tableau 2.2 - Conductivité thermique de quelques solides 29 
Matériau Bois Béton Acier Silicium Or Cuivre Diamant 
𝜿 (𝟐𝟓°𝑪)  (
𝑾
𝒎.𝑲
) 0,12 1,75 52 150 318 401 5000 
Il est intéressant de noter que plus un matériau présente un arrangement compact, plus celui-ci 
est bon conducteur thermique (l’énergie est transmise plus facilement d’un atome vers ses 
voisins). Par ailleurs, les matériaux qui sont de bons conducteurs électriques, tels que l’or et le 
cuivre, présentent également une conductivité thermique élevée (d’après la loi de Wiedemann-
Franz [49]). 
La conductivité thermique du silicium est ici donnée à 150 
𝑊
𝑚.𝐾
. Comme cela a été abordé dans 
le chapitre précédent, cette valeur correspond à un matériau massif et s’avère être modifiée de 
manière importante dans les nanostructures. Ce phénomène, ainsi que les mécanismes de 
conduction dans le solides sont décrits plus en détail ultérieurement. 
2.2.2.2 Conduction par un gaz 
La conduction thermique dans le milieu gazeux est proche de la conduction dans le solide. Dans 
ce mécanisme, la chaleur est transférée par échange d’énergie cinétique lors de collisions entre 
les molécules du gaz. Ce mode de transfert obéit également à la loi de Fourier. 
De la même manière que pour les solides, la conductivité thermique dépend de la température 
et du type de gaz (Tableau 2.3). 
Tableau 2.3 - Conductivité thermique de quelques gaz 
Gaz Hydrogène Hélium Air Argon Benzène 
𝜿 (𝟐𝟓°𝑪)  (
𝒎𝑾
𝒎.𝑲
) 169 142 24 16 16 
La conductivité thermique des gaz étant notamment liée à la taille des molécules qui le 
composent, les petites molécules telles que l’hydrogène et l’hélium se présentent comme de 
bons conducteurs thermiques tandis que les composés plus lourds présentent une conductivité 
thermique plus faible. L’immense majorité des gaz lourds (plus lourds que O2) présente une 
conductivité thermique inférieure à 20 
𝑚𝑊
𝑚.𝐾
. C’est cette spécificité de l’hélium et de 
l’hydrogène, qui présentent tous deux un fort contraste de conductivité thermique avec le reste 
des espèces gazeuse, qui les rend particulièrement intéressants à utiliser en gaz porteur dans le 
cadre de la réalisation d’un capteur de gaz. 
                                                 
29 http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html 
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Une nouvelle fois, les valeurs données dans ce tableau sont données pour les conditions 
normales de pression et de température, et en considérant un milieu de propagation non 
contraint géométriquement. Comme nous le montrerons par la suite, dans des milieux 
présentant des contraintes dimensionnelles du même ordre de grandeur que le libre parcours 
moyen des molécules, ces propriétés sont grandement affectées et devront être prises en compte 
dans l’établissement du modèle. 
2.2.2.3 Convection 
Les transferts de chaleur par convection s’apparentent à un transfert d’énergie par déplacement 
macroscopique du gaz ayant absorbé cette chaleur. Elle peut intervenir dans deux situations : 
(i) De manière naturelle : lorsqu’une masse de gaz est plus chaude, sa densité est plus 
faible. La poussée d’Archimède tend alors à la faire remonter. Ce mode de transfert 
intervient ainsi dans tout environnement soumis à la gravité.  
(ii) De manière forcée, lorsqu’un déplacement du gaz est imposé par un élément 
extérieur (pompe, ventilateur) 
Dans le système détaillé ici, la structure est située dans une veine fluidique et un flux gazeux 
est imposé. Les deux phénomènes doivent donc être pris en compte. 
Le flux par convection naturelle, en Watt, est donné par l’expression  
?̇?𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑆Δ𝑇 (2.13) 
Où 𝑆 est la surface d’échange convectifs, Δ𝑇 la différence de température entre l’élément chaud 
et le fluide et ℎ le coefficient d’échange convectif. Pour un gaz, à température ambiante et 
pression atmosphérique, ce coefficient, qui peut être calculé analytiquement30, est compris31 
entre 5 et 37 𝑊.𝑚−2. 𝐾−1 
Le flux en convection forcée dépend quant à lui de la vitesse du gaz et donc du type 
d’écoulement considéré. Dans le système développé ici, l’hypothèse est faite d’un écoulement 
de Poiseuille (i.e. laminaire, vitesse du fluide nulle sur les parois). Le barreau étant situé proche 
de l’une des parois du canal fluidique, on peut d’ores et déjà s’attendre à ce que le déplacement 
de chaleur convectif soit faible. Celui-ci peut néanmoins apparaître pour la chaleur ayant diffusé 
(par conduction) jusque dans les zones où la vitesse du fluide est importante.  
                                                 
30http://www.brighthubengineering.com/hvac/92660-natural-convection-heat-transfer-coefficient-estimation-
calculations/#imgn_1 
31 http://www.thermopedia.com/content/841/ 
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L’influence de la convection peut être évaluée en observant la couche limite thermique qui est 
l’isotherme définie par l’équation (2.14). Son tracé délimite la couche contenant 99% de la 
variation de température entre l’objet soumis à la convection et la température de référence du 
fluide.32 
𝑇𝑙𝑖𝑚 =
1
100
(𝑇𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 − 𝑇0) + 𝑇0  (2.14) 
Où 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 est la température de la paroi soumise à la convection et 𝑇0 la température du fluide. 
Un modèle multiphysique 2D est réalisé sous COMSOL afin d’observer le phénomène de 
décrochage de la couche limite. Celui-ci couple une simulation fluidique supposant un 
écoulement laminaire (hypothèse généralement prise dans tout dispositif microfluidique) autour 
d’une section du nanofil présentant une source de puissance. Les paramètres de la simulation 
sont indiqués dans le tableau suivant. 
Tableau 2.4 - Paramètres de simulation fluidique 
Paramètre Valeur 
Section nanofil 250 × 250 𝑛𝑚2 
Gap de conduction thermique 1 𝜇𝑚 
Conductivité thermique gaz (air) 24 𝑚𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Conductivité thermique gaz 
(hélium) 
140 𝑚𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Hauteur du canal 100 𝜇𝑚 
Longueur du canal 1 𝑚𝑚 
Vitesse du fluide (moyenne) 1 𝑚. 𝑠−1 
Température de référence 293,15 𝐾 
Source de chaleur (valeur arbitraire) 1014 𝑊.𝑚−3 
                                                 
32http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/sciences-fondamentales-th8/modelisation-mecanique-
42400210/mecanique-des-fluides-a1870/couche-limite-a1870niv10007.html 
Modélisation électrothermique d’un nanofil de silicium 
 
53 
 
La simulation permet dans un premier temps d’observer l’écoulement du fluide dans le canal. 
 
Figure 2.7 - Norme de la vitesse dans le canal fluidique. Représentation 2D (à gauche) et profil sur une section (à droite). 
Celui-ci correspond bien à un écoulement de Poiseuille (une condition de vitesse nulle aux 
parois est imposée) présentant un profil de vitesse parabolique. 
En couplant cette simulation avec une étude thermique, il est alors possible d’observer la 
convection de la chaleur par le gaz. La simulation est réalisée dans le cas de l’air et de l’hélium 
et la couche limite thermique est tracée. 
  
Figure 2.8 - Couche limite thermique autour d'un nanofil soumis à une convection forcée (modèle FEM) dans l’air (à 
gauche) et dans l’hélium (à droite) 
Dans le cas de l’air, le gaz étant faiblement conducteur thermique, la convection par le fluide 
est observable et la couche limite présente un léger décrochage (Figure 2.8). Dans le cas de 
l’hélium en revanche, le gaz étant fortement conducteur, la couche limite présente une forme 
quasi symétrique par rapport au nanofil. 
En augmentant la vitesse du fluide, il est possible d’observer le décrochage progressif de la 
couche limite qui traduit l’augmentation des pertes par convection par rapport aux pertes par 
conduction (Figure 2.9). 
Flux 
Diamètre du canal 
Longueur du canal 
Flux 
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Figure 2.9 - Simulation FEM de la couche limite thermique pour différentes vitesses du gaz (hélium) 
Il est également possible de se rendre compte du phénomène en observant la température du 
nanofil en fonction de la vitesse du gaz (Figure 2.10). Dans ce cas la simulation montre 
clairement que, même à forte vitesse (100m/s), la convection ne joue qu’un rôle très faible sur 
les pertes thermiques (moins de 1% de variation de température lorsque la vitesse est de 
100m/s)33. 
 
Figure 2.10 - Elévation de température moyenne sur la section du nanofil en fonction de la vitesse du gaz (hélium) 
Ces quelques simulations nous permettent donc de conclure sur l’influence très réduite de la 
convection forcée dans le système étudié ce qui nous permettra de négliger son calcul dans la 
suite de l’étude puis dans le dimensionnement des capteurs.  
                                                 
33 En pratique, la vitesse du fluide dans le canal d’excédera pas 1m/s. 
𝟓 𝐦/𝐬 𝟏𝟎 𝐦/𝐬 
𝟓𝟎 𝐦/𝐬 𝟏𝟎𝟎 𝐦/𝐬 
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2.2.2.4 Rayonnement 
Ce dernier mode de transfert repose sur l’émission d’énergie électromagnétique du barreau. Sa 
valeur, en Watt, dépend également des caractéristiques du matériau et est donnée par 
l’expression. 
?̇?𝑟𝑎𝑦 = 𝑒𝑆𝜎𝑇
4 (2.15) 
Où 𝑒 est l’émissivité du matériau, 𝑆 la surface rayonnante, 𝜎 la constante de Stefan-Boltzmann 
et 𝑇 la température du solide. 
L’émissivité d’un matériau est définie comme le rapport entre la puissance émise par ce 
matériau et la puissance émise par un corps noir à la même température. La forme du spectre 
d’émission du silicium différant de celle du corps noir, l’émissivité du matériau n’est pas 
constante avec la longueur d’onde (Figure 2.11). Celle-ci dépendant par ailleurs de nombreux 
paramètres qui n’ont pas été étudiés ici, nous nous contenterons de borner la valeur des pertes 
par rayonnement en supposant une émissivité de 1. 
 
Figure 2.11 - Emissivité du silicium en fonction de la longueur d'onde pour différentes températures [51] 
Il est important de noter que les mécanismes de convection et de rayonnement sont 
proportionnels à la surface du solide. Les mécanismes de conduction, par le gaz et le solide, 
correspondent à un flux dépendant de la surface, mais également de la distance d’échanges. Par 
conséquent, à proportion constante entre les différentes dimensions du système, les lois 
d’échelles entraînent, dans les micro- et nanostructures une prépondérance des phénomènes de 
conduction par rapport aux phénomènes de convection et de rayonnement. 
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Tableau 2.5 - Résumé des équations régissant les différents modes de transfert thermique et influence du facteur 
d'échelle 𝒇 
Mode de transfert Equation Facteur d’échelle 
Conduction 𝑇𝑘𝑙2/𝑔 𝑓 
Convection naturelle 2𝑙2𝑇ℎ𝑡 𝑓
2 
Rayonnement 2𝑙2𝑇4𝜀𝜎 𝑓2 
La Figure 2.12 représente, dans le cas du système étudié, la proportion des différents modes de 
transfert (hormis la convection forcée) dans le bilan de pertes global en fonction de la 
température. Les valeurs prises par les constantes sont données dans le Tableau 2.6 
Tableau 2.6 - Dimensions géométriques et valeurs des différentes constantes associées aux modes de dissipation 
thermique 
Paramètre Symbole Valeur 
Longueur 𝐿 103𝑓 (𝑚) 
Section 𝑤𝑡 250 × 250 𝑓2 (𝑚) 
Conductivité thermique matériau 
(silicium)34 
𝜅𝑆𝑖 80 𝑊.𝑚
−1. 𝐾−1 
Conductivité thermique gaz (air) 𝜅𝑔 24 𝑚𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Coefficient de transfert convectif ℎ 1 𝑊.𝑚−2. 𝐾−1 
Emissivité du matériau (silicium) 𝑒 1 
 
Figure 2.12 - Proportion des différents modes de transfert thermique en fonction du facteur d'échelle. Le dispositif 
étudié est indiqué par le trait en pointillé. 
                                                 
34 La valeur donnée ne correspond pas à celle d’un matériau massif, mais à celle mesurée pour les nanofils étudiés 
(voir plus loin). 
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Les pertes par convection et rayonnement pouvant être négligées sur une large gamme de 
température, nous les supposerons nulles pour nous attacher par la suite à décrire plus en détail 
les modes de transferts par conduction. 
2.2.3 Equation de la chaleur en présence d’un gaz  
Les différentes sources de dissipation de la chaleur étant déterminées, en ne tenant compte que 
des mécanismes de transfert par conduction, nous pouvons à présent poser l’équation de la 
chaleur qui régit l’élévation de température dans le nanofil. 
En supposant un barreau thermostaté à ses extrémités, la loi de conservation de l’énergie nous 
permet d’écrire : 
𝜕𝑈
𝜕𝑡
= −
𝜕Φ
𝜕𝑥
 (2.16) 
Où 𝑈 est l’énergie interne du barreau, et Φ le flux de chaleur à travers celui-ci. 
Ainsi, en combinant l’équation (2.16) avec la loi de Fourier et la définition de la chaleur 
spécifique (𝑑𝑈 = 𝐶𝑑𝑇), on obtient: 
𝑐𝜌
𝜕Δ𝑇
𝜕𝑡
= 𝜅𝑆
𝜕2Δ𝑇
𝜕𝑥2
 (2.17) 
Qui est l’équation de la chaleur, 𝑐 étant la chaleur spécifique massique et 𝜌 la masse volumique 
du matériau. On introduit également Δ𝑇 = 𝑇 − 𝑇0. 
Dans le cas présent, le nanofil étant chauffé par effet Joule il est nécessaire d’ajouter un terme 
source. 
𝑐𝜌
𝜕𝑇
𝜕𝑡
= 𝜅𝑆
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
+
𝑃𝑄
𝑉
 (2.18) 
Dans le cas d’un barreau résistif traversé par un courant 𝐼, 𝑃𝑄 est la puissance créée par effet 
joule, soit 𝑃𝑄 = 𝑅0𝐼
2 (où 𝑅0 est la résistance électrique du barreau) et 𝑉 le volume du nanofil. 
Comme nous l’expliquions précédemment, la valeur de la résistance électrique dépendant elle-
même de la température, il serait nécessaire dans le cas de variations importantes de la 
température, de prendre en compte cette non linéarité. Dans un premier temps, nous garderons 
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une expression simplifiée de la résistance, une étude plus globale des non linéarités étant menée 
en fin de chapitre. 
Enfin, il convient de prendre en compte le flux de chaleur par conduction à travers le gaz. Si 
l’on souhaite garder l’aspect unidimensionnel du problème, nous devons considérer ces pertes 
sans prendre en compte de temps d’établissement du flux dans le gaz, c’est-à-dire, sans 
considérer la chaleur spécifique du gaz. Afin de rester rigoureux, le problème ne doit plus être 
posé qu’en statique (i.e. 
𝜕𝑇
𝜕𝑡
= 0). L’aspect transitoire du problème sera donc laissé de côté dans 
un premier temps. 
Dans l’équation différentielle, la dissipation de chaleur par conduction à travers le gaz est alors 
posée comme un terme ne dépendant que de la conductance et de la différence de température 
entre un point du fil et le thermostat, symbolisant le flux de chaleur selon la loi de Fourier 
(Figure 2.13). 
 
Figure 2.13 - Modèle de propagation de la chaleur par conduction dans le gaz (flèches noires) et par le matériau 
(flèches rouges). Le nanofil est représenté sur la partie supérieure. Les zones blanches sont les plus chaudes. 
?̇?𝑔𝑎𝑧 = 𝐺𝑔𝑎𝑧Δ𝑇 (2.19) 
Où ?̇?𝑔𝑎𝑧 est la quantité de chaleur dissipée par unité de temps, donnée en watt et 𝐺𝑔𝑎𝑧, la 
conductance thermique du gaz, donnée en 𝑊.𝐾−1. 
L’équation de la chaleur prend alors la forme : 
𝜅𝑠
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
−
𝐺𝑔𝑎𝑧𝑇
𝑉
+
𝑃𝑄
𝑉
= 0 (2.20) 
La conduction se faisant dans un gaz et non pas dans un solide, celle si se fait dans toutes les 
directions et ne s’exprime pas simplement. 𝐺𝑔𝑎𝑧 peut être écrit en fonction de la conductivité 
thermique du gaz : 
𝐺𝑔𝑎𝑧 = 𝜅𝑔𝑎𝑧
𝐿𝑤𝑛
𝑔
× 𝛾 (2.21) 
NANOFIL 
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Où 𝛾 est un facteur dimensionnel dépendant de la largeur du gap de conduction thermique et 
des dimensions du nanofil. Les dimensions du gap (𝑔) et du fil (𝐿 et 𝑤𝑛) sont replacées dans 
l’équation par analogie avec le modèle solide. 
Afin de calculer ce coefficient, une simulation par éléments finis sous COMSOL est réalisée 
(Figure 2.14). Pour ce faire, on considère un barreau infiniment long, qui nous permet de 
réaliser une simulation sur une coupe (plutôt qu’une simulation 3D) auquel est appliqué un 
terme de création de puissance par unité de longueur. Dans ce modèle, ne cherchant qu’à 
calculer le coefficient dimensionnel, la valeur absolue de la puissance injectée, ainsi que celle 
de la conductivité thermique du gaz peuvent être choisies arbitrairement. 
 
Figure 2.14 - Température et lignes de flux sur une coupe orthogonale au barreau 
La résolution du système permet de faire apparaître les lignes de flux de chaleur à travers le gaz 
et de calculer la température dans le barreau. 
Le barreau étant infiniment long, aucune conduction n’intervient dans la direction orthogonale 
au plan de simulation. Ainsi la totalité de la chaleur générée dans le barreau s’évacue par le gaz 
et sa température s’écrit : 
𝑇 =
𝑃𝑄𝑙𝑖𝑛
𝐺𝑔𝑎𝑧𝑙𝑖𝑛
 (2.22) 
Où 𝑃𝑄𝑙𝑖𝑛 est la puissance générée par unité de longueur et 𝐺𝑔𝑎𝑧𝑙𝑖𝑛  la conductance thermique par 
unité de longueur (le problème est étudié sur une coupe). 
La simulation nous permet de calculer la température et ainsi de remonter au coefficient 
dimensionnel : 
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𝛾𝑙𝑖𝑛 =
𝑔
𝐿𝑤𝑛
𝑃𝑄𝑙𝑖𝑛
𝜅𝑔𝑎𝑧𝑇
⇒ 𝛾 =
𝑔
𝑤𝑛
𝑃𝑄𝑙𝑖𝑛
𝜅𝑔𝑎𝑧𝑇
 (2.23) 
Celui-ci peut notamment être tracé en fonction de la largeur du gap (Figure 2.15) 
 
Figure 2.15 - Coefficient dimensionnel en fonction du gap. Calcul par FEM. 
Pour un gap très fin, le nanofil peut être assimilé à un plan infini vis-à-vis du substrat, et le 
coefficient tend vers 1 (aucune conduction par les bords). Dans le cas d’un gap plus important, 
celui-ci peut en revanche être important (environ 15 pour un gap de 2µm). Par la suite, ce 
coefficient sera donc utilisé dans le modèle analytique. 
Les différents termes de l’équation différentielle étant posés, nous pouvons la résoudre en 
statique. Celle-ci mène à l’expression de la température le long du nanofil : 
En posant 𝑎 = √
𝐺𝑔𝑎𝑧
𝜅𝑠𝑉
 et 𝑑 = −
𝑃𝑄
𝑉
 
𝑇(𝑥) =
𝑉
𝐺𝑔𝑎𝑧
2 sinh (
𝑥
2
𝑎)  𝑑 (𝑒−
𝑙
2𝑎
cosh (
𝑥
2 𝑎)
cosh (
𝑙
2 𝑎)
− 𝑒−
𝑥
2𝑎) (2.24) 
Le profil de température dans le barreau 𝑇(𝑥) peut alors être tracé. Les paramètres utilisés sont 
résumés dans le Tableau 2.7. 
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Tableau 2.7 - Paramètres du modèle 
Paramètre Valeur 
Dimensions du nanofil (l, w, t) 40µ𝑚 × 250 × 250 𝑛𝑚2 
Largeur du gap de conduction thermique 2µ𝑚 
Dimensions de la boîte d’air35 100 × 100 µ𝑚2 
Conductivité thermique matériau (silicium) 150 𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Conductivité thermique gaz (hélium) 142 𝑚𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Puissance volumique (valeur arbitraire) 1013 𝑊.𝑚−3 
 
 
Figure 2.16 – Élévation de la température le long du nanofil. Comparaison des modèles analytique (en rouge) et FEM 
(en noir) 
Les modèles FEM et analytique sont comparés. La conductance thermique du gaz étant sous-
évaluée dans le modèle analytique, celui-ci conduit à une température du barreau plus 
importante que celle donnée par le modèle numérique. L’écart entre les deux modèles reste 
néanmoins faible (moins de 2%). 
Dans le cas d’un nanofil entouré d’un gaz peu conducteur, la majeure partie de la chaleur étant 
évacuée par le biais du matériau lui-même, la solution tend vers un profil parabolique, le cas 
limite étant la solution de l’équation (2.25) donnée par l’équation (2.26) 
                                                 
35 Pour la simulation FEM, on utilise un modèle 3D dans lequel le nanofil est placé dans une boîte d’air. 
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𝜅𝑠
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
+
𝑃𝑄
𝑉
= 0 (2.25) 
𝑇(𝑥) =
1
2
𝑃𝑄
𝑉𝜅𝑆
(𝐿𝑥 − 𝑥2) (2.26) 
Où 𝐿 est la longueur du barreau. 
2.2.4 Propagation de la chaleur dans un nanofil de silicium 
Si précédemment nous avons pu donner une valeur de conductivité thermique pour le silicium 
massif, la réalité est toute autre dans une structure à une ou deux dimensions. Il est donc 
nécessaire de détailler plus précisément les mécanismes intervenant dans la conduction 
thermique solide afin de les adapter au système étudié. 
Comme nous l’avions indiqué précédemment, deux mécanismes élémentaires permettent de 
décrire la conduction de chaleur dans le milieu solide : La conduction électronique et la 
conduction phononique. La conductivité totale du matériau étant donnée par la somme de ces 
deux contributions. 
κ = 𝜅𝑒 + 𝜅𝑝ℎ (2.27) 
La conduction électronique, comme son nom l’indique, repose sur le transport de la chaleur par 
les électrons, ou de manière générale, par les porteurs de charge du matériau. Les échanges 
s’effectuent par transfert de l’énergie cinétique d’un porteur libre à un autre ou à un atome du 
cristal lors de collisions. Ce mode de conduction dépendant notamment de la densité de 
porteurs, il est généralement réservé aux métaux. 
Connaissant la chaleur spécifique des électrons du milieu, la conductivité thermique 
électronique est donnée par l’expression suivante ; 𝑣𝐹 étant la vitesse de Fermi et 𝑙𝑒 le libre 
parcours moyen des électrons : 
𝜅𝑒 =
1
3
𝑐𝑒𝑣𝐹𝑙𝑒 (2.28) 
Aux échelles considérées ici (section des nanofils de l’ordre de 100x100nm²), aucun effet 
dimensionnel n’apparaît dans les mécanismes de transfert électronique. Le libre parcours 
moyen (de l’ordre de la dizaine de nanomètres [52]), ainsi que la longueur d’onde des électrons 
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restant faible par rapport à la taille des objets, les effets de confinement, classique ou quantique, 
sont négligeables. 
La conduction phononique repose quant à elle sur le transfert d’énergie par le biais des 
vibrations cristallines. En reprenant le modèle d’Einstein, ce transfert peut également être 
représenté par un déplacement de phonons. La conductivité thermique phononique se calcule 
de la même manière que la conductivité thermique électronique et prend l’expression suivante : 
𝜅𝑝ℎ =
1
3
𝑐𝑝ℎ𝑣𝑝ℎ𝑙𝑝ℎ (2.29) 
Où 𝑣𝑝ℎ est la vitesse du son dans le milieu et 𝑙𝑝ℎ le libre parcours moyen des phonons.  
Cette expression fait clairement apparaître l’aspect dimensionnel du transfert d’énergie, 𝑙𝑝ℎ 
étant la distance moyenne parcourue par un phonon entre deux collisions. Ces collisions 
peuvent intervenir avec les défauts du cristal (e.g. dopant non inséré dans la maille, joint de 
grain), entre les phonons eux-mêmes mais également avec la géométrie imposée par la 
structure. 
Dans un matériau massif, le déplacement des phonons n’étant pas limité par les dimensions 
géométriques, le libre parcours des phonons ne dépend que de leur densité et de la qualité 
cristalline. Dans un cristal parfait c’est la densité de phonons et donc la température, qui fixe le 
libre parcours. A titre d’exemple, dans le cas du silicium monocristallin à température ambiante, 
le libre parcours moyen d’un phonon est d’environ 40nm. 
Il en résulte qu’une structure imposant des dimensions géométriques faibles (i.e. proches ou 
inférieures au libre parcours prévu dans le matériau massif) modifiera le libre parcours des 
phonons et par conséquent, la conductivité thermique du matériau. La conséquence directe dans 
le cas des nanofils de silicium est une réduction de leur conductivité thermique par rapport à la 
valeur attendue dans un cristal massif.  
 
Figure 2.17 - Propagation et collision des phonons dans un cristal massif (à gauche) et dans un nanofil (à droite) 
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Ce phénomène est d’autant plus important que les autres mécanismes à l’origine des collisions 
phononiques, en particulier les interactions phonon-phonon, sont peu présents. La différence de 
conductivité entre un nanofil de silicium et un matériau massif est donc exacerbée dans le 
domaine des basses températures. 
Des phénomènes quantiques peuvent également survenir lorsque la longueur d’onde des 
phonons se rapproche des dimensions caractéristiques. Dans une telle situation, les modes de 
vibration permis sont réduits entraînant du point de vue macroscopique une diminution de la 
conductivité thermique. Ces effets intervenant pour des objets de dimension extrêmement 
faible, ils ne seront pas discutés ici. 
Plusieurs méthodes permettent la mesure de la conductivité thermique, parmi lesquelles des 
méthodes électriques [53], [48], [54] ou optiques [55]. Dans le cas présent, la transduction reste 
totalement électrothermique puisque c’est une méthode 3𝜔 qui est employée. Outre sa 
simplicité de mise en œuvre, c’est une méthode identique à celles utilisées dans la majorité des 
études sur les nanofils de silicium ce qui simplifiera la comparaison par la suite. 
Le principe de la méthode 3𝜔 repose sur l’excitation du nanofil par un courant électrique de la 
forme : 
𝐼 = 𝐼0 cos(𝜔𝑡) (2.30) 
Ce courant générant une puissance par effet joule qui s’écrit : 
𝑃𝑄 = 𝑅0𝐼
2 = 𝑅0𝐼0
2 cos2(𝜔𝑡) =
𝑅0𝐼0
2
2
(1 + cos(2𝜔𝑡)) (2.31) 
Si le temps caractéristique d’établissement de la chaleur dans le nanofil est court devant la 
fréquence d’excitation thermique, des variations de température ont lieu dans le nanofil : 
Δ𝑇 =
𝑃𝑄
𝐺
=
1
2
𝑅0𝐼0
2
𝐺
(1 + cos(2𝜔𝑡)) =
Δ𝑇0
2
(1 + cos(2𝜔𝑡)) (2.32) 
Où 𝐺 est la conductance équivalente du système et Δ𝑇0 la température moyenne dans le 
barreau36. 
                                                 
36 La température moyenne varie donc dans le temps, entre 0 et ΔT0, sa moyenne temporelle étant ΔT0/2 
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Ces variations de température entrainent alors des variations de la résistance électrique du 
nanofil : 
Δ𝑅 =
𝑅0𝛼Δ𝑇0
2
(1 + cos(2𝜔𝑡)) (2.33) 
Ces variations de résistance sont ensuite modulées par le courant d’excitation au travers de la 
loi d’Ohm, la tension aux bornes du nanofil s’écrivant : 
𝑉 = (𝑅0 + Δ𝑅)𝐼 = 𝑅0 (1 +
𝛼Δ𝑇0
2
(1 + cos(2𝜔𝑡))) 𝐼0 cos(𝜔𝑡) (2.34) 
Le signal aux bornes du nanofil comporte ainsi deux composantes fréquentielles à 𝜔 et à 3 (la 
3e harmonique): 
𝑉 = 𝑅0𝐼0 (1 +
3
4
𝛼Δ𝑇0) cos(𝜔𝑡) +
𝑅0𝐼0𝛼Δ𝑇0
4
cos(3𝜔𝑡) (2.35) 
La composante du signal à 3𝜔 présente donc une amplitude directement proportionnelle à 
l’élévation de température moyenne dans le milieu. 
|𝑉3𝜔| =
𝑅0𝐼0𝛼Δ𝑇0
4
 (2.36) 
 Si l’on considère que la totalité des pertes de chaleur se font par le nanofil, l’expression de la 
température moyenne peut quant à elle être calculée d’après l’équation (2.26). 
Δ𝑇0 =
1
12
𝑅0𝐼0
2𝐿
𝑆𝜅𝑠
 (2.37) 
Où 𝑆 est la section du barreau et 𝐿 sa longueur. 
En combinant les équations (2.36) et (2.37) on parvient finalement à l’expression du signal 3ω 
en fonction de la conductivité thermique du silicium : 
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|𝑉3𝜔| = 𝛼
𝑅0
2𝐼0
3
48𝜅𝑠
𝐿
𝑆
 (2.38) 
On remarquera par ailleurs que l’amplitude du signal à 𝜔 présente également une dépendance 
à la conductivité thermique. L’intérêt de la mesure à 3𝜔 par rapport à une mesure classique 
(DC) ou à 𝜔 repose sur l’absence de signal de fond lié au courant d’excitation sur la 3e 
harmonique du signal. Ce point s’avère très important dans la mesure où l’on souhaite imposer, 
dans certaines situations, des variations de température faibles (e.g. si certains des paramètres 
de l’équation présentent une dépendance forte à la température). L’obtention d’un signal sans 
fond permet alors de s’affranchir de l’utilisation d’équipements à très haute sensibilité. Par 
ailleurs, un signal de fond s’accompagnant bien souvent de bruit, ou d’une dérive, le fait de 
découpler celui-ci du signal de mesure permet de s’affranchir de ces phénomènes. Ce dernier 
point sera développé plus en détail dans la fin du chapitre, dans la partie consacrée à l’étude du 
bruit dans les nanofils de silicium puis dans la conception des capteurs. 
La mesure du signal 3𝜔 peut se faire à l’aide d’un équipement de détection synchrone. La 
détection synchrone est une méthode de traitement du signal permettant de mesurer les 
caractéristiques d’un signal sur une bande passante limitée autour d’une fréquence donnée. 
Lorsqu’un signal présente, par exemple, plusieurs composantes fréquentielles discrètes, cette 
méthode permet de récupérer l’amplitude et la phase d’une de ces composantes, séparément du 
reste du signal.  
Cette détection se fait à l’aide d’un amplificateur à détection synchrone ou Lock-In Amplifier 
(LIA), la récupération de la composante d’intérêt se faisant à l’aide d’une multiplication du 
signal d’entrée avec un signal de référence puis d’un filtrage passe-bas du signal résultant. 
(Figure 1.17) 
Le signal démodulé peut s’exprimer en coordonnées polaires, à l’aide d’un module et d’une 
phase, ou en quadrature, à l’aide des composantes X et Y représentant respectivement la partie 
réelle et la partie imaginaire du signal. 
𝑉3𝜔 = 𝑅 cos(𝜔𝑡 + 𝜙) = 𝑋 + 𝑖𝑌 (2.39) 
Afin de mesurer le signal 3𝜔 aux bornes d’un nanofil, un schéma électrique adapté est utilisé. 
Celui-ci met en œuvre une double source de tension et une résistance électrique permettant la 
polarisation en courant du barreau. La mesure du signal se fait à l’aide d’un LIA SR83037, 
                                                 
37 http://www.thinksrs.com/products/SR810830.htm 
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comprenant un oscillateur interne permettant la détection des harmoniques du signal de 
référence. 
 
Figure 2.18 - Schéma électrique de mesure 3ω. La partie grisée correspond à l’électronique interne (simplifiée) du 
LIA. 
L’utilisation d’une seconde source de tension est rendue nécessaire par le besoin de compenser 
la 1e harmonique du signal de tension aux bornes du nanofil. En effet, même si les signaux de 
polarisation et de détection sont découplés fréquentiellement, la composante à 𝜔 présentant une 
amplitude plus élevée de plusieurs ordres de grandeur à celle de la composante thermique, les 
non-linéarités de l’amplificateur et de la source suffisent à entrainer le report d’une partie de la 
puissance du signal fondamental sur ses harmoniques. Ainsi, même si aucune élévation de 
température n’apparaît, un signal de fond sera malgré tout présent. En utilisant une double 
source de tension, on peut appliquer, par tâtonnement, un signal de compensation sur 
l’amplificateur différentiel du LIA (soustraction des deux voies d’entrée) et ainsi s’affranchir 
du signal de fond pour ne conserver que la composante thermique. 
La résistance de polarisation est prise grande devant la résistance électrique du nanofil (i.e. 
𝑅𝑝𝑜𝑙 = 10𝑅𝑛𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖𝑙) permettant ainsi de fixer la valeur du courant dans la boucle : 𝐼 ≅
𝑉𝑝𝑜𝑙
𝑅𝑝𝑜𝑙
 
La caractéristique 𝑉3𝜔(𝑉𝑝𝑜𝑙) est ensuite tracée pour des tensions de polarisation situées entre 
500mV et 2.5V correspondant, pour le nanofil considéré, à des courants de polarisation situés 
entre 12.5µA et 62.5µA. Connaissant le TCR on obtient la caractéristique 𝑇(𝑉𝑝𝑜𝑙). 
Pour une élévation de température faible, on peut alors calculer la conductivité thermique du 
silicium d’après l’équation (2.37). Il est important de noter que le TCR n’étant pas constant sur 
toute la gamme de température, il est nécessaire de connaitre la caractéristique TCR(T) afin de 
pouvoir calculer proprement la conductivité thermique du nanofil. 
Cette mesure est réalisée sur un échantillon placé dans une enceinte cryogénique contrôlée en 
température. La descente en température se fait à l’aide d’hélium liquide, la température étant 
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ensuite fixée à l’aide de résistances chauffantes et d’un contrôleur PID permettant 
l’asservissement en température de l’enceinte. 
Ces mesures expérimentales permettent d’obtenir les courbes suivantes donnant la conductivité 
thermique du nanofil en fonction de la température. Ces mesures sont comparées à la 
conductivité thermique du silicium massif. 
 
Figure 2.19 - Conductivité thermique du silicium en fonction de la température. Mesure réalisée sur un nanofil de 
10µm de long et de section 250x250 nm² (en bleu). Données de la littérature pour le silicium massif (en pointillés 
noirs), échelle logarithmique. A droite, zoom autour des points à haute température, échelle linéaire. 
Tandis que dans le cas du silicium massif, la conductivité thermique présente une valeur 
importante aux faibles températures, le nanofil caractérisé y montre une valeur de conductivité 
beaucoup plus faible. On note également qu’à haute température, les deux courbes tendent à se 
rapprocher, le mécanisme de collision tendant à être identique (à haute température, ce sont les 
collisions phonon/phonon qui limitent la conductivité thermique) 
2.2.5 Conduction thermique dans un gaz parfait 
2.2.5.1 Théorie cinétique et propagation en régime continu 
Si l’on considère deux plaques possédant des températures différentes séparées par un gaz, on 
peut reprendre l’équation de Fourier qui définit la conductivité thermique du gaz comme la 
grandeur liant la différence de température entre les deux plaques au flux de chaleur transitant 
à travers le gaz. 
?⃗? = −𝜅𝑔𝑟𝑎𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑇) (2.40) 
Dans le cas d’un gaz, ce sont directement les molécules qui transportent la chaleur par transfert 
d’énergie cinétique. Cette énergie peut correspondre à la seule vitesse de la molécule, dans le 
cas des molécules monoatomiques, ou à une énergie stockée dans le mouvement des atomes 
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d’une même molécule entre eux (la quantité d’énergie stockée dépendra donc du nombre de 
degrés de liberté des atomes de la molécule). 
On définit ainsi, comme pour le solide, la chaleur spécifique du gaz comme étant la quantité 
d’énergie nécessaire pour élever la température du gaz [56]. 
𝑐𝑉 =
𝜕𝑈
𝜕𝑇
 (2.41) 
Où 𝑈 est l’énergie interne. Pour un gaz parfait monoatomique elle est donnée par l’expression 
𝑈 =
3
2
𝑁𝑘𝐵𝑇 (2.42) 
Où 𝑁 est le nombre de particules et 𝑘𝐵 la constante de Boltzmann. Dans le cas d’un gaz 
diatomique, l’énergie cinétique liée au mouvement des atomes l’un par rapport à l’autre s’ajoute 
et l’énergie interne est donnée par l’expression : 
𝑈 =
5
2
𝑁𝑘𝐵𝑇 (2.43) 
Dans un milieu sans contraintes géométriques particulières le transport de chaleur se fait par le 
biais de collisions entre les molécules du gaz. On introduit à nouveau la notion de libre parcours 
pour parler de la distance séparant deux collisions successives entre ces molécules. Ce libre 
parcours38 présente une distribution de Boltzmann dépendant des conditions thermodynamiques 
et du type de gaz et sa valeur moyenne est donnée par l’équation (2.44) : 
𝑙 =
𝑚
√2𝜋𝜌𝜎2
 (2.44) 
Ou 𝑚 est la masse de la molécule, 𝜌 sa masse volumique et 𝜎 son diamètre moléculaire. 
Et la valeur de la conductivité thermique du gaz est donnée par l’équation (2.45) 
                                                 
38 http://lphe.epfl.ch/~mtran/phy_gen_B/Cours/Phys_214.pdf 
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𝜅𝑔 =
1
2
𝜌𝑐𝑉𝑣𝑙 (2.45) 
Où 𝑣 est la vitesse moyenne des molécules. 
En combinant les équations (2.44) et (2.45) il apparaît ainsi que la conductivité thermique d’un 
gaz est indépendante de sa masse volumique et donc, à température et volume constants, de sa 
pression.  
2.2.5.2 Propagation de la chaleur dans un gaz raréfié 
Les descriptions faites dans la partie précédente supposaient des environnements sans 
contraintes. Cependant, dans un système soumis à des limites géométriques, le libre parcours 
des molécules se trouve modifié et ne suit plus la théorie classique. Il est alors nécessaire de 
reconsidérer le modèle de conduction et de l’adapter. 
Le nombre de  Knudsen 𝐾𝑛 [57] doit être introduit afin de caractériser le régime de conduction. 
Il lie la distance caractéristique de conduction thermique 𝑑, par exemple le gap entre deux 
plaques parallèles, au libre parcours moyen théorique des molécules du gaz considéré 𝑙. 
𝐾𝑛 =
𝑙
𝑑
 (2.46) 
Ce nombre permet alors de traduire le régime de conduction dans lequel se situe le système. Le 
régime continu intervient pour 𝐾𝑛 ≪ 1 et le régime de raréfaction pour 𝐾𝑛 ≫ 1 . Ces deux 
modes de conduction sont séparés par un régime de transition lorsque 𝐾𝑛 ≅ 1. 
Lorsque le libre parcours moyen devient proche de la distance caractéristique (i.e. 𝐾𝑛 → 1), les 
molécules voient leur déplacement confiné par les parois du système. En considérant un gaz 
parfait, nous pouvons écrire que la pression dépend de la masse volumique du gaz. 
𝑃 =
𝑚
𝑀
𝑅𝑇
𝑉
=
𝜌
𝑀
𝑅𝑇 (2.47) 
Où 𝑀 est la masse molaire du gaz considéré et 𝑅 la constante des gaz parfaits. 
Ainsi, la pression diminuant, la masse volumique du gaz diminue également mais les molécules 
étant confinées, leur libre parcours n’augmente pas. 
Ce mécanisme entraîne une diminution brusque de la conductivité thermique du gaz lorsque la 
pression diminue en-deçà d’une certaine valeur. En régime de raréfaction, le libre parcours 
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moyen des molécules est constant et égal à la distance caractéristique d’échange thermique. La 
conductivité devient alors directement proportionnelle à la pression. Dans le cas de distances 
d’échanges macroscopiques (i.e. millimétriques ou centimétriques), ce phénomène intervient à 
basse pression, lorsque les libres parcours théoriques sont importants. Les jauges Pirani 
classiques exploitent ainsi cette particularité et se révèlent d’excellents capteurs de vide ou 
d’ultravide. 
Dans les conditions normales de température et de pression, le libre parcours moyen des 
molécules de l’air est d’environ 60nm (le libre parcours des molécules de dioxygène et de 
diazote est proche). Dans le cas d’objets présentant des distances d’échange thermique micro 
ou nanométriques, la conductivité thermique du gaz ne peut donc pas être considérée comme 
constante (l’influence des parois géométriques s’étale sur plusieurs ordres de grandeur) 
La description par un modèle empirique se révèle être la plus fidèle à la réalité [58]. Celui-ci 
fait intervenir une pression de transition 𝑃𝑡𝑟, et donne une expression simple de la conductivité 
thermique en fonction de la pression, représentée sur la Figure 2.20 : 
𝜅𝑔(𝑃) =
𝜅𝑔0
1 +
𝑃𝑡𝑟
𝑃
 (2.48) 
Où 𝜅𝑔0 est la conductivité thermique du gaz en régime continu et P la pression. 
 
Figure 2.20 - Conductivité thermique de l'air en fonction de la pression pour différents gaps de conduction thermique 
du plus grand (en bleu) au plus petit (en noir). 
Si des modèles de calcul de 𝑃𝑡𝑟 ont été proposés par Mastrangelo [58] ou Gebhart [59], la 
détermination de la valeur de la pression de transition reste la plupart du temps empirique.  
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Sans pour autant pouvoir la calculer, on peut cependant supposer que certains paramètres clés 
jouent sur sa valeur, le gap en particulier. Plus celui-ci est fin, plus la pression de transition doit 
être élevée. Le diamètre moléculaire étant un paramètre essentiel déterminant la valeur du libre 
parcours des molécules, l’espèce gazeuse doit jouer de manière importante sur la valeur de la 
pression de transition.  
Ce point sera étudié dans le chapitre suivant, consacré à la réalisation d’un capteur 
électrothermique. Nous nous attacherons alors à caractériser l’influence des paramètres 
géométriques des objets sur la transition entre les deux régimes. 
Nous pouvons cependant d’ores et déjà mesurer l’effet de la pression sur l’élévation de 
température dans un nanofil. Le schéma électrique utilisé reprend partiellement la méthode de 
de détection employée dans le cas de la mesure de la conductivité thermique du silicium. 
Cette fois ci, le nanofil est polarisé à l’aide d’une source de courant alternative (Keithley 6221) 
qui ne nécessite pas l’emploi d’une résistance de polarisation39. La détection est réalisée à l’aide 
d’un LIA SR830. 
Pour rappel, d’après le modèle thermique du nanofil on peut écrire : 
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃) =
𝑃𝑄
𝐺𝑔(𝑃) + 𝐺𝑆𝑖
 (2.49) 
Afin d’étudier la transition entre les deux régimes de conduction, on normalisera par la suite 
l’élévation de température dans le barreau à une pression donnée (Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃)) par rapport à sa 
valeur à faible pression (Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃 → 0)). On calculera ainsi : 
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃)
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃 → 0)
=
𝐺𝑔(𝑃 → 0) + 𝐺𝑆𝑖
𝐺𝑔(𝑃) + 𝐺𝑆𝑖
≅
𝐺𝑆𝑖
𝐺𝑔(𝑃) + 𝐺𝑆𝑖
 (2.50) 
On peut par la suite obtenir une valeur normalisée de la conductance thermique du gaz : 
𝐺𝑔(𝑃)
𝐺𝑆𝑖
≅
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃 → 0)
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃)
− 1 (2.51) 
                                                 
39 Le nanofil est excité à une température suffisamment élevée pour que le signal de fond ne soit pas gênant. Il 
n’est donc pas utile d’avoir recours à un signal de compensation. 
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Au passage, cette mesure nous permet d’évaluer la proportion de chaleur se dissipant par le gaz 
par rapport à celle dissipée par conduction dans le barreau. Celle-ci est réalisée au moyen d’une 
méthode analogue à la mesure 3ω décrite précédemment. La Figure 2.21 présente ce type de 
mesure sur un dispositif ayant un gap de 2µm par rapport au substrat. A basse pression, la 
proportion d’échanges par le gaz tend vers 0 en régime de raréfaction et présente une transition 
abrupte entre 100mbar et 1bar. 
 
Figure 2.21 – Mesure de la conductance thermique de l'air en fonction de la pression dans un gap fin (normalisée par 
rapport à la conductance du silicium). Dimensions du nanofil : 250nm x 220nm x 30µm. 
2.2.6 Analogie thermique/électrique 
Les transferts d’énergie électrique et thermique étant semblables en de nombreux points, les 
lois thermiques précédemment décrites permettent la mise en place d’un modèle dans lequel le 
système peut être représenté à l’aide de composants électriques. Les grandeurs physiques 
correspondant aux mécanismes thermiques trouvent alors un équivalent électrique (Tableau 
2.8). 
 
 
Tableau 2.8 - Equivalences entre grandeurs thermiques et électriques 
Thermique Electrique 
Propriété Symb. Unité Propriété Symb. Unité 
Température 𝑇 𝐾 Tension 𝑈 𝑉 
Flux de chaleur Φ 𝑊 Courant 𝐼 𝐴 
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Conductivité 
thermique 
𝜅 𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Conductivité 
électrique 
𝜎 Ω−1. 𝑚−1 
Capacité thermique  𝐶 𝐽.𝑚−3𝐾−1 Capacité électrique  𝐶 𝐹.𝑚−3 
L’utilisation d’un tel modèle s’avère pratique dans la mesure où il évite de passer par une 
résolution systématique de l’équation de la chaleur. La description à l’aide de capacités 
thermiques permet une modélisation simple du système en régime transitoire à l’aide de 
résistances et de capacités thermiques (circuit RC du premier ordre). 
Dans notre cas, une limitation importante de ce modèle tient néanmoins à l’impossibilité de 
représenter une source de puissance volumique telle que celle présente dans nos objets. Le 
circuit électrique équivalent suppose ainsi une source de puissance unique au centre du barreau 
et un flux de chaleur à travers deux résistances représentant chacune une moitié du barreau de 
silicium. En l’absence de gaz, on pourra par exemple représenter le barreau par le schéma 
suivant : 
 
Figure 2.22 - Schéma électrique équivalent de la conduction thermique dans un barreau de silicium 
Les capacités thermiques étant volontairement omises dans le cas où l’on étudie le 
comportement du barreau en régime statique ou quasi statique. 
Dans le cas présenté, en utilisant une source de puissance unique et en divisant le barreau en 
deux résistances thermiques, le modèle électrique suppose nécessairement un profil de 
température linéaire et non plus parabolique. La température moyenne dans le barreau 
s’exprimant40 : 
𝑇𝑚𝑜𝑦 =
1
2
𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1
2
𝑃𝑄
𝐺
 (2.52) 
                                                 
40 On rappelle que par abus de langage Δ𝑇 = 𝑇 − 𝑇0 = 𝑇 
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Où 𝑇𝑚𝑎𝑥 est la température maximale dans le barreau (au centre), 𝑃𝑄 est la puissance totale 
générée et 𝐺 la conductance thermique du système. 
Dans le cas où tous les échanges thermiques se font par le biais du barreau, la chaleur s’évacue 
de manière symétrique à travers les deux moitiés du barreau. Sa conductance vaut ainsi : 
𝐺 = 4𝜅𝑠
𝑆
𝐿
 (2.53) 
Où 𝑆 est la section du barreau et 𝐿 sa longueur 
En pratique, si l’on souhaite pouvoir connaître la température moyenne réelle dans le barreau 
(i.e. correspondant à un profil de température parabolique), il sera nécessaire de multiplier cette 
expression par un facteur correctif 3/2 sur la valeur de la conductance thermique afin de 
retrouver l’expression donnée par l’équation de la chaleur (un calcul considérant une infinité 
de résistances thermiques élémentaires permet de retrouver le même résultat). 
2.2.7 Comportement à haute température 
Dans nos calculs précédents, des hypothèses simples étaient faites sur les paramètres matériau 
du barreau. Ainsi les conductivités thermique et électrique du silicium étaient volontairement 
considérées constantes avec la température. En réalité, comme nous l’avons montré 
précédemment la conductivité électrique du silicium présente une dépendance importante à la 
température. De la même manière, comme nous l’avons montré, la conductivité thermique du 
matériau dépend de la température. En reprenant la définition du TCR (), la puissance générée 
𝑃𝑄, s’écrit en effet : 
𝑃𝑄 = 𝑅𝐼
2 = 𝑅0(1 + 𝛼𝑇)𝐼
2 (2.54) 
On peut également définir un coefficient thermique de résistance thermique d’après l’équation 
analogue au TCR : 
𝛽 =
1
𝜌𝑡ℎ𝑆𝑖
𝜕𝜌𝑡ℎ𝑆𝑖
𝜕𝑇
 (2.55) 
La conductivité thermique en fonction de la température pouvant alors s’écrire : 
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𝜅𝑆𝑖 =
𝜅𝑆𝑖0
1 + 𝛽𝑇
 (2.56) 
Le coefficient  peut se calculer simplement à partir des tables donnant la valeur de la 
conductivité thermique en fonction de la température41. Dans le cas d’un silicium massif cette 
valeur est de l’ordre de 5000𝑝𝑝𝑚. 𝐾−1. Dans les nanofils étudiés, la valeur est légèrement 
supérieure à 1000𝑝𝑝𝑚. 𝐾−1. 
Dans un souci de simplification, nous nous plaçons dans le cas où la dissipation de chaleur ne 
se fait que dans le barreau.  L’équation de la chaleur s’écrit alors : 
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
+
1
𝑉
𝑅0𝐼
2(1 + (𝛼 + 𝛽)𝑇 + 𝛼𝛽𝑇2)
𝜅𝑆𝑖0
= 0 (2.57) 
Alors que dans le cas de faibles élévations de températures, l’équation simplifiée suffit, la prise 
en compte des termes d’ordre supérieur s’avère nécessaire dans le cas où de fortes puissances 
sont appliquées.  
L’équation (2.57) étant une équation différentielle du second ordre non linéaire, sa résolution 
analytique s’avère très complexe. On peut en revanche la résoudre simplement en ne gardant 
que les termes de premier ordre (équation (2.58)), ce qui est suffisant pour les faibles variations 
de température. 
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
+
1
𝑉
𝑅0𝐼
2(1 + (𝛼 + 𝛽)𝑇)
𝜅𝑆𝑖0
= 0 (2.58) 
La solution est alors donnée par l’équation (2.59) : 
𝑇(𝑥) =
1
𝛼 + 𝛽
(
 
 
 
 cos(𝑥√
𝑅𝐼2(𝛼 + 𝛽)
𝑉𝜅𝑆𝑖0
)
cos(
𝑙
2 𝑥√
𝑅𝐼2(𝛼 + 𝛽)
𝑉𝜅𝑆𝑖0
)
− 1
)
 
 
 
 
 (2.59) 
                                                 
41 http://www.efunda.com/materials/elements/TC_Table.cfm?Element_ID=Si 
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L’origine de l’abscisse étant prise au milieu du nanofil. 
La résolution de l’équation non linéaire en tenant compte des termes du second ordre peut quant 
à elle être réalisée à l’aide d’une modélisation par éléments finis sous COMSOL.  
Le profil de température est présenté sur la Figure 2.23 et fait clairement apparaître que le 
modèle simplifié est insuffisant pour simuler le comportement du nanofil aux températures 
élevées. 
 
 
Figure 2.23 - Profil de température en fonction des valeurs de alpha et beta. Calcul analytique et FEM. 
Le tracé du profil de température démontre l’influence non négligeable des paramètres 𝛼 et 𝛽. 
Le modèle analytique, ne tenant compte que du terme linéaire, présente déjà un écart relatif de 
près de 100% avec les paramètres de simulation utilisés. Le modèle FEM, tenant compte du 
terme non linéaire, présente quant à lui un écart encore plus important. 
Tableau 2.9 - Paramètres de simulation 
Paramètre Valeur 
Dimensions du nanofil (L, w, t) 100µ𝑚 × 250 × 250 𝑛𝑚2 
Conductivité thermique (silicium) 150 𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Résistivité électrique (silicium) 3−5 Ω.𝑚 
Densité de courant 1010 𝐴.𝑚−2 
L’élévation de température maximale dans le nanofil peut également être tracée en fonction de 
la densité de courant afin d’illustrer le phénomène (Figure 2.24). 
Celle-ci montre clairement l’emballement thermique pouvant survenir sur un nanofil polarisé 
en courant. Expliqué simplement, l’augmentation de la température a pour conséquence une 
augmentation de la résistance électrique qui entraine elle-même une augmentation de la 
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puissance injectée. Dans le même temps la conductivité thermique diminuant, la chaleur a plus 
de mal à s’évacuer provoquant en retour une augmentation de la température. 
 
 
Figure 2.24 - Élévation de température moyenne dans le barreau en fonction de la densité de courant injectée. En 
noir : simulation analytique simplifiée (𝜶 et 𝜷 nuls). En rouge : simulation analytique tenant compte des coefficients 
thermiques (termes du 1e ordre uniquement). En bleu : FEM tenant compte des coefficients thermiques. 
La Figure 2.25 montre une mesure qui illustre ce phénomène. La courbe représente la 
température en fonction du courant de polarisation. Il est important de préciser qu’à haute 
température, le TCR n’étant plus linéaire, les valeurs données ne sont qu’approximatives. La 
mesure présentée permet tout de même de rendre compte de l’emballement thermique dans le 
nanofil. 
 
Figure 2.25 - Température moyenne dans un nanofil en fonction du courant de polarisation. Valeur obtenue par 
mesure DC de la résistance électrique. 
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Ce genre de rétroaction positive sur la température mène à un dispositif extrêmement fragile et 
sensible aux pics de courant qui peuvent provoquer la fusion du silicium. La Figure 2.26 montre 
un exemple de dispositif NEMS ayant reçu une décharge électrostatique de forte intensité. Dans 
ce cas, la décharge est allée jusqu’à provoquer la fusion des ancrages et de la poutre résonante. 
 
Figure 2.26 - Effet d'une décharge électrostatique sur les jauges de contraintes d'un résonateur NEMS 
Outre ces effets non-linéaires à haute température, il nous faut quantifier l’impact des effets 
thermoélectriques sur le profil de température. Sous cette appellation sont regroupés les trois 
effets principaux permettant de décrire les phénomènes électriques agissant sur la température 
du système et inversement les phénomènes thermiques agissant sur son comportement 
électrique : les effets Peltier, Seebeck et Thomson. 
L’effet Seebeck consiste en l’apparition d’une différence de potentiel aux jonctions entre deux 
matériaux conducteurs de nature différente lorsque ces jonctions sont à une température 
différente. Son application la plus connue reste comme moyen de mesure d’écart relatif de 
température42. L’effet Peltier peut quant à lui être assimilé à l’effet réciproque de l’effet 
Seebeck : une différence de température apparaît entre deux jonctions traversées par un courant. 
En 1851, Thomson (Kelvin) pousse plus loin la compréhension de ces deux phénomènes en 
mettant au jour l’effet qui porte aujourd’hui son nom. Il consiste en l’apparition d’un courant 
électrique dans un matériau lorsque celui-ci est soumis à un gradient de température et est 
parcouru par un flux de chaleur. A l’inverse, il y a création de chaleur dans un matériau soumis 
à un gradient de température et parcouru par un courant. Il permet en fait de faire le lien entre 
                                                 
42 Il ne pourra que donner une différence de température, sans préciser sa valeur absolue 
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les deux effets précédents et à la différence de ceux-ci s’applique également en l’absence de 
jonction. L’équation (2.59) lie alors la puissance échangée avec le milieu extérieur par effet 
Thomson au gradient de température et au courant. 
𝑃𝑇ℎ𝑜𝑚𝑠𝑜𝑛 = −𝐼𝜏
𝜕𝑇
𝜕𝑥
 (2.60) 
Où 𝐼 est le courant parcourant le matériau et 𝜏 le coefficient de Thomson, donné en V/K. Par 
abus de langage on parle quand même d’effet Seebeck pour définir l’effet Thomson dans le 
sens de la création d’un courant électrique induit par un gradient de température et d’effet Peltier 
dans le sens d’un échange thermique induit par un courant électrique [60]. 
L’étude de ces phénomènes dans les milieux de basse dimensionnalités tels que les couches 
minces ou les nanofils fait l’objet de nombreuses recherches [61]. L’utilisation de telles 
structures offre en particulier des performances prometteuses dans la récupération d’énergie de 
par leur capacité à générer des courants importants grâce à  un coefficient Seebeck plus élevé 
que dans le matériau massif, tout en limitant les pertes de chaleur du fait de leur faible 
conductivité thermique [35]. 
Dans notre système, le barreau étant traversé par un courant et étant soumis à un gradient de 
température, les conditions sont réunies pour voir apparaître de tels phénomènes. Il est donc 
nécessaire de modéliser leur influence afin d’en évaluer la portée sur le comportement 
thermique et électrique du système. L’effet Seebeck sera responsable de la création d’un courant 
opposé au gradient thermique, tandis que l’effet Peltier provoquera l’apparition d’un flux de 
chaleur. 
Ce terme de création de puissance peut être intégré à l’équation de la chaleur qui s’écrit alors :  
𝜅𝑠
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2
+
𝐼𝜏
𝑉
𝜕𝑇
𝜕𝑥
−
𝐺𝑔𝑎𝑧𝑇
𝑉
+
𝑃𝑄
𝑉
= 0 (2.61) 
Une simulation FEM d’un tel système est réalisée et permet de rendre compte du phénomène. 
Les paramètres utilisés sont donnés dans le Tableau 2.10 : 
Tableau 2.10 - Paramètres de simulation (effet Thomson) 
Paramètre Valeur 
Longueur du nanofil 40µ𝑚 
Conductivité thermique matériau (silicium) 150 𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 
Résistivité du matériau 3 × 10−5 Ω.𝑚 
Densité de courant normale 5 × 109 𝐴. 𝑚−2 
Coefficient Thomson 225 µ𝑉. 𝐾−1 
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Figure 2.27 - Profil de température le long d'un nanofil en tenant compte de l'effet Thomson (en vert). Comparaison 
avec le profil de référence (en bleu) 
Comme attendu, la simulation tenant compte de l’effet Thomson mène à un profil de 
température légèrement asymétrique sans pour autant être très déformé. Ceci nous permet de 
conclure à un impact faible des effets thermoélectriques sur le profil de température. Leur 
importance sera donc négligée par la suite. 
2.2.8 Flambage thermique d’un nanofil de silicium 
Dans le domaine des effets thermiques, les mécanismes thermomécaniques restent à identifier 
et à quantifier. De manière générale, tout matériau soumis à une variation de température, 
présente une variation de ses propriétés mécaniques, par exemple son module d’Young, sa 
dureté ou encore sa masse volumique. Ce dernier paramètre est particulièrement important dans 
le domaine des microtechnologies car il est directement à l’origine du coefficient d’expansion 
thermique des matériaux. 
Ce coefficient est défini comme la dérivée du volume pris par le solide par rapport à sa 
température. 
𝛼𝑉 =
1
𝑉
𝜕𝑉
𝜕𝑇
 (2.62) 
𝛕 
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A titre d’information il est de 2.56𝑝𝑝𝑚/𝐾 pour le silicium. Le coefficient de dilatation linéaire 
𝛼𝐿 est donné d’après le coefficient de dilatation volumique : 𝛼𝐿 =
1
3
𝛼𝑉 . 
Selon la structure étudiée, ce phénomène peut se traduire par une simple augmentation du 
volume de l’objet lorsque celui-ci dispose des degrés de liberté permettant son expansion. En 
revanche, lorsque la géométrie est fixée, des contraintes mécaniques peuvent apparaître avec 
l’augmentation de la température. 
Dans le cas d’un pont suspendu à ses deux extrémités, les contraintes générées entraînent un 
flambage de la structure selon l’axe de plus faible rigidité (si on suppose un coefficient d’Young 
isotrope, dans l’axe de la dimension la plus faible). 
La flèche au centre du pont est donnée par l’équation (2.63) [62] : 
𝛿𝜎 = 𝑡√
4
3
(
𝜎
𝜎𝐶
− 1) (2.63) 
Où 𝑡 est la dimension du pont selon la direction de flambage, 𝜎 la valeur des contraintes dans 
le pont et 𝜎𝐶 la contrainte critique. Cette dernière, dérivée de la formule d’Euler définissant la 
charge critique [63], définit la valeur à partir de laquelle les contraintes sont suffisantes pour 
faire flamber le pont, elle est donnée par les paramètres géométriques et mécaniques du pont 
(équation (2.63))  [64] 
𝜎𝐶 =
1
3
𝐸
1 − 𝜈2
𝜋2 (
𝑡
𝐿
)
2
 (2.64) 
Où 𝐸 est le module d’Young du matériau, 𝜈 son coefficient de poisson et 𝑡 et 𝐿 respectivement 
l’épaisseur et la longueur du pont. 
En ce qui concerne la contrainte donnée dans l’équation (2.63), on distinguera alors les 
contraintes résiduelles, dues à l’empilement multicouches et les contraintes thermiques, dues à 
l’échauffement du pont. On écrira ainsi : 
𝜎 = 𝜎𝑟 + 𝜎𝑡ℎ (2.65) 
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Les contraintes résiduelles trouvent leur origine dans la fabrication du substrat SOI43. Le collage 
moléculaire entre le substrat et la plaquette silicium/isolant se faisant à haute température, des 
contraintes apparaissent lors de la descente en température. 
Les contraintes thermiques sont quant à elles dues à l’expansion du silicium dans l’axe du 
nanofil. Cette expansion étant géométriquement empêchée par les ancrages. La valeur des 
contraintes est donnée par l’équation suivante : 
𝜎𝑡ℎ = 𝛼𝐿𝐸Δ𝑇 (2.66) 
Où 𝛼𝐿 est le coefficient d’expansion thermique linéaire (selon l’axe du nanofil) et Δ𝑇 la 
variation de température dans le pont. 
En combinant les équations (2.63) et (2.66), on obtient alors l’équation liant l’élévation de 
température dans le matériau à la flèche. 
𝛿𝜎 = 𝑡√
4
3
(
Δ𝑇
𝑇𝐶
− 1) (2.67) 
Où 𝑇𝐶 est la température critique (analogue à la contrainte critique) et est donnée par l’équation 
(2.68). 
𝑇𝐶 =
𝜎𝐶
𝛼𝐿𝐸
 (2.68) 
Afin de tenir compte des contraintes résiduelles, il est nécessaire d’ajouter un terme constant à 
la valeur de la température, ce qui nous mène finalement à l’équation (2.69). 
𝛿𝜎 = 𝑡√
4
3
(
𝑇𝑟 + Δ𝑇
𝑇𝐶
− 1) (2.69) 
Où 𝑇𝑟 est la température symbolisant la contrainte présente initialement dans le pont. 
                                                 
43 Silicon On Insulator (Silicium sur Isolant), empilement d’une couche mince de silicium, d’une couche d’oxyde 
de silicium enterrée (BOX) et d’un substrat épais. 
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La Figure 2.28 représente l’évolution du déplacement donné par l’équation (2.69). Avant la 
contrainte critique, la déformation est linéaire, très faible et due uniquement à l’expansion 
thermique. Après que la température critique soit franchie, le flambage du pont survient pour 
relâcher les contraintes. 
 
Figure 2.28 - Déplacement au centre du pont en fonction de la température. La température critique est arbitrairement 
prise à 200°C. 
L’observation au MEB d’un nanofil, dont les dimensions sont résumées sur la Figure 2.29, 
permet d’illustrer le phénomène. Lors de cette mesure, aucun courant n’est appliqué au nanofil. 
La déflexion observable est uniquement due aux contraintes résiduelles qui sont donc 
supérieures à la contrainte critique.  
 
Figure 2.29 - Image MEB d'un nanofil de silicium après libération. 
L
w
w  = 250nm
L = 10µm
épaisseur = 220nm
Modélisation électrothermique d’un nanofil de silicium 
 
85 
 
 
Afin de caractériser plus en détail cette déformation, le dispositif est placé dans un microscope 
à force atomique (AFM) dont la pointe parcourt le nanofil d’un ancrage à l’autre. Le profil de 
déflexion est alors observable. La mesure est réalisée sur un nanofil de 10µm de long puis sur 
un nanofil de 20µm de long, toutes autres dimensions égales par ailleurs (Figure 2.30) 
 
Figure 2.30 – Mesure à l’AFM du profil de déflexion d'un nanofil de 10µm de long (à gauche) et d'un nanofil de 20µm 
de long (à droite, demi-scan). Les parties grisées représentent les ancrages (dont une partie est libérée). 
La première observation concerne le fait que le nanofil ne se déforme pas systématiquement 
dans le même sens. Cette déformation étant le fait d’une asymétrie de la structure, ce sont les 
imprécisions technologiques qui rendront le pont susceptible de se déformer dans un sens plutôt 
que dans un autre. Le second point concerne la valeur de la flèche, deux fois supérieure pour le 
fil de 20µm que pour le fil de 10µm, respectant ainsi la proportionnalité imposée par les 
équations (2.63) et (2.64) (en considérant 
𝜎
𝜎𝐶
≫ 1). 
La même mesure peut également être réalisée tout en polarisant le nanofil afin de provoquer 
son auto-échauffement. La déflexion progressive du barreau peut ainsi être observée (Figure 
2.31). 
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Figure 2.31 - Profil de déflexion du nanofil pour différentes températures. Mesure AFM. 
En mesurant simultanément la valeur de la résistance électrique, il est alors possible de 
déterminer l’élévation de température moyenne dans le barreau et de tracer la flèche au centre 
du nanofil en fonction de celle-ci. (Figure 2.32) 
 
Figure 2.32 - Déflexion au centre du nanofil en fonction de la température. Comparaison entre la mesure réalisée 
(carrés noirs) et la déflexion théorique (courbe bleue) donnée par les équations (2.68) et (2.69). En rouge : fit en 
faisant varier la valeur de la contrainte résiduelle. 
Dans ce cas, la mesure de la déflection du nanofil non polarisé nous permet de remonter à la 
contrainte initiale en calculant la valeur de la contrainte critique et en utilisant l’équation (2.68). 
Il est alors possible de tracer la courbe théorique de déformation. Celle-ci suppose cependant 
des contraintes uniformes dans le barreau et donc une élévation de température constante sur 
toute la longueur du nanofil. Ceci n’étant pas vrai, la courbe théorique fait donc l’hypothèse de 
contraintes linéaires avec la température et donc d’un coefficient d’expansion thermique 
constant. 
𝑰 ↗ 
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2.3 Phénomènes de bruit dans les nanofils de silicium 
2.3.1 Définition et intérêt 
En traitement du signal, le bruit désigne une variation non souhaitée et aléatoire pouvant être 
subie par les signaux. Dans un capteur, il est un paramètre essentiel déterminant la limite de 
détection de celui-ci. On parlera de bruit gaussien lorsque sa densité de probabilité suit celle 
d’une distribution gaussienne (équation (2.70)) 
𝑝(𝑧) =
1
𝜎√2𝜋
𝑒
−
(𝑧−𝑚)2
2𝜎2  (2.70) 
Où 𝑝(𝑧) est la densité de probabilité de la variable 𝑧, 𝜎 et 𝑚 respectivement l’écart-type et la 
moyenne de la gaussienne. Par la suite, tous les bruits étudiés satisfaisant cette condition, les 
valeurs données correspondront à l’écart-type de la gaussienne. 
Ces variations aléatoires ont de multiples sources et peuvent être modélisées à partir de lois 
physiques ou empiriques. 
2.3.2 Sources de bruit 
Les capteurs de conductivité thermique sont des capteurs résistifs. Leur résistance est 
déterminée en leur imposant un courant et en mesurant la différence de potentiel qui en résulte. 
Trois sources principales de bruit électrique (i.e. qui agissent sur la tension aux bornes du 
nanofil) peuvent être identifiées : 
(i) Le bruit de Johnson ou bruit thermique 
(ii) Le bruit de Flicker ou bruit en 1/f 
(iii) Le bruit de l’électronique de mesure et d’excitation 
Bruit de Johnson : 
Ce bruit blanc est caractéristique de tout élément résistif [65]. Il trouve son origine dans 
l’agitation thermique des porteurs de charge qui provoque une fluctuation de leur mobilité 
(théorème de fluctuation-dissipation [66]) et induit, en fin de compte, une fluctuation de la 
résistance électrique de l’élément. Il est indépendant de la tension aux bornes du nanofil et est 
donné par l’équation : 
Σ𝐽 = √4𝑘𝑏𝑇𝑅        (𝑉
2. 𝐻𝑧−1) (2.71) 
Où 𝑘𝑏 est la constante de Boltzmann et 𝑇 et 𝑅 sont respectivement la température et la valeur 
de la résistance électrique. 
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La Figure 2.33 présente une mesure de densité spectrale de puissance (DSP) de la tension aux 
bornes d’un nanofil non polarisé pour différentes valeurs de température.  
 
Figure 2.33 - Densité spectrale de puissance aux bornes d'un nanofil non polarisé pour différentes valeurs de 
température 
La mesure fait clairement apparaître la diminution du palier de bruit blanc quand la température 
diminue. La valeur de ce palier est tracée en fonction de la température sur la Figure 2.34. Afin 
de calculer sa valeur on lui soustrait (en puissance) le bruit intrinsèque du montage de mesure 
déterminé en mettant celui-ci en court-circuit (courbe annotée CC sur la Figure 2.33) 
 
Figure 2.34 - Bruit de Johnson aux bornes d'un nanofil de silicium en fonction de la température 
En rouge est tracée la courbe théorique donnée par l’équation (2.71). On note qu’à basse 
température, les points de mesure divergent de la courbe théorique. Cette mesure indique 
probablement que le montage cryogénique ne permet pas la stabilisation à des températures 
inférieures à 50K. Ces points de mesure sont donc à prendre avec prudence. 
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Bruit de Flicker : 
Ce bruit rose (qui lui donne l’appellation de « bruit en 1/f ») est lié à la fluctuation de la mobilité 
des porteurs de charges [67]. Son origine précise reste cependant à ce jour d’origine mal connue 
[68] et n’est probablement pas liée à un seul phénomène. L’impact de ces phénomènes dépendra 
par ailleurs du type de conduction prépondérant dans le système (de surface ou de volume). Des 
spéculations sont notamment faites sur un lien avec la qualité cristalline du matériau, son état 
de surface ou encore l’uniformité du dopage. Son expression s’appuie sur un coefficient 
empirique : le coefficient de Hooge (H). Dans le cas d’un conducteur traversé par un courant 
continu 𝐼, sa valeur est donnée par l’équation (2.72) : 
Σ𝐹 =
𝐻𝑅2𝐼2
𝑁𝑓
        (𝑉2. 𝐻𝑧−1) (2.72) 
Où 𝑅 est la valeur de la résistance électrique, 𝑁 le nombre de porteurs et 𝑓 la fréquence. 
Il est à noter que sa valeur dépendant du nombre de porteurs, il pourra se révéler prépondérant 
dans les nanostructures dans certaines conditions. 
La Figure 2.35 montre une mesure de bruit réalisée sur un nanofil de silicium polarisé à l’aide 
d’un courant croissant. L’observation de la pente à basse fréquence permet de mesurer le 
coefficient de Hooge de ce dispositif et de vérifier la loi de proportionnalité liant l’amplitude 
du bruit (en tension) au courant de polarisation. 
 
Figure 2.35 - Densité spectrale de puissance (DSP) de la tension aux bornes d'un nanofil traversé par un courant 
constant. Mesure pour des valeurs de courant comprises entre 0 et 40µA. 
Ici la mesure réalisée mène à un facteur de Hooge d’environ 5 × 10−5. Des valeurs plus faible, 
de l’ordre de 1 × 10−6 peuvent cependant être atteintes [69]. 
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Bruit de l’électronique 
Ce bruit blanc est indépendant du capteur. Le terme regroupe l’ensemble des bruits liés aux 
instruments permettant la polarisation du capteur ou la mesure du signal de détection. A titre 
d’exemple, les amplificateurs bas bruit des équipements de détection synchrone présentent un 
bruit résiduel ramené en entrée d’environ 8𝑛𝑉.𝐻𝑧−
1
2. 
Le bruit total aux bornes du nanofil est calculé en effectuant la somme des densités spectrales 
de puissance. 
Σ𝑡𝑜𝑡 = Σ𝐽 + Σ𝐹 + Σ𝑒       (𝑉
2. 𝐻𝑧−1) (2.73) 
Par la suite, afin de calculer la valeur de bruit effective sur le signal de mesure il sera nécessaire 
de tenir compte des paramètres de détection et en particulier du temps d’intégration du système. 
Ce point sera présenté plus en détail dans le chapitre suivant qui aborde la conception de 
capteur. 
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Chapitre 3 :  Conception, fabrication et 
caractérisation d’un capteur 
électrothermique 
 
La modélisation physique des nanostructures qui serviront de base à la conception d’un capteur 
de conductivité thermique étant posées, ce chapitre s’attache à décrire les étapes menant à la 
réalisation d’un système de détection de gaz. Dans un premier temps, c’est l’utilisation d’un 
simple nanofil en tant que jauge de pression qui sera développée. Puis l’ensemble des étapes 
permettant la réalisation d’un TCD fonctionnel, de la conception jusqu’à la caractérisation, en 
passant par les étapes de réalisation technologique seront détaillées. 
3.1 Conception d’une jauge Pirani 
Comme cela a été montré dans le chapitre précédent, l’utilisation de gaps de conduction 
thermique micro ou nanométriques entraine une dépendance de la conductivité thermique du 
milieu gazeux en fonction de sa pression (éq. (2.48)). C’est sur ce principe que s’appuient les 
jauges Pirani, classiquement utilisées pour la mesure de vide poussé (jusqu’à 10−7 𝑚𝑏𝑎𝑟) [70].  
Dans cette partie, nous démontrons l’utilisation de nanofils de silicium en tant que jauge de 
pression. L’objectif est de déterminer la gamme de fonctionnement d’un tel capteur ainsi que 
ses performances. Cette étude nous permettra par la même occasion de quantifier plus 
précisément l’impact de ce phénomène sur le fonctionnement en TCD et d’introduire les 
méthodes de détection utilisées par la suite. 
3.1.1 Principe de fonctionnement d’une jauge Pirani 
Comme pour les TCD, les jauges Pirani reposent sur une mesure de la résistance électrique d’un 
filament chauffé par effet Joule. La mesure de la pression, se fait de manière indirecte, en 
déterminant la quantité de chaleur dissipée par l’environnement gazeux. Plusieurs exemples de 
micro-jauges pirani reposant sur l’utilisation de ponts ou de membranes suspendues existent 
dans la littérature [36], [37], [71]. 
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Figure 3.1 - Positionnement des jauges Pirani par rapport aux autres technologies de capteur de pression 
Afin de simplifier le problème, nous reprendrons ici le modèle analogue thermique/électrique 
développé dans le chapitre précédent. L’élévation de température dans un filament traversé par 
un courant s’écrit : 
Δ𝑇 =
𝑅𝐼2
𝐺
 (3.1) 
Où 𝐺 représente la conductance thermique du système et contient un terme relatif aux échanges 
par le gaz et un terme relatif aux échanges par le matériau formant le filament (on suppose ici 
que les autres modes de dissipation sont négligeables) soit : 
𝐺 = 𝐺𝑔 + 𝐺𝑠 (3.2) 
Cette élévation de température entraine alors une modification de la résistance électrique du 
filament par le biais du TCR. Ainsi, une relation apparaît, qui lie la résistance électrique du 
filament à la conductance thermique du gaz. 
𝑅 = 𝑅0(1 + 𝛼Δ𝑇) = 𝑅0 (1 +
𝛼𝑅0𝐼
2
𝐺𝑔 + 𝐺𝑠
) (3.3) 
Lorsque la conduction thermique en milieu gazeux passe du régime continu au régime de 
raréfaction, la conductivité thermique et donc la conductance thermique du gaz sont modifiées 
provoquant une variation de la résistance électrique. 
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Une mesure est réalisée sur un nanofil de silicium de 40µm de long pour une section de 
220x250nm². Le schéma électrique, très simple, emploie une mesure classique de résistance 2 
points. Un SMU (Source Measurement Unit) est employé afin d’imposer un courant tout en 
mesurant la résistance électrique. Dans un premier temps, la caractéristique R(I) peut être tracée 
permettant d’observer la réponse thermique du dispositif. 
 
Figure 3.2 - Variation de résistance et élévation de température associée en fonction du courant de polarisation DC. 
Une nouvelle fois, cette mesure nous permet de vérifier la réponse quadratique du dispositif. 
La résistance électrique, partant d’une valeur stable à faible courant, augmente au fur et à 
mesure que le courant imposé pour la mesure est élevé. En considérant le TCR mesuré 
précédemment, il nous est également possible d’évaluer l’élévation de température moyenne 
dans le dispositif en fonction du courant (échelle de droite sur la Figure 3.2). 
Afin de garder une élévation de température faible, et d’éviter ainsi les phénomènes non 
linéaires qui pourraient intervenir (cf. 2.2.7), un courant de 20µA, correspondant à une élévation 
de température moyenne d’une dizaine de degrés, est employé pour la caractérisation en 
pression. Le nanofil est placé dans une enceinte dans laquelle un vide de l’ordre de quelques 
10-5 mbar est réalisé. Une fois cette pression atteinte, une remontée en pression est opérée à 
l’aide d’une vanne microfluidique. 
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Figure 3.3 - Schéma de principe du banc de test des nanofils utilisés en jauge Pirani 
La pression dans la chambre est mesurée à l’aide d’un capteur piézoélectrique, indépendant du 
type de gaz et sensible sur une gamme allant de 0.1mbar à 1bar. Simultanément la résistance 
électrique du nanofil est mesurée. La courbe de réponse en pression R(P) peut alors être tracée 
(Figure 3.4). 
 
Figure 3.4 - Résistance électrique du nanofil (et variation de la résistance électrique) en fonction de la pression dans la 
chambre. 
Une diminution de la valeur de la résistance est observée avec l’augmentation de la pression, 
traduisant l’augmentation de la dissipation de chaleur par le gaz. La sensibilité relative de la 
résistance électrique en fonction de la pression s’obtient alors en dérivant la courbe de réponse 
du capteur: 
𝑆 = 𝑃
𝜕𝑅
𝜕𝑃 
 (Ω. 𝑝𝑝𝑚−1) (3.4) 
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Le capteur présentant une réponse non linéaire, cette sensibilité dépend de la pression. Faible à 
basse pression, elle présente un maximum au point d’inflexion de la courbe de réponse avant 
de diminuer lorsque la pression augmente et que le dispositif atteint le régime de conduction 
thermique continu. 
Dans ce mode de transduction, la température est connue par la mesure d’une variation de 
résistance proportionnelle à la température. Ainsi, lorsque le courant de polarisation du 
dispositif est augmenté, la dynamique de variation et donc la sensibilité du dispositif le sont 
également. 
Pour illustrer cela, on représente sur les graphiques ci-dessous respectivement la variation 
relative de résistance (par rapport à la résistance à faible pression) en fonction de la pression et 
la sensibilité de la résistance électrique en fonction de la pression pour différents courants de 
polarisation. 
        
Figure 3.5 - Courbe de réponse (à droite) et de sensibilité du nanofil (à gauche) en fonction de la pression dans la 
chambre pour différents courants de polarisation. 
Dans le cas d’une polarisation par un fort courant, l’autoéchauffement, plus important, 
augmente l’amplitude des variations de température et donc de résistance électrique ce qui 
permet d’augmenter la sensibilité du capteur. 
3.1.2 Influence de l’espèce gazeuse 
Comme nous l’indiquions dans le chapitre précédent, la conductivité thermique du gaz et son 
libre parcours moyen sont deux paramètres qui impactent de manière importante la réponse du 
capteur. Celui-ci est donc généralement calibré pour une espèce gazeuse spécifique. 
Afin de caractériser plus précisément le comportement de notre capteur et de pouvoir anticiper 
son fonctionnement en tant que TCD, la courbe de transition de la conductivité thermique du 
gaz est mesurée pour trois gaz différents : l’hélium, molécule de petite taille, et de libre parcours 
moyen important (de l’ordre de 170nm), l’azote, moins conducteur et dont le libre parcours à 
pression et température ambiantes est plus faible (de l’ordre de 60nm), et l’argon, présentant un 
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libre parcours moyen proche de celui de l’azote, mais présentant une conductivité thermique en 
régime continu inférieure. L’hélium présentera donc probablement une pression de transition 
supérieure aux autres gaz caractérisés. 
Comme nous le montrions dans le chapitre précédent, il est possible d’obtenir une valeur 
normalisée de la conductance thermique du gaz par rapport à la conductance thermique du 
silicium (en supposant que les autres sources de pertes sont négligeables). Cette valeur est 
donnée par l’équation. 
𝐺𝑔(𝑃)
𝐺𝑆𝑖
= 1 −
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃 → 0)
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦(𝑃)
 (3.5) 
L’élévation de température moyenne étant proportionnelle à la variation de résistance 
électrique, nous pouvons finalement écrire : 
𝐺𝑔(𝑃)
𝐺𝑆𝑖
= 1 −
Δ𝑅(𝑃 → 0)
Δ𝑅(𝑃)
 (3.6) 
Où Δ𝑅 = 𝑅 − 𝑅0 est la variation de la résistance électrique par rapport à sa valeur lorsqu’aucun 
courant n’est appliqué (i.e. lorsqu’il n’y a pas d’autoéchauffement). 
Nous pouvons alors retrouver la courbe de transition entre le régime de raréfaction et le régime 
continu et y appliquer le modèle empirique pour extraire les valeur de conductance normalisée 
en régime continu et de pression de transition. Pour rappel, l’équation du fit s’écrit : 
𝐺𝑔(𝑃)
𝐺𝑆𝑖
=
𝐺𝑔(𝑃 → ∞)
𝐺𝑆𝑖
1 +
𝑃𝑡𝑟
𝑃
 (3.7) 
Où 𝐺𝑔(𝑃 → ∞) est la conductance thermique du gaz en régime continu. 
La mesure est réalisée dans le cas d’un nanofil présentant une section de 250 × 250𝑛𝑚2 pour 
une longueur de 10µ𝑚. Le gap de conduction thermique fait quant à lui 1µ𝑚 de large. La 
résistance mesurée étant importante (de l’ordre de la dizaine de 𝑘Ω), une mesure deux points 
est suffisante, la polarisation du fil en courant et la mesure sont donc réalisés par le même 
équipement (un SMU K2400). 
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Figure 3.6 - Conductance thermique du gaz normalisée par rapport à la conductance thermique du silicium en 
fonction de la pression. Mesure et fit à l’aide de l’équation (3.7) pour l'air, l'hélium et l'argon. 
 
Tableau 3.1 - Paramètres extraits 
Gaz Hélium Air Argon 
𝑷𝒕𝒓 (𝒎𝒃𝒂𝒓) 3980 600 670 
𝑮𝒈𝒂𝒛 𝑮𝑺𝒊⁄ (𝑷 → ∞) 13 2,3 1,7 
Au passage, le modèle analytique nous permet de vérifier le rapport entre les conductivités 
thermique des différents gaz en régime continu. Ainsi, le rapport 
𝜅𝐻𝑒
𝜅𝐴𝑖𝑟
 est proche de 5,7 pour 
une valeur attendue de 5,9 et 
𝜅𝐴𝑟
𝜅𝐴𝑖𝑟
 vaut environ 1,35 pour une valeur théorique de 1,5.  
Comme prévu, l’hélium présentant un libre parcours moyen théorique beaucoup plus important 
que pour les autres gaz, sa pression de transition est beaucoup plus élevée. Ce point pourra 
s’avérer problématique par la suite, l’hélium pouvant être dans certaines gammes de pression 
et pour certaines largeurs de gap de conduction thermique, autant conducteur que les autres 
espèces gazeuses (ce qui supprime tout contraste entre celles-ci). 
Il est également possible de vérifier la dépendance entre la pression de transition et largeur du 
gap de conduction thermique en reproduisant cette expérience sur des dispositifs présentant des 
gaps de taille variable. 
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Figure 3.7 -  Mesure de conductance thermique normalisée en fonction de la pression d’air pour différents gaps. 
Afin d’illustrer le phénomène sans tenir compte du type de dispositif utilisé44, la valeur de la 
conductance est cette fois normalisée par rapport à sa valeur extrapolée en régime continu (𝐺𝑔0). 
Il est intéressant de remarquer que pour le gap de 120nm, la conductance thermique à pression 
ambiante n’atteint que 25% de sa valeur en régime continu tandis que dans le cas d’un gap de 
2µm il atteint 70% de sa valeur en régime continu. Ce point justifiera par la suite lors de la 
conception du TCD, l’utilisation de gaps de conduction thermique importants afin de ne pas 
diminuer trop la sensibilité du capteur. Le Tableau 3.2 synthétise les valeurs de pression de 
transition extraites des mesures réalisées sous air et sous hélium. 
Tableau 3.2 - Pression de transition en fonction de la largeur de gap pour l'air et pour l'hélium 
Gap 2µm 1µm 120nm 
𝑷𝒕𝒓 (𝒎𝒃𝒂𝒓) 
Air 500 700 2100 
Hélium 3300 4500 15000 
3.1.3 Méthodes de transduction et mesures 
Comme nous l’avons démontré dans le chapitre précédent, les structures étudiées présentent un 
temps de réponse extrêmement faible (ce point sera encore développé par la suite), permettant 
d’envisager l’utilisation de courants de polarisation modulés.  
                                                 
44 Selon la largeur de gap, le dispositif est également différent en termes de longueur, épaisseur et de technologie 
de fabrication. 
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L’emploi d’un courant alternatif permet le recours à un principe de détection alternatif qui 
reprend le principe de la mesure 3𝜔 et offre certains avantages en termes de détection par 
rapport à la mesure en courant continu. Nous pouvons lister : 
(i) La réduction drastique du signal de fond lié à la tension d’excitation, celle-ci étant 
fréquentiellement découplée du signal de détection. Cette diminution permet 
d’augmenter la dynamique de variation du signal de mesure. 
(ii) La réduction du bruit et de la dérive liés au signal d’excitation 
(iii) L’utilisation du comportement transitoire du système afin de réaliser une mesure 
alternative. 
Dans ce mode de détection, une source de courant alternative est utilisée et la détection se fait 
au moyen d’un équipement de détection synchrone (LIA). Le schéma de mesure est décrit sur 
les Figure 3.8 et Figure 3.9. Une source de courant alternative (K6221) permet de polariser le 
dispositif tandis que la tension à ses bornes est simultanément démodulée et mesurée par un 
LIA (SR830).  
 
Figure 3.8 - Schéma du montage utilisé pour les caractérisations en courant alternatif. 
 
 
Figure 3.9 - Photographie du banc de test sous vide 
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Le nanofil est alors soumis à une rampe en pression qui nous permet de tracer la caractéristique 
du signal en fonction de la pression. La Figure 3.10 montre une mesure de la variation du signal 
aux bornes du nanofil en fonction de la pression. 
 
Figure 3.10 - Variation du signal de mesure en fonction de la pression. Comparaison entre les méthodes AC (3ω) et 
DC. Mesure réalisée sur un nanofil de 40µm de long et de section 220x250nm². 
Une mesure équivalente est réalisée en DC afin de tracer la variation relative de la résistance 
électrique du même nanofil soumis à une rampe de pression. La comparaison montre clairement 
la plus grande sensibilité de la mesure en courant alternatif pour laquelle le signal de fond est 
fortement réduit. 
Cette réduction du fond s’accompagne également d’une diminution de la dérive qui peut être 
illustrée en soumettant le dispositif à des paliers de pression. Le signal à 𝜔 (qui contient le 
signal de fond ainsi qu’une partie du signal utile) et le signal à 3𝜔 sont mesurés simultanément. 
 
Figure 3.11 – Variation relative des signaux aux bornes d’un nanofil polarisé en courant alternatif et soumis à des 
paliers de pression. 
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Le signal mesuré à la fréquence d’excitation présente clairement une dérive beaucoup plus 
importante que la mesure sur la  3e  harmonique pour laquelle le signal est beaucoup plus stable. 
On note au passage une nouvelle fois la sensibilité beaucoup plus importante de la détection sur 
la 3e harmonique que sur le signal fondamental.45 
3.1.4 Temps de réponse du capteur, transduction par la phase 
Comme nous l’expliquions dans la partie précédente, les dispositifs utilisés présentent, de par 
leurs dimensions, un temps de réponse très faible. Celui-ci peut être caractérisé en soumettant 
un nanofil à un échelon de courant et en observant l’évolution de la réponse en tension (Figure 
3.13).  
Pour réaliser cette mesure il est nécessaire de s’affranchir des phénomènes d’atténuation 
électrique causés par l’utilisation de câbles coaxiaux. Ces derniers faisant office de capacité 
électrique, le système s’apparente à un filtre passe bas électrique (Figure 3.12).  
 
Figure 3.12 - Filtre passe bas engendré par la mesure de la tension aux bornes d'un nanofil à l’aide de câbles coaxiaux. 
Lorsqu’un courant est imposé aux bornes du nanofil, la capacité se charge et l’établissement de 
la tension n’est pas immédiat. Celui-ci se fait avec un temps caractéristique qui dépend de la 
valeur de la capacité et de la résistance du dispositif et vaut : 
𝜏𝑒𝑙 = 𝑅𝑠𝑖𝑛𝑤𝐶𝑐â𝑏𝑙𝑒𝑠 (3.8) 
                                                 
45 On compare la mesure à ω avec la mesure DC, les deux étant équivalentes en termes de composition du signal 
(fond + signal thermique). 
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Un nanofil simple tels que ceux utilisés jusqu’à présent fait quelques dizaines de kΩ. La 
capacité d’un câble coaxial vaut aux alentours de 100 𝑝𝐹.𝑚−1 [72]. En considérant un câble 
de 1 mètre et un dispositif de 20 𝑘Ω. Le temps de réponse caractéristique du montage électrique 
est donc de 2µ𝑠. Comme nous le verrons par la suite, cette valeur étant proche du temps de 
réponse thermique du dispositif, le filtrage électrique risque donc de gêner la mesure. 
Afin d’éviter ce type de comportement, des nanofils sont mis en parallèle pour diminuer la 
valeur de leur résistance globale. Les câbles coaxiaux sont quant à eux abandonnés au profit de 
paires torsadées, présentant une capacité linéique plus faible. Celles-ci sont prises les plus 
courtes possible afin d’obtenir une capacité la plus faible possible. 
Un échelon de courant est appliqué en entrée et on observe à l’oscilloscope la réponse 
temporelle du système (Figure 3.13). Celle-ci fait clairement apparaître une réponse en tension 
progressive du système. 
      
Figure 3.13 - A gauche : réponse du nanofil à un échelon de tension (mesure à l’oscilloscope). A droite : zoom sur la 
réponse thermique 
Un fit de la mesure avec une fonction exponentielle nous permet ensuite de caractériser le temps 
de réponse thermique du système 𝜏𝑡ℎ donné par l’équation : 
𝑉 = 𝐶 (1 − 𝑒−
𝑡
𝜏) + 𝑉0 (3.9) 
Où 𝜏 est la constante de temps du système, 𝑉0 la tension à l’instant 𝑡 = 0 et 𝐶 la valeur de la 
différence 𝑉 − 𝑉0 en régime stationnaire. 
Lorsque le dispositif est placé sous vide, sa constante de temps est d’environ 3µs. Cependant, 
celle-ci étant dépendante de la nature des échanges thermiques, elle change lorsque le nanofil 
est placé dans un environnement gazeux. 
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Figure 3.14 - Temps de réponse du système en fonction de la pression d'air dans la chambre. Mesure réalisée sur un 
dispositif de 20µm de long. 
Ainsi comme le montre la Figure 3.14, le temps de réponse du système présente une dépendance 
en fonction de la pression. C’est le passage d’un régime dans lequel toutes les pertes se font par 
conduction dans le nanofil lui-même à un régime dans lequel la conduction par le gaz devient 
dominante. Cette dernière se faisant plus rapidement, le temps de réponse diminue. 
Lorsque le signal de polarisation est alternatif, l’existence d’un tel temps de réponse génère un 
déphasage entre le signal d’excitation et l’élévation de température. Il est aisément observable 
en réalisant un balayage en fréquence de la tension aux bornes du nanofil (Figure 3.15) 
 
Figure 3.15 - Fonction de transfert thermique du système. Dispositif placé sous air (900mbar). 
Lorsque la pression dans la chambre change, la constante de temps du système est également 
modifiée et la fonction de transfert thermique se trouve décalée (Figure 3.16). 
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Figure 3.16 - Atténuation et déphasage du signal thermique en fonction de la fréquence. Comparaison des mesures 
sous vide (10-5 mbar) et sous air (500 mbar) 
 
Il est intéressant de noter que le déphasage ne s’arrête pas au palier attendu (correspondant à 
une variation de la phase de 90°) mais continue de diminuer. On suppose que cette « 2e pente » 
est due au filtrage passe bas électrique, toujours partiellement présent. 
L’utilisation du modèle analogue électrique/thermique présenté au chapitre précédent permet 
d’analyser simplement ces courbes. Le problème n’étant plus quasi-statique on représente le 
nanofil et son gap comme un ensemble de résistances et de capacités thermiques mises en 
parallèle et soumises à un flux de chaleur. 
 
Figure 3.17 - Schéma équivalent électrique du système nanofil/gap 
Le dispositif équivaut donc à un filtre passe bas thermique du 1e ordre et sa constante de temps 
vaut : 
𝜏𝑡ℎ =
𝑅𝑡ℎ𝑠𝑖𝑛𝑤𝑅𝑡ℎ𝑔𝑎𝑧
𝑅𝑡ℎ𝑠𝑖𝑛𝑤 + 𝑅𝑡ℎ𝑔𝑎𝑧
(𝐶𝑡ℎ𝑠𝑖𝑛𝑤 + 𝐶𝑡ℎ𝑔𝑎𝑧) (3.10) 
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Lorsque le nanofil passe du vide à un environnement gazeux, la résistance thermique globale 
diminue46 ce qui entraine une diminution du temps de réponse thermique. 
De la Figure 3.16 nous pouvons extraire la fréquence de coupure à -3dB Tableau 3.3) et le 
temps de réponse caractéristique qui vaut : 
𝜏𝑡ℎ =
1
2𝜋𝑓𝑐𝑡ℎ
 (3.11) 
Tableau 3.3 - Fréquence de coupure à -3dB et temps de réponse caractéristique du nanofil selon le milieu (nanofil de 
40µm de long). 
 𝒇𝒄𝒕𝒉  (𝑯𝒛) 𝝉𝒕𝒉 
Vide (10-5 mbar) 15000 10.5 µs 
Air (500 mbar) 45000 3.5 µs 
Ce lien rend possible la mise au point d’un capteur de pression basé sur le comportement 
transitoire du nanofil. Un moyen simple, mettant à nouveau en œuvre l’utilisation d’un courant 
de polarisation modulé, consiste à mesurer le déphasage du signal thermique aux bornes du 
nanofil.47 A noter qu’un système analogue, s’appuyant sur la mesure du temps de réponse d’un 
tel objet a déjà été démontrée [73]. 
Une mesure est réalisée en polarisant le nanofil à la fréquence de coupure du système sous vide. 
Le déphasage du signal est ensuite mesuré en fonction de la pression d’air dans la chambre 
(Figure 3.18). 
                                                 
46 La capacité thermique globale augmente quant à elle très peu, la capacité thermique du nanofil étant très grande 
par rapport à celle du gaz situé dans le gap. 
47 La mesure de la fréquence de coupure par mesure ne se fait pas par mesure de l’atténuation. Cela nécessiterait 
de mesurer l’amplitude et de découpler l’effet « passe bas » de l’effet classique lié à la valeur de la température en 
régime stationnaire. 
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Figure 3.18 - Variation de la phase du signal 3ω aux bornes du nanofil en fonction de la pression dans la chambre 
La sensibilité de ce mode de détection dépend bien évidemment de la fréquence de polarisation. 
Afin de nous en convaincre, nous pouvons tracer la variation de déphasage lors du passage du 
vide à la pression ambiante (Δ𝜙 = 𝜙(𝑃 → 0) − 𝜙(𝑃𝑎𝑡𝑚)) en fonction de la fréquence (Figure 
3.19). 
 
Figure 3.19 - Variation de phase lors du passage du vide à la pression atmosphérique en fonction de la fréquence du 
signal d'excitation 
La sensibilité de ce mode de détection, très faible à basse fréquence, présente un maximum à la 
fréquence de coupure thermique du système avant de diminuer lorsque la fréquence devient 
plus élevée. 
Cette méthode de mesure, s’appuyant sur la caractérisation du temps de réponse du système 
plutôt que sur la valeur finale de la mesure, peut présenter un intérêt dans la mesure où elle 
s’avèrera moins sensible aux phénomènes de dérive liés à l’instabilité de la résistance électrique 
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des nanofils de silicium. Ce point sera rediscuté par la suite dans le cadre des caractérisations 
de dispositifs utilisés en capteur de gaz. 
La taille des dispositifs réalisés étant par la suite amenée à être diminuée, ces instabilités, liées 
notamment à l’état de surface des nanofils et à leur grand rapport surface/volume, seront donc 
un point particulièrement critique pour les générations de capteurs à venir. Ce point sera étudié 
plus précisément dans la partie consacrée à la caractérisation des TCD. 
3.1.5 Propositions alternatives 
La Figure 3.20 montre un exemple de capteur alternatif développé au cours de la thèse. Celui-
ci repose sur l’utilisation d’un plateau en silicium, suspendu à l’aide de nanofils. La chaleur 
s’évacuant par conduction dans le matériau ne pouvant se faire qu’à travers ces nanofils, la 
structure présente une isolation thermique améliorée supposée lui donner une grande sensibilité 
à son environnement gazeux. Des membranes de ce type mesurant jusqu’à 100µm de côté ont 
été réalisées. Le gap de conduction thermique, situé sous la membrane fait 400nm. 
 
Figure 3.20 - Membrane suspendue par 4 nanofils. Les nanofils dans les angles, supposés augmenter la tenue mécanique, 
ont été surgravés. 
La structure est conçue pour un fonctionnement en mesure 4 points. La polarisation se fait par 
deux nanofils opposés tandis que la tension est mesurée entre les deux autres nanofils. De ce 
fait, la mesure obtenue se fait sur un objet très peu résistif (la membrane) mais très bien isolée 
et sensible à son environnement gazeux. 
L’échauffement de l’ensemble de la structure étant assuré par les nanofils eux-mêmes, ce type 
de dispositif s’avère cependant peu optimisé pour l’utilisation en TCD. Dans un environnement 
à pression ambiante, la quantité d’échanges thermique à travers le gaz est en effet trop 
importante pour assurer un auto-échauffement de la membrane de plus de quelques dizaines de 
degrés sans que les nanofils, qui assurent l’échauffement de la structure, ne soient eux-mêmes 
à plusieurs centaines de degrés. 
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A basse pression en revanche, la quantité d’échanges étant limitée, la plaque en silicium peut 
atteindre une température suffisante pour permettre une utilisation en tant que capteur. La 
Figure 3.21 montre une mesure de la variation relative du signal thermique aux bornes d’une 
membrane en fonction de la pression de son environnement (air). A pression ambiante, la 
mesure montre que la part relative des échanges se produisant par conduction dans l’air est d’un 
peu plus de 93%. Un fit de la mesure à l’aide du modèle présenté plus tôt permet de déterminer 
qu’en régime de conduction continu cette valeur grimpe à plus de 98%. 
 
Figure 3.21 – A gauche : Part des échanges thermiques par conduction dans l'air (Ggaz/Gtot) en fonction de la pression. 
A droite : Conductivité thermique normalisée (Ggaz/GSi) en fonction de la pression. 
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3.2 Conception d’un capteur de gaz 
Les lois comportementales des nanofils servant de base à la réalisation du capteur et leur 
dépendance à la pression étant étudiées, il devient possible de déterminer précisément la 
caractéristique de leur réponse en fonction de leurs paramètres physiques ou géométriques. Le 
choix des dimensions se fait alors à l’aide de figures de mérite, qui représentent par exemple la 
sensibilité du capteur et son bruit en fonction des dimensions caractéristiques. 
3.2.1 Figures de mérite de bruit et de sensibilité 
On rappelle que la sensibilité est définie comme la variation de signal induite par une variation 
de concentration en analyte dans le milieu. Soit : 
𝑆 =
𝜕𝑉
𝜕𝑐
        (𝑉. 𝑝𝑝𝑚−1) (3.12) 
Où 𝑉 est la tension, exprimée en Volts et 𝑐 la concentration d’analyte dans le milieu, 
adimensionnée (souvent exprimée en ppm ou en %). Au passage, on rappelle la chaîne de 
transduction qui permet au capteur de transformer une variation de concentration en variation 
de tension. 
 
Figure 3.22 - Schéma de transduction d'un capteur TCD 
Comme nous le verrons par la suite, le capteur présente une réponse linéaire dans la gamme des 
faibles concentrations. Ainsi, nous nous permettrons de donner la sensibilité du détecteur 
comme la variation de signal générée par 1ppm de variation de concentration et cette sensibilité 
sera supposée constante sur toute la gamme.  
3.2.1.1 Calcul de la conductivité thermique d’un mélange 
La transduction d’une variation de concentration en analyte en une tension aux bornes du 
dispositif ne se faisant pas de manière directe, il est nécessaire de décomposer celle-ci en sous-
étages, présentant chacun leur sensibilité propre (voir chapitre 1). 
Selon le principe de détection des TCD, une variation de concentration en analyte entraîne une 
variation de la conductivité thermique du milieu. On définit ainsi une sensibilité de la 
conductivité thermique  
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𝑆𝜅𝑡ℎ =
1
𝜅𝑚𝑖𝑥
𝜕𝜅𝑚𝑖𝑥
𝜕𝑐
 (3.13) 
Par souci de simplification, cette sensibilité est donnée normalisée par rapport à la conductivité 
thermique du milieu. Ce choix permet d’utiliser des variables adimensionnées et facilite par la 
suite l’intégration des différents étages de transduction les uns vis-à-vis des autres. 
Cette sensibilité peut alors se calculer d’après les modèles donnant la conductivité thermique 
de mélanges gazeux. Le modèle de Hirschfelder [74] en particulier nous donne l’expression de 
la conductivité thermique d’un mélange de deux gaz : 
𝜅𝑚𝑖𝑥 =
𝜅1
1 +
𝐷11
𝐷12
𝑥2
𝑥1
+
𝜅2
1 +
𝐷22
𝐷12
𝑥1
𝑥2
       (𝑊.𝑚−1. 𝐾−1) 
(3.14) 
Où 𝜅1 et 𝜅2 sont les conductivités thermiques des deux gaz composant le mélange, 𝑥1 et 𝑥2 les 
fractions molaires de ces gaz (avec 𝑥1 + 𝑥2 = 1) et 𝐷𝑖𝑗 les coefficients de diffusion. Ces 
derniers étant donnés empiriquement. 
En règle générale, les études sur les microTCD supposent des coefficients de diffusion 
identiques menant ainsi à l’expression simplifiée48 : 
𝜅𝑚𝑖𝑥 = 𝜅1𝑥1 + 𝜅2𝑥2 = 𝜅1𝑐 + 𝜅2(1 − 𝑐)       (𝑊.𝑚
−1. 𝐾−1) (3.15) 
Et à la sensibilité 𝑆𝑘𝑡ℎ  : 
𝑆𝜅𝑡ℎ =
𝜅1 − 𝜅2
𝜅2
 (3.16) 
Cette expression fait apparaître la nécessité pour le capteur de travailler avec un gaz porteur 
présentant un contraste de conductivité thermique le plus élevé possible par rapport aux analytes 
d’intérêt. Dans le cas où l’hélium est employé comme gaz porteur (𝜅𝑔 = 142𝑚𝑊.𝑚
−1. 𝐾−1), 
l’analyse du pentane (𝜅𝑔 = 15𝑚𝑊.𝑚
−1. 𝐾−1) présentera ainsi une sensibilité de −0.89, 
                                                 
48 Ce point sera vérifié par la suite lors de la caractérisation des capteurs. 
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indiquant qu’une variation d’un ppm de la concentration en pentane dans le mélange, génère 
une diminution de 0.89ppm de la conductivité thermique du milieu. 
Dans le cas où l’air est utilisé en gaz porteur (𝜅𝑔 = 24𝑚𝑊.𝑚
−1. 𝐾−1), cette valeur est divisée 
par un facteur 2.5, réduisant d’autant la sensibilité globale du capteur. En utilisant cette 
approche, le cas idéal est obtenu en employant l’hydrogène en tant que gaz porteur puisqu’il 
présente le contraste de conductivité thermique le plus important avec les analytes d’intérêt. 
Par ailleurs, on notera que lorsque le contraste de conductivité thermique entre le gaz porteur 
et l’analyte est grand (𝜅𝑔𝑝 ≫ 𝜅𝑎), la sensibilité varie peu avec la conductivité thermique de ce 
dernier, conférant au détecteur une réponse uniforme en fonction du type de gaz. 
3.2.1.2 Sensibilité thermique 
Le second étage de transduction concerne la transformation d’une variation de conductivité 
thermique dans l’environnement du capteur, en une variation de son élévation de température. 
Elle peut ainsi être calculée d’après l’expression : 
𝑆Δ𝑇 =
𝜅𝑚𝑖𝑥
Δ𝑇
𝜕Δ𝑇
𝜕𝜅𝑚𝑖𝑥
 (3.17) 
Une nouvelle fois, cette sensibilité est normalisée par rapport à la valeur du point de 
fonctionnement. Elle nous donne ainsi la relation qui lie la variation relative de conductivité 
thermique à la variation relative de l’élévation de température dans le dispositif. 
Par la suite, la mesure de température se fera électriquement et ne nous permettra d’accéder 
qu’à l’élévation de température moyenne dans le fil (impossible de connaître le profil, ni la 
température maximale). C’est donc par rapport à cette variable qu’est calculée la sensibilité. 
Afin de calculer sa valeur, il est nécessaire de s’appuyer sur le modèle du nanofil développé 
dans le chapitre 2. En reprenant l’équation (2.24) il est possible de calculer la valeur moyenne 
de l’élévation de température dans le nanofil : 
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦0 =
1
𝑙
∫Δ𝑇(𝑥)𝑑𝑥
𝑙
0
 (3.18) 
Le calcul mène à l’expression suivante de la température moyenne :  
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦0 =
𝑉
𝐺𝑔𝑎𝑧
𝑑
𝑙𝑎
(2 tanh (
𝑙
2
𝑎) − 𝑙𝑎) (3.19) 
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Avec :  𝑎 = √
𝐺𝑔𝑎𝑧
𝜅𝑠𝑉
, 𝑑 = −
𝑃
𝑉
 et 𝐺𝑔𝑎𝑧 = 𝛾
𝜅𝑔𝑎𝑧
𝑔
𝑙𝑤 
On pose les nouvelles variables Α = 𝑙√
𝛾
𝜅𝑠𝑡𝑔
  et B = −
𝑃
𝑙2√
1
𝜅𝑠𝑡
𝛾
3
2
𝑤
𝑔
3
2
 qui nous permet d’écrire : 
Δ𝑇𝑚𝑜𝑦0 =
𝐵
𝜅𝑔𝑎𝑧
3
2
(2 tanh (
𝐴
2
√𝜅𝑔𝑎𝑧) − 𝐴√𝜅𝑔𝑎𝑧) (3.20) 
Le calcul de l’expression de la sensibilité, d’après l’équation (3.17) mène ensuite à 
l’expression : 
𝑆Δ𝑇 =
Α tanh (
𝐴
2 √𝜅𝑔𝑎𝑧)
2
√𝜅𝑔𝑎𝑧 − 3𝐴√𝜅𝑔𝑎𝑧 + 6 tanh (
𝐴
2 √𝜅𝑔𝑎𝑧)
2𝐴√𝜅𝑔𝑎𝑧 − 4 tanh (
𝐴
2 √𝜅𝑔𝑎𝑧)
 (3.21) 
Nous pouvons alors tracer cette sensibilité en fonction des paramètres physiques et 
géométriques du dispositif. La Figure 3.23 montre notamment l’évolution de la sensibilité en 
fonction de la longueur du nanofil. C’est en utilisant ce type de figures que le dimensionnement 
du capteur pourra être fait. 
 
Figure 3.23 – Sensibilité (𝑺𝚫𝑻) en température en fonction de la longueur du nanofil 
49 
                                                 
49 La représentation montre la valeur absolue de la sensibilité, celle-ci étant en réalité négative. 
0 20 40 60 80 100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Longueur du nanofil (µm)
S
e
n
s
ib
il
it
é
Conception, fabrication et caractérisation d’un capteur électrothermique 
 
114 
 
Le gap étant fixé par le procédé technologique utilisé (voir plus loin), les simulations ne se 
feront pas en fonction de ce paramètre (il sera fixé à 2µm). Il en ira de même pour la section du 
fil qui est, quant à elle, prise la plus faible possible afin de profiter au maximum des effets 
nanométriques sur la réduction de la conductivité thermique du silicium. L’ensemble des 
figures utilisées pour le dimensionnement seront donc faites en considérant la longueur du 
nanofil, afin de déterminer une valeur optimale de celle-ci. 
3.2.1.3 Sensibilité électrique 
La dernière étape de transduction concerne la transformation de la variation de température en 
une variation de signal électrique, cette variation de signal étant elle-même générée par une 
variation de la résistance électrique du dispositif. Ainsi, en reprenant les hypothèses faites sur 
l’architecture électrique du capteur, qui suppose que le signal de détection est directement 
proportionnel à la variation de résistance (i.e. il n’y a pas de fond), il est possible d’écrire : 
𝑆𝑒𝑙 =
Δ𝑇
𝑉
𝜕𝑉
𝜕Δ𝑇
=
Δ𝑇
𝑅
𝜕𝑅
𝜕Δ𝑇
 (3.22) 
𝑆𝑒𝑙 = Δ𝑇. 𝑇𝐶𝑅 (3.23) 
On ne retrouve alors rien d’autre que l’expression du coefficient thermique de résistance. 
L’expression obtenue donne une nouvelle fois une variation de signal relative en fonction d’une 
variation de l’élévation de température relative. Si l’on souhaite toutefois obtenir une sensibilité 
donnée en 𝑉. 𝑝𝑝𝑚−1 il conviendra alors de multiplier celle-ci par la valeur du signal de 
détection. 
En polarisation alternative, la moitié de la variation de température est reportée à DC tandis que 
la seconde moitié est à la pulsation 3𝜔 (cf. équation (2.35)). On écrira donc : 
𝑆𝑒𝑙3𝜔 =
1
2
Δ𝑇. 𝑇𝐶𝑅 (3.24) 
3.2.1.4 Sensibilité totale 
Pour terminer, la sensibilité globale du nanofil est donnée par le produit des sensibilités de 
chacun des étages de la transduction50. Encore une fois cette valeur adimensionnée et à 
                                                 
50 Chacune des étapes de la transduction étant adimensionnée, leur produit l’est également. 
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multiplier par la valeur de la tension de détection pour obtenir une valeur en 𝑉. 𝑝𝑝𝑚−1 
(correspondant à la définition donnée par l’équation (3.12). 
𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝜅𝑔𝑆Δ𝑇𝑆𝑒𝑙 (3.25) 
Cette sensibilité nous permet de lier la variation relative de résistance du nanofil à une variation 
de concentration en analyte. La Figure 3.24 montre la valeur de cette sensibilité en fonction de 
la longueur du nanofil. Elle est donnée normalisée par rapport à l’élévation de température qui 
dépend du courant injecté. 
 
Figure 3.24 - Sensibilité totale du nanofil en fonction de sa longueur, donnée par °C d’élévation de température 
(𝑺𝒕𝒐𝒕/𝚫𝑻). 
3.2.1.5 Configuration électrique 
Comme nous le présentions dans le chapitre 1, un système reposant sur l’utilisation d’un seul 
filament implique des contraintes qui peuvent être résolues par l’utilisation d’un montage 
différentiel comme présenté sur la Figure 3.25. 
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Figure 3.25 – Configuration électrique et fluidique du système (pont de Wheatstone). 
Dans ce type de configuration, en pont de Wheatstone, le signal de détection est directement 
proportionnel à la variation de résistance augmentant ainsi la sensibilité du dispositif. Plusieurs 
avantages découlent de ce mode de mesure : 
(i) Le signal de fond étant supprimé, la dynamique de conversion 
analogique/numérique en sortie du capteur peut être réduite, assurant une meilleure 
résolution et diminuant le coût de l’électronique de traitement du signal en lui 
apportant une moindre complexité. 
(ii) Les bruits de mode commun, provenant généralement de la source de tension, sont 
compensés. C’est le taux de compensation du pont qui déterminera le taux de 
réduction du bruit. 
(iii) Les dérives de mode commun (e.g. liée à la température du milieu) se compensent. 
L’amplitude du signal de sortie se calcule simplement et est donnée par l’équation suivante 
lorsque les variations de résistance sont supposées faibles devant la valeur de la résistance elle-
même (𝛿𝑅 ≪ 𝑅) : 
𝑉𝑜𝑢𝑡 ≅ 𝑉𝑖𝑛
𝛿𝑅𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 − 𝛿𝑅𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
2𝑅
 (3.26) 
Comme nous l’avons déjà démontré dans le chapitre précédent, en polarisation alternative la 
variation de résistance s’écrit de la manière suivante : 
𝛿𝑅𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝛿𝑅0𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(1 + cos(2𝜔𝑡)) (3.27) 
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Ce qui nous permet de calculer l’amplitude de la composante 3𝜔 du signal de sortie51 : 
|𝑉𝑜𝑢𝑡(3𝜔)| ≅ 𝑉𝑖𝑛
𝛿𝑅0𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 − 𝛿𝑅0𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
4𝑅
 (3.28) 
D’après les équations précédentes, qui lient la variation de résistance en fonction de la 
concentration en analyte dans le milieu, nous pouvons écrire : 
𝛿𝑅𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 = 𝛿𝑅𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 + 𝑅𝑆𝑡𝑜𝑡𝑐 (3.29) 
Ainsi 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛
4
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑐 (3.30) 
3.2.2 Calcul de bruit 
L’obtention d’un capteur présentant une bonne sensibilité ne garantit cependant pas seule de 
pouvoir détecter une concentration de gaz avec précision. Il est pour cela nécessaire de tracer 
ces mêmes figures de mérite en ce qui concerne le bruit du capteur. 
Dans le chapitre 2, nous mesurions le bruit présenté par un nanofil directement polarisé par un 
courant continu. Ici, le capteur étant intégré dans une architecture plus complexe, les bruits sont 
modifiés. Il est donc nécessaire de reprendre le calcul en l’appliquant à notre schéma électrique 
et à nos modes de détection. 
3.2.2.1 Bruit de Flicker 
Un des points à regarder plus particulièrement concerne le bruit de flicker et son influence dans 
le cas d’une polarisation alternative. Voss et Clarke ayant montré que le bruit en 1/f 
correspondait à une fluctuation de la résistance [75], la modulation du courant d’excitation à 
une fréquence donnée entraîne nécessairement le report d’une partie de cette fluctuation à cette 
même fréquence. On parle alors de bruit en 1/Δ𝑓 (Δ𝑓 = 𝑓 − 𝑓0 où 𝑓0 est la fréquence du pic). 
Pour un élément résistif polarisé par un courant alternatif à la fréquence f, le spectre du signal 
se présentera donc de la façon suivante : 
                                                 
51 Le facteur multiplicatif ½ qui apparaît entre les deux étapes précédentes provient du mixage entre le courant à 
ω et la variation de résistance à 2ω. Cf. équation (2.35). 
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Figure 3.26 – A gauche : Bruit de flicker excité par un courant alternatif. Puissance du bruit en fonction de la fréquence 
[76]. A droite : Mesure de la densité spectrale de la tension aux bornes d’un nanofil (dimensions 160nm x 80nm x 3µm) 
excité par un courant alternatif. 
Sur la figure de gauche le spectre fait apparaître d’abord le bruit en 1/f, à basse fréquence, ainsi 
qu’un élargissement au pied du pic d’excitation en courant. Cet élargissement est dû à la 
modulation du bruit en 1/f par le courant d’excitation. 
Cette mesure est aisément reproductible sur nos structures, la modulation du bruit basse 
fréquence par le signal d’excitation faisant apparaître un élargissement du pied du pic 
d’excitation. La valeur de ce bruit est alors donnée par l’équation : 
Σ 1
Δ𝑓
(𝑓 + Δ𝑓) =
1
4
(𝑅𝐼)2𝐻
𝑁Δ𝑓
=  
1
4
𝑉𝑓
2𝐻
𝑁Δ𝑓
       (𝑉2. 𝐻𝑧−1) (3.31) 
Dans le régime de fonctionnement de notre capteur, la mesure se fait sur la 3e harmonique du 
signal d’excitation. Le signal de détection étant proportionnel à la résistance du dispositif, une 
fluctuation de celle-ci entraîne de la même manière que pour le signal d’excitation, une 
modulation du bruit basse fréquence. Cette modulation mène alors à l’expression du bruit sur 
la 3e harmonique : 
Σ 1
Δ𝑓
(𝑓 + Δ𝑓) = 4 ×
1
4
(𝛿𝑅𝐼)2𝐻
𝑁Δ𝑓
=
1
4
𝑉3𝜔
2 𝐻
𝑁Δ𝑓
        (𝑉2. 𝐻𝑧−1) (3.32) 
Le facteur 4 devant l’équation est justifié par la présence de 4 résistances identiques dans le 
pont qui multiplient par autant le bruit du système. 
Il est important de noter que l’utilisation d’un signal d’excitation alternatif ne permet pas de 
s’affranchir du bruit de flicker, celui-ci étant résistif, il est modulé de la même manière que le 
signal utile. En revanche, la séparation fréquentielle des pics d’excitation et de détection permet 
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d’obtenir un signal de mesure exempt du bruit lié au fond. Ceci s’avère particulièrement 
important dans la mesure où le signal de détection présente une dynamique très inférieure à 
celle du signal d’excitation. 
L’hypothèse est donc faite ici que les pics d’excitation et de détection sont suffisamment 
éloignés fréquentiellement pour que le bruit lié au signal de polarisation ne se reporte pas sur 
le signal de détection (par recouvrement des spectres). 
3.2.2.2 Bruit de Johnson 
Le bruit de Johnson est également multiplié par le nombre de résistances dans le pont. Sa valeur 
est constante sur tout le spectre et est donnée par l’équation : 
Σ𝐽 = 4 × 4𝑘𝐵𝑅(𝑇0 + 2Δ𝑇0)        (𝑉
2. 𝐻𝑧−1) (3.33) 
Afin de borner la valeur du bruit, la température prise est celle correspondant au maximum des 
oscillation, soit 𝑇0 + 2Δ𝑇0, où 𝑇0 est la température du milieu et Δ𝑇0 est l’amplitude des 
oscillations. 
Enfin, le bruit de l’électronique sera pris à 4𝑛𝑉.𝐻𝑧−
1
2, valeur donnée par l’équipement utilisé 
pour la détection (un LIA SR830). 
La somme des bruits s’écrit alors : 
Σ𝑡𝑜𝑡 =
𝑉3𝜔
2 𝐻
𝑁Δ𝑓
+ 16𝑘𝐵𝑅(𝑇0 + 2Δ𝑇0) + (4 × 10
−9)2        (𝑉2. 𝐻𝑧−1) (3.34) 
L’ensemble des bruits, tenant compte des paramètres mesurés dans le chapitre précédent est 
tracé sur la Figure 3.27 pour un nanofil simple. Les paramètres importants de la simulation sont 
donnés dans le Tableau 3.4. 
Conception, fabrication et caractérisation d’un capteur électrothermique 
 
120 
 
  
Figure 3.27 - Puissance des différentes sources de bruit et leur somme en fonction de la fréquence. La zone grisée 
représente la bande passante d’intégration (voir plus loin). 
 
 
Tableau 3.4 - Paramètres de simulation 
Paramètre Valeur 
Section 250 × 250 𝑛𝑚2 
Longueur 10 µ𝑚 
Dopage 5 × 1019 𝑐𝑚−3 
Coefficient de Hooge 5 × 10−5 
Tension 4 𝑉 
Température moyenne (calculée d’après 
le modèle électrothermique) 
~90°C 
Encore une fois il nous est possible de tracer le spectre de bruit total pour différentes longueur 
de nanofil (Figure 3.28). 
Une fois le bruit déterminé, son calcul nécessite de tenir compte du temps d’intégration du 
système qui définit le temps pendant lequel le signal est moyenné. Sa valeur définit une bande 
passante d’intégration simplement définie par : 
1
𝜏𝑚𝑒𝑠
< 𝐵𝑃 <
1
𝜏𝑖𝑛𝑡
 (3.35) 
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Où 𝜏𝑚𝑒𝑠 est le temps caractéristique du signal transitoire à mesurer (e.g. la largeur d’un pic de 
chromatographie) et 𝜏𝑖𝑛𝑡 le temps d’intégration du signal. Celle-ci est représentée sur la Figure 
3.27  pour un temps d’intégration de 100ms et en supposant un signal transitoire de 10s. 
Par ailleurs, plus un nanofil est court, plus le bruit de Flicker est important, le nombre de 
porteurs étant réduit. A l’inverse, plus un nanofil est long, plus sa résistance électrique est élevée 
et plus bruit de Johnson est important (Figure 3.28).  
 
Figure 3.28 - Bruit total aux bornes d'un nanofil polarisé (Vin=4V) pour différentes longueurs de dispositif. 
La valeur du bruit effectif est alors donnée par l’intégrale du bruit total sur la bande passante : 
𝜎 = ∫ Σ𝑡𝑜𝑡(𝑓)𝑑𝑓
 
𝐵𝑃
 (3.36) 
En utilisant ce modèle on peut alors, pour une bande passante donnée, tracer la valeur du bruit 
en fonction de la longueur du dispositif (Figure 3.29). 
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Figure 3.29 - Valeur du bruit (intégré) en fonction de la longueur du dispositif (Vin=4V). 
Comme le montre la figure précédente, la dimension de l’objet présente une valeur optimale. 
Réaliser un dispositif le plus long possible afin d’améliorer sa sensibilité au gaz environnant 
n’est donc pas la solution idéale. Cet optimum dépend cependant également du point de 
fonctionnement en tension utilisé comme nous allons à présent le montrer. 
3.2.3 Calcul de la limite de détection (LOD) 
En particulier, le bruit seul ne suffit pas à déterminer la limite de détection du système, il est 
également nécessaire de connaitre la valeur du signal de sortie qui dépend également des 
paramètres physiques et géométriques du dispositif.  
En reprenant l’équation (3.30) et en prenant la définition classique de la LOD à 3𝜎 (voir chapitre 
1), nous pouvons écrire : 
𝐿𝑂𝐷 =
4
𝑆𝑡𝑜𝑡
3𝜎
𝑉𝑖𝑛
 (3.37) 
Comme le montre cette expression, la limite de détection du capteur dépend de tous les 
paramètres précédemment modélisés. La sensibilité 𝑆𝑡𝑜𝑡 dépend des dimensions du barreau et 
de la conductivité thermique du matériau tandis que le bruit 𝜎 dépend lui aussi des dimensions 
ainsi que du point de fonctionnement en tension et de certains paramètres physiques du matériau 
(en particulier le facteur de Hooge). 
Afin de dimensionner correctement le capteur nous traçons alors la LOD en fonction de la 
longueur du nanofil et du point de fonctionnement en tension (Figure 3.30). 
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Figure 3.30 - A gauche : Température moyenne dans le nanofil en fonction de sa longueur et de la tension de polarisation 
du pont (Note : échelle de couleur log). A droite : Limite de détection en fonction de la tension de polarisation du pont 
et de la longueur du nanofil. Les zones rouges correspondent à une LOD basse (résolution élevée).  
Les valeurs de LOD déterminées ici ne tiennent pas compte de l’effet de réduction de la 
conductivité thermique lié à la taille du gap. La simulation supposant un gap relativement large 
(2µm) par rapport au libre parcours des molécules (~100nm), nous avons montré que l’impact 
de ce phénomène, bien que non négligeable, était réduit. 
La valeur minimale de la simulation réalisée mène à une LOD d’un peu moins de 7ppm lorsque 
le nanofil mesure 40µm de long et que la tension d’entrée du pont est fixée à 10V. Ce point de 
fonctionnement correspond à une élévation de température moyenne dans le nanofil d’environ 
100°C ce qui permet au capteur de fonctionner dans la gamme linéaire (au-delà de 100°C les 
effets des coefficients thermiques prennent de l’importance, voir chapitre 2). 
En améliorant certains paramètres comme le facteur le Hooge ou en augmentant le niveau de 
dopage il sera possible de diminuer encore la limite de détection du dispositif en réduisant la 
valeur du bruit. 
3.2.4 Vers un design optimisé 
Le choix des designs se base sur les figures précédemment décrites, l’objectif étant de 
minimiser la LOD. 
Le choix s’est porté sur des structures de type grilles de nanofils. La mise en parallèle des 
dispositifs assure une faible résistivité à l’ensemble de la structure et permet ainsi de diminuer 
le bruit total. Une autre manière de voir cette structure est de considérer que l’utilisation d’un 
grand nombre de nanofils en parallèle permet de moyenner la mesure sur l’ensemble de ces 
nanofils. Le bruit en puissance est divisé par le nombre de nanofils permettant ainsi de diviser 
le bruit en amplitude par √𝑁, 𝑁 étant le nombre de nanofils. 
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Le choix d’une grille comportant des ponts placés transversalement est fait afin d’assurer une 
rigidité mécanique supérieure à l’ensemble de la structure et d’éviter les phénomènes de collage 
entre les nanofils ou vis-à-vis du substrat. 
D’autres structures, plus ou moins classiques, telles que des serpentins suspendus, des 
membranes nanostructurées ont également été dessinées. 
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3.3 Fabrication des dispositifs 
La fabrication des dispositifs emprunte un procédé plutôt classique hérité de la micro-
électronique (comme introduit dans le chapitre 1). Dans cette partie, nous décrivons plus en 
détail les étapes réalisées et les problématiques rencontrées. 
3.3.1 Description des procédés 
Les dispositifs sont réalisés à partir d’un substrat de silicium sur isolant (SOI). Comme nous le 
verrons par la suite, l’épaisseur de la couche d’isolant conditionne la largeur du gap de 
conduction thermique. Dans le cas de plaques de SOI réalisées par procédé smart-cut (qui 
permet d’obtenir une fine couche de silicium monocristallin), l’épaisseur de la couche d’isolant 
est limitée par la profondeur d’implantation des atomes d’hydrogène. La largeur du gap sera 
donc de ce fait limitée technologiquement à 2µm. 52 
La 1e étape consiste à implanter les dopants dans la couche de silicium supérieure (SiTop) afin 
d’améliorer ses performances électriques (diminution de la résistivité et augmentation du TCR). 
L’énergie d’implantation dépend de l’épaisseur de silicium et cette étape est suivie d’un recuit 
à haute température afin de faire diffuser les dopants de manière uniforme dans l’épaisseur. 
Deux possibilités ont été étudiées afin de réaliser cette étape :  
(1) Recuit « basse température » à 800°C afin de faire diffuser les dopants suivi d’un recuit 
« spike53 » à 1050°C pour les insérer dans la maille (activation). 
(2) Recuit unique à 1050°C pendant 5mn qui remplit les fonctions de diffusion et 
d’activation. 
L’intérêt supposé du double recuit (option 1) est de limiter le budget thermique imposé à la 
plaque de silicium afin d’éviter la survenue de défauts qui pourraient réduire les performances 
électriques des dispositifs (notamment le bruit de flicker). Une rapide étude en simulation à 
l’aide du logiciel ATHENA montre cependant que ce double recuit est insuffisant pour assurer 
une diffusion homogène des dopants dans l’épaisseur du silicium. Le second type de recuit, 
plus efficace, est donc privilégié. 
                                                 
52 D’autres procédés qui n’ont pas été employés dans cette thèse permettent d’obtenir des épaisseurs d’oxyde 
enterré plus importantes mais avec une couche de silicium polycristallin. 
53 Dès que la température cible est atteinte (en quelques millisecondes) le recuit est arrêté. 
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Figure 3.31 - Profil de concentration en dopants dans le film de SiTop en fonction des procédés réalisés. Le recuit à 
800°C est clairement insuffisant pour faire diffuser les dopants dans la couche (en bleu). Un recuit à 1050°C pendant 
1mn est plus efficace mais reste insuffisant (en rouge) et un recuit à 1050°C pendant 5mn conduit à un profil 
homogène (en vert). 
Une fois la plaque dopée à disposition, le dessin des motifs peut être réalisé. Celui-ci se fait par 
lithographie DUV. Les dimensions des nanofils étant limitées à 250nm en largeur, la 
lithographie en 248nm est suffisante et aucun procédé spécifique tel que ceux présentés au 
chapitre 1 (e.g. double insolation) n’est requis. 
Après insolation et retrait de la résine, la gravure du substrat se fait par RIE (Reactive Ion 
Etching). Cette méthode est anisotrope et conduit à un profil de gravure légèrement trapézoïdal. 
Ce phénomène reste cependant très limité étant donné le facteur de forme, faible, de nos objets. 
L’étape suivante consiste à déposer les plots de contact métalliques en AlSi. Cette étape passe 
d’abord par le dépôt d’une couche d’oxyde de silicium de quelques centaines de nanomètres 
d’épaisseur (Figure 3.32 (a)). Une fois le dépôt réalisé, la couche obtenue présente des non 
uniformités du fait du relief présent sur la couche de silicium top. Une étape de planarisation 
par polissage mécano-chimique (CMP) est alors appliquée afin d’obtenir une couche uniforme 
(Figure 3.32 (b)) sur laquelle sont ensuite dessinés puis gravés les motifs des pistes (Figure 3.32 
(c)). 
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Figure 3.32 – Dépôt d’oxyde, planarisation et lithographie/gravure de la couche avant dépôt des contacts métalliques. 
Le dépôt des contacts en AlSi se fait ensuite par CVD54 à basse température. Une seconde étape 
de CMP permet de retirer l’excédent d’AlSi déposé en dehors des motifs (Figure 3.33). 
 
Figure 3.33 - Dépôt métallique et polissage mécano-chimique. 
Avant leur libération, les étapes préparatoires au capotage des structures sont réalisées. La 
méthode emploie un procédé déjà utilisé dans la réalisation de capteurs de gaz NEMS et qui 
permet par la suite l’assemblage de la plaque contenant les dispositifs avec une plaque de 
capots. 
Cette préparation consiste à former une couche plane qui est, par la suite, 
photolitographiée/gravée afin de tracer les motifs du canal microfluidique (Figure 3.34). 
                                                 
54 Chemical Vapor Deposition 
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Figure 3.34 - Dépôt et lithographie/gravure de la couche de contact avec les capots. 
Les structures sont enfin libérées par gravure sélective de l’oxyde de silicium présent autour du 
dispositif à l’aide d’un procédé au HF55 vapeur avant de procéder à la pose des capots. Ces 
derniers, réalisés en silicium sur un second wafer sont collés à l’aide d’un film sec (Figure 3.35). 
Le procédé permettant leur réalisation ne sera pas détaillé ici. 
 
Figure 3.35 - Assemblage de la plaque de capots avec la plaque contenant les dispositifs 
Pour terminer, des étapes de découpe permettent de rendre les contacts métalliques accessibles 
et de découper les puces sur la plaque (Figure 3.36). 
 
Figure 3.36 - Dispositifs assemblés et découpés. 
                                                 
55 Acide Fluorhydrique 
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Les capteurs sont regroupés sur des puces contenant jusqu’à 15 dispositifs, chaque champ 
comprenant 24 puces est photo-répété sur toute la surface du wafer (45 fois). Une plaquette de 
200mm contient donc près de 15000 structures.  
             
Figure 3.37 – A gauche : schéma d’une puce (extrait du cahier des charges). A droite : image 3D d'une puce et des 
différentes couches de matériau qui la composent : SiTop (bleu) AlSi (orange) oxyde (vert) bulk (gris) et couche de 
planarisation (rouge, support des capots).  
 
Figure 3.38 – Répartition des différentes puces sur un même champ : dispositifs résonants (orange) ; nanofils simples 
(violet) ; structures « exotiques » (rouge) ; grilles de nanofils (bleu) ; larges grilles de nanofils (vert). 
Les figures ci-après présentent quelques exemples de dispositifs observés au microscope 
électronique à balayage en fin de réalisation. 
 
Figure 3.39 - Plaque assemblée posée sur un support extenseur permettant de séparer les puces.  
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Figure 3.40 - A gauche : Vue rapprochée de la plaquette de silicium avant pose des capots. A droite : Vue rapprochée 
des dispositifs capotés. 
 
      
Figure 3.41 – A gauche : réseau de nanofils parallélisés. A droite : nanofil à « ailettes » 
 
       
Figure 3.42 - A gauche : structure en "serpentin". A droite : Réseau de serpentins suspendus. 
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3.3.2 Problématiques rencontrées 
Quelques problématiques notables apparaissent au cours de la réalisation des dispositifs. Cette 
partie en fait la liste et présente quelques solutions apportées. 
3.3.2.1 Résistance d’accès 
Un défaut, classique en caractérisation électrique de composants, concerne l’existence d’une 
résistance d’accès au dispositif. Cette résistance peut être due à la résistance électrique de 
l’accès au dispositif (e.g. la résistance des plots de contact, de l’accès en silicium jusqu’au 
nanofil) mais également à l’interface entre le plot métallique et le silicium dopé. On parlera 
alors de résistance de contact. 
Lorsqu’elle est mal maîtrisée, cette interface peut avoir un impact massif sur la résistance 
d’accès au dispositif. La Figure 3.43 montre notamment une mesure de résistance électrique en 
fonction du courant sur un dispositif n’ayant pas subi de recuit de stabilisation de l’interface 
AlSi/Si. La mesure montre clairement une résistance non stable et dont la valeur est trop élevée 
par rapport à la valeur attendue. 
 
Figure 3.43 - Résistance électrique en fonction du courant sur un même type de dispositif. Mesure avant et après 
recuit "forming gas". Après recuit, le dispositif atteint approximativement sa valeur théorique (une résistance d’accès 
persiste, voir suite). 
La réalisation d’un recuit « forming gas » à 450 °C sous atmosphère hydrogène permet de 
stabiliser cette interface et d’obtenir une résistance bien plus stable. 
Malgré cela, une résistance de contact peut persister. Celle-ci peut notamment être due à la 
présence d’un oxyde natif à la surface du silicium. Afin de mesurer cette résistance de contact, 
nous pouvons tracer la valeur de la résistance électrique de nos dispositifs en fonction de leur 
longueur ou de l’inverse du nombre de nanofils dans la grille (Figure 3.44). 
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Figure 3.44 - A gauche : résistance en fonction de la longueur des dispositifs (grilles de 100 nanofils). A droite : 
Résistance en fonction de l'inverse du nombre de nanofils. 
L’ordonnée à l’origine du fit linéaire de ces courbes nous conduit alors à la valeur de la 
résistance d’accès. Dans un cas comme dans l’autre, une valeur de 30Ω est déterminée. 
Il est possible de diminuer encore la valeur de cette résistance de contact en procédant à une 
étape de nettoyage de surface par plasma argon avant le dépôt des plots métalliques. La 
réalisation de cette étape conduit à une résistance d’accès, plus faible, de 12Ω environ et qui 
équivaut à la résistance de l’accès en silicium (i.e. la résistance de contact est quasi-nulle). 
3.3.2.2 Défauts de gravure et de libération 
Lorsque les motifs sont trop rapprochés, il existe un risque d’aboutir à une gravure incomplète 
des motifs en silicium. En plus de conduire à des structures qui ne sont plus tout à fait des 
nanofils, une problématique de libération des dispositifs apparaît également. Le HF ne pouvant 
plus passer dans les ouvertures du dispositif, la gravure de l’oxyde sous la structure ne se fait 
plus que par les bords des objets et peut donc être incomplète (Figure 3.46). 
 
Figure 3.45 - Défaut de gravure des trous d'une membrane de silicium. 
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Figure 3.46 – A gauche : Réseau de nanofils non libérés. A droite : membrane non libérée. 
3.3.2.3 Collage 
Problématique la plus courante, déjà partiellement évoquée dans le chapitre précédent, la 
déformation mécanique des structures peut conduire à leur collage sur le substrat, dégradant 
considérablement les performances de l’objet en tant que capteur. Plusieurs sources de collage 
sont identifiées : 
(i) Collage par capillarité 
(ii) Collage par affaissement lié au poids 
(iii) Déformations liées aux contraintes 
(iv) Collage électrostatique 
Quelle que soit l’origine de la déformation de la structure, sa rigidité joue un rôle prépondérant 
dans son collage sur le substrat. La Figure 3.47 montre notamment un exemple de serpentin 
suspendu, très peu rigide, qui s’est collé au silicium. 
      
Figure 3.47 - Structures suspendues collée au substrat après libération 
Le collage par capillarité peut être dû au procédé de libération lorsque celui-ci met par exemple 
en œuvre une méthode de libération par voie humide. Dans notre cas, c’est une libération par 
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HF en phase vapeur qui est employée pour éviter ce type de défaut. Malgré tout, si le nanofil 
vient toucher le substrat temporairement, la capillarité due à l’humidité environnante suffira à 
garder le nanofil collé. 
Nos structures présentant une masse très faible, le collage par affaissement lié au poids est 
réduit. Un rapide calcul permet de déterminer la déflexion de la structure lorsque celle-ci est 
soumise à la gravité. Sa valeur au centre de la poutre est donnée par l’équation : 
𝛿𝑐 =
𝑚𝑔𝑙3
24𝐸𝐼
 (3.38) 
 
Où g est la gravité, E est le module d’Young du matériau, m est la masse du nanofil, l sa 
longueur, et I son moment d’inertie. 
Ce calcul appliqué à un nanofil de silicium 100µm de long pour une section de 250x250nm² 
conduit à une déformation de moins de 1nm. Le dispositif, insensible à la gravité, pourra donc 
par ailleurs supporter des accélérations importantes (e.g. lors de chocs) sans risque de collage. 
Les déformations liées aux contraintes et déjà présentées dans le chapitre précédent ont quant à 
elles un effet non négligeable. Les structures longues, peu rigides étant particulièrement 
sensibles à cette source de déformation il n’est pas rare de voir certains dispositifs à la limite 
du collage, leur déformation liées aux contraintes intrinsèques provoquant une déformation de 
plusieurs centaines de nanomètres. En particulier les nanofils de 100µm, lorsqu’ils ne sont pas 
collés, présentent une déformation à la limite du collage avec le substrat (situé 2µm en dessous 
de la structure). 
La dernière source de collage provient de l’apparition d’une force électrostatique entre le 
substrat et le nanofil lorsque ce dernier est polarisé. Le substrat étant laissé flottant d’un point 
de vue électrique, aucune force n’est supposée s’appliquer. Malgré cela, un certain nombre de 
test réalisés montrent que des structures, habituellement défléchies dans le sens opposé au 
substrat, peuvent venir se coller à celui-ci lorsqu’elles sont soumises à des tensions de 
polarisation trop élevées (Figure 3.48 et Figure 3.49). Cette inversion du flambage, 
nécessairement lié à une force attractive, ne peut s’expliquer que par l’apparition d’une force 
électrostatique entre la structure et le substrat. Des charges piégées en surface du substrat (non 
conducteur car non dopé) peuvent potentiellement expliquer ce phénomène. 
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Figure 3.48 - Dispositif dont le sens de flambage s'est inversé après polarisation. 
 
Figure 3.49 - Dispositif collé après polarisation. 
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3.4 Mesures de sensibilité sous gaz 
3.4.1 Principe et mesures préliminaires 
Si par la suite le détecteur est destiné à être placé en sortie d’une colonne de chromatographie, 
il est utile dans un premier temps d’étudier sa réponse dans un environnement non soumis à un 
flux et présentant une concentration stable en analyte. Cette caractérisation préliminaire 
permettra notamment de déterminer la sensibilité des dispositifs. 
Les premières expérimentations, simples et destinées à vérifier les principales propriétés des 
TCD ont été réalisées sous air. Le premier montage ne met en œuvre qu’un seul nanofil polarisé 
par une source de courant alternative. L’amplitude du signal thermique est monitorée tandis que 
des concentrations variables d’hydrogène sont envoyées dans son environnement. 
La Figure 3.50 montre notamment la réponse thermique d’un dispositif soumis à des créneaux 
de concentration décroissante en dihydrogène (dilué dans l’air). Les pics présents au début de 
chaque créneau (« overshoots ») sont liés au banc gaz qui relâche l’hydrogène présent dans 
certains volumes morts du banc de caractérisation avant de stabiliser la concentration. 
 
Figure 3.50 - A gauche : réponse temporelle du signal thermique à des créneaux de concentration décroissante. A 
droite : Amplitude du créneau 3ω en fonction de la concentration injectée. 
En diminuant les créneaux de concentration au minimum, nous parvenons à détecter des 
concentrations en H2 de 500ppm (Figure 3.51)  
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Figure 3.51 - Réponse du signal thermique à une série de créneaux de 500ppm de dihydrogène dans l'air. 
Ces mesures préliminaires, réalisées sur des dispositifs non optimisés (nanofils simples et 
courts) démontrent la linéarité de la mesure sur l’intégralité de la gamme de fonctionnement 
(de 500ppm à 100%). 
Il est également intéressant d’observer la réponse thermique de dispositifs présentant un gap 
très fin, de l’ordre de la centaine de nanomètres (Figure 3.52). 
                          
Figure 3.52 - Réponse à des créneaux de concentration en gaz d'un dispositif à gap fin. 
La variation de signal lors du passage d’un milieu saturé en hélium à un milieu saturé en air est 
plus faible que la variation de signal lors du passage de l’hélium au dihydrogène. Le contraste 
de conductivité thermique, habituellement plus important entre l’hélium et l’air est plus 
important entre l’hélium et le dihydrogène. 
Le dihydrogène, très conducteur, présente la propriété intéressante d’avoir un libre parcours 
moyen plus faible que l’hélium ce qui le rend moins sensible au phénomène de raréfaction. Si 
dans la suite des expériences l’hélium est conservé comme gaz porteur par souci de 
simplification, c’est donc bien le fonctionnement sous dihydrogène qui pourrait être 
recommandé dans le système final. 
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Comme le montre la Figure 3.52, les variations de signal à observer peuvent se révéler très 
faibles et la quantification du signal peut alors entrer en ligne de compte. L’équipement de 
détection synchrone passe, après amplification analogique du signal, par une conversion 
analogique/numérique qui se fait sur un nombre de bits réduit (16 en l’occurrence). Si l’on 
souhaite par la suite observer des variations de concentration de l’ordre du ppm, l’électronique 
de mesure doit être capable de mesurer cette variation. En utilisant un convertisseur 16 bits, 
l’équipement fournit au mieux 216 valeurs du signal (~65000) ce qui rend impossible la mesure 
d’une variation du signal inférieure à 1/216 (environ 15ppm). 
Sur la mesure précédente les variations de bruit ne sont pas totalement observables sur le signal 
puisque limitées par la quantification de l’électronique de mesure (la ligne de base varie par 
paliers). Le passage à un système fonctionnel doit donc se faire en réalisant un montage 
différentiel comme présenté dans la partie précédente. 
3.4.2 Mesures de sensibilité et comparaison des modes de transduction 
Le montage utilisé dans la suite des expériences correspond donc à un demi-pont de 
Wheatstone, plus simple à mettre en œuvre mais fonctionnant de manière semblable à un pont 
complet (Figure 3.53). 
       
Figure 3.53 – A gauche : Configuration électrique des capteurs. A droite photo du banc de mesure. 
Les capteurs étant supposés présenter une réponse uniforme quel que soit le type de gaz analysé, 
ce sont dans un premier temps des concentrations d’air calibré qui seront envoyées dans 
l’enceinte. L’utilisation d’autres catégories d’analytes sera faite lors du couplage avec la 
colonne de chromatographie, celle-ci offrant un environnement plus propre à la mesure du fait 
de la séparation des différents composés (i.e. la composition d’un gaz en sortie de colonne est 
mieux contrôlée) 
Les dispositifs servant à la mesure sont placés dans deux enceintes alimentées par un flux de 
gaz. L’une des enceintes n’est alimentée que par l’hélium, tandis que la seconde voit sa 
concentration en air changer. Le gaz est délivré par un banc réalisé à l’aide de contrôleurs de 
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débit. Un flux continu de gaz porteur est envoyé et l’ajout d’air se fait par commutation d’un 
second contrôleur délivrant un faible débit d’air. 
La mesure est réalisée sur un dispositif dit « Large Array » composé de 100 nanofils disposés 
parallèlement. Différentes tensions de polarisation sont choisies, allant de 5 à 10V crête aux 
bornes du pont, soit 2,5 à 5V crête aux bornes de la structure (les résistances de polarisation 
sont prises proche de la valeur de la résistance des TCD).  
La mesure de sensibilité se fait alors en envoyant dans l’enceinte de la chambre contenant le 
capteur des créneaux de concentration allant de 1% à 200ppm, cette dernière valeur 
correspondant à la limite de dilution du banc utilisé. 
Le signal 3ω mesuré est représenté en fonction du temps sur la Figure 3.54 (gauche). 
  
Figure 3.54 – A gauche : Amplitude du signal de détection lorsque le dispositif est soumis à des créneaux d'air (de 1% 
à 200ppm) A droite : Amplitude des créneaux en fonction de la concentration. 
Le capteur montre une excellente linéarité sur la gamme testée, cependant la courbe de réponse 
en fonction de la pression présente une ordonnée à l’origine non nulle. Cette observation, 
reproduite sur des dispositifs différents et avec des points de fonctionnement variables laisse 
donc supposer qu’une concentration d’air non nulle est envoyée indépendamment de la 
commande. Sa valeur est estimée à environ 600ppm. 
Comme dans le fonctionnement en jauge pirani, l’utilisation des capteurs en TCD peut 
également s’appuyer sur la mesure du temps de réponse du système grâce à la mesure de phase. 
L’hélium présentant la propriété d’être excellent conducteur thermique, le temps de réponse du 
système en sa présence est beaucoup plus court.  
Ainsi, en polarisant le TCD à une fréquence proche de la fréquence de coupure thermique du 
système, les variations de concentration en air dans la chambre peuvent se mesurer en observant 
la variation de déphasage du signal thermique. 
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Figure 3.55 - Phase du signal thermique en fonction du temps lorsque celui-ci est soumis à des créneaux de 
concentration variable en air. 
Encore une fois nous pouvons vérifier la linéarité de cette méthode de mesure et ce pour 
différentes valeurs de la fréquence de polarisation du dispositif (Figure 3.56) 
         
Figure 3.56 - A gauche : amplitude des créneaux en fonction de la concentration pour différentes fréquences de 
polarisation. A droite : sensibilité (en ° par %) en fonction de la fréquence d'excitation du dispositif. 
Encore une fois nous retrouvons une courbe qui montre que la transduction devient plus 
sensible, à mesure que nous nous rapprochons de la fréquence de coupure du système.  
Contrairement à la mesure en Pirani, notre équipement ne nous permet cependant pas de monter 
à une fréquence suffisamment élevée pour voir le maximum de la courbe. 
L’intérêt de la mesure en phase par rapport à la mesure en amplitude repose sur le fait que la 
mesure de la phase du signal s’affranchit de toute notion de comportement électrique du TCD 
pour ne garder que l’aspect thermique. En effet, dans la mesure classique, c’est la valeur de la 
résistance électrique qui permet de déterminer la valeur de la concentration. Or la résistance 
électrique peut être affectée par d’autres paramètres que la température du dispositif par 
exemple : 
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(i) L’adsorption 
(ii) L’humidité 
(iii) L’état de surface 
Il est important de faire remarquer qu’à mesure que les objets réalisés deviennent petits, 
l’ampleur de ces phénomènes devient importante, le rapport surface/volume jouant un rôle 
déterminant dans chacun d’entre eux. La possibilité de s’affranchir de ces défauts représente 
donc un enjeu important. 
Dans la mesure en phase, le dispositif devient indépendant de ces paramètres ce qui doit 
permettre de réaliser une mesure avec une dérive et une sensibilité aux facteurs extérieurs 
réduites. 
Cette supposition reste à confirmer mais quelques mesures réalisées sur des dispositifs simples 
et soumis à des créneaux de concentration en toluène dans l’hélium permettent de l’illustrer 
(Figure 3.57). 
  
Figure 3.57 - Réponse en amplitude (à gauche) et en phase (à droite) d'un nano TCD soumis à des créneaux de 
concentration variable en toluène (dans He). 
Les courbes obtenues montrent l’importance de la dérive de la ligne de base sur la mesure en 
amplitude quand, dans le même temps, la mesure en phase reste beaucoup plus stable. On note 
que dans les deux cas, la réponse obtenue reste tout de même linéaire (Figure 3.58), le problème 
posé par la dérive ne remet donc pas en cause la sensibilité du capteur mais sa stabilité dans le 
temps. 
Conception, fabrication et caractérisation d’un capteur électrothermique 
 
142 
 
  
Figure 3.58 - Amplitude des créneaux en fonction de la concentration en toluène. Mesure en amplitude (à gauche) et en 
phase (à droite). 
3.4.3 Couplage avec une colonne de chromatographie 
Le couplage avec la colonne de chromatographie représente la dernière étape de caractérisation 
du système développé. Ce couplage est réalisé au moyen d’une maquette de test développée 
dans le cadre d’un projet différent. Celle-ci dispose d’un système fluidique complet comprenant 
la pompe nécessaire au prélèvement de l’échantillon, d’une boucle de mélange balayée par ce 
même échantillon, d’un injecteur et d’une colonne de chromatographie. Le système propose en 
outre une seconde voie fluidique pour la référence et un TCD commercial en bout de chaîne 
afin de disposer d’une mesure témoin. 
  
Figure 3.59 - Photographies de la maquette de test et de l'interface de mesure. 
Les caractérisations sont réalisées sur du pentane. Pris sous forme liquide, il est injecté dans un 
sac Tedlar® dans lequel il se vaporise intégralement. La pression de vapeur saturante du 
pentane étant très élevée (plus de 50%) il est ainsi facile d’obtenir des concentrations 
importantes pour nos caractérisations. La concentration du mélange obtenu est contrôlée à 
l’aide du TCD commercial présent en bout de chaîne de mesure et préalablement calibré à l’aide 
d’échantillons de concentrations connues. 
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Une première mesure est réalisée en envoyant un mélange air/pentane en proportions 80%/20%. 
 
Figure 3.60 - Chromatogramme obtenu en injectant un mélange air/pentane dans le système. 
Comme attendu, deux pics apparaissent sur le chromatogramme. Un correspondant à l’air, 
environ 26 secondes après l’injection et un correspondant au pentane, après un peu plus d’une 
minute. Bien que cette mesure valide partiellement le couplage avec la colonne de 
chromatographie, on observe tout de même une amplitude de réponse relativement faible par 
rapport aux valeurs obtenues en test statique. Pour nous en convaincre, nous pouvons réaliser 
la mesure sur des concentrations plus faibles. 
 
Figure 3.61 - Réponse chromatographique en fonction de la concentration en pentane injectée. Zoom sur le pic d'air (à 
gauche) et sur le pic de pentane (à droite). 
Une nouvelle fois, la courbe de réponse en fonction de la concentration injectée peut être tracée. 
Celle-ci présente un profil qui n’est pas parfaitement linéaire, cette observation est due au fait 
que les variations de concentration et donc de la conductivité thermique globale du système, 
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sont importantes (on s’éloigne donc du développement limité qui conduit à obtenir une réponse 
linéaire).56  
  
Figure 3.62 - Amplitude du pic en fonction de la concentration injectée. Air (à gauche) et pentane (à droite). 
La faiblesse de la réponse obtenue peut en partie s’expliquer par l’élargissement du pic de 
concentration au sein du dispositif fluidique. La mesure est en effet réalisée en injectant 
l’échantillon à caractériser dans un temps très court, environ 100ms. Le passage par la colonne 
de chromatographie, ainsi que la diffusion des espèces dans le gaz porteur, entraînent cependant 
un étalement de la concentration qui conduit à obtenir des pics larges de quelques secondes. 
Cet élargissement équivaut à une dilution des espèces à caractériser dans le gaz porteur 
diminuant ainsi sensiblement la limite de détection (en comparaison des valeurs obtenues en 
mesure statique). 
                                                 
56 Dans les mesures préliminaires, des variations importantes de concentration en dihydrogène étaient appliquées. 
Cependant, le dispositif utilisé alors présentait une sensibilité à son environnement gazeux beaucoup plus faible 
(les nanofils utilisés étaient plus courts). Une variation de concentration, même élevée, ne modifiait pas de manière 
trop importante la conductance thermique globale du système. 
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Conclusion générale et perspectives 
Les capteurs réalisés représentent les premiers prototypes d’une nouvelle génération de TCD. 
Ceux-ci emploient à la fois de nouvelles méthodes de fabrication, adaptées à une réalisation 
industrielle, mais également de nouvelles méthodes de mesure qui exploitent à leur avantage la 
diminution de la taille des objets pour s’affranchir des problématiques liées à cette même 
réduction des dimensions. Les expériences réalisées montrent au passage la faisabilité d’une 
jauge pirani hautement sensible et dont la gamme de fonctionnement permet une mesure à haute 
pression du fait de l’utilisation de gaps de conduction fins. 
En mesure de gaz, bien que les dispositifs réalisés peinent à atteindre les limites de résolution 
de l’état de l’art, ceux-ci représentent une première étape afin de démontrer que l’emploi de 
procédés classiques en microélectronique peut constituer une solution viable pour la réalisation 
de systèmes fonctionnels avec les avantages que cela comporte en termes de diminution des 
coûts ou de cointégration avec d’autres capteurs ou avec une électronique de traitement.  
Les limites rencontrées par ces objets peuvent cependant être repoussées. Cette conclusion 
s’attache à présenter ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de nanoTCD. 
Les principaux freins à la diminution de la taille des capteurs sont aisément identifiables : 
(i) L’augmentation du bruit de flicker liée à la diminution du nombre de porteurs 
(ii) Le phénomène de diminution de la conductivité thermique des gaz pour les gaps fins 
(iii) La grande sensibilité des nano-objets à leur environnement (e.g. luminosité, 
température, état de surface) 
Le travail présenté dans ce mémoire apporte un certain nombre de solutions pour chacune de 
ces problématiques. La mise au point d’une transduction modulée permettant, par exemple, de 
diminuer l’influence de la dérive et du bruit de flicker sur la réponse du système. Malgré tout, 
si des capteurs encore plus petits doivent être développés, cette seule méthode ne suffira pas. Il 
sera alors nécessaire d’augmenter le nombre de porteurs, soit en dopant plus fortement le 
silicium, soit en intégrant une couche de métal comme dans les dispositifs plus classiques. 
La problématique posée par la conduction thermique dans un gap fin est moins évidente : 
comment réduire la taille des capteurs sans toucher celle du gap mais tout en diminuant les 
dimensions du filament ? L’emploi de nanofils toujours plus fin donne une première réponse. 
Bien que les objets présentés dans nos expériences soient de petite taille, nous nous trouvons à 
la limite de ce qui peut être considéré comme un nanofil, et leurs dimensions peuvent encore 
être fortement réduites afin d’offrir un matériau réellement isolant thermique qui permette de 
réaliser des dispositifs plus courts sans perte de sensibilité. 
Le dernier frein, lié au très important rapport surface/volume des nano-objets, trouve une 
première solution dans l’emploi des méthodes reposant sur la mesure du comportement 
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thermique transitoire du système. L’intérêt de celles-ci et le gain qu’elles apportent n’a 
cependant pas été étudié en détail et reste donc à déterminer plus précisément. Par ailleurs, 
d’autres pistes sont à explorer, notamment concernant l’utilisation de couches de passivation 
afin d’améliorer l’état de surface des dispositifs et de les rendre moins sensibles aux 
phénomènes d’adsorption. 
 
Exemple de structure et de dimensions d'un nano-TCD 2ème génération. 
 
Il est également important de faire remarquer qu’un travail minutieux sur l’électronique de 
polarisation et de mesure ainsi qu’une étude expérimentale plus détaillée des conditions de 
fonctionnement optimales (fluidique, électrique) du capteur restent à réaliser afin de tirer le 
meilleur parti des dispositifs réalisés. 
Dans un autre registre, une piste de recherche potentielle concerne la réalisation de capteurs de 
conductivité thermique reposant sur une transduction différente de celle induite par le 
coefficient thermique de résistance. Ainsi, l’utilisation de NEMS résonants peut être une 
solution. 
Le principe d’un tel dispositif est de pouvoir déterminer sa température, non plus par mesure 
de sa résistance électrique, mais par mesure de sa fréquence de résonance mécanique. Comme 
nous l’indiquions dans le chapitre 1, cette fréquence de résonance dépend de deux paramètres : 
la masse du résonateur et sa raideur. Par exemple, pour une poutre encastrée en ses deux 
extrémités et soumise à une force uniformément répartie, la raideur est donnée par l’équation : 
𝑘 =
24𝐸𝐼
𝐿3
 (0.1) 
Le module d’Young, présent dans cette équation, étant lui-même dépendant de la température 
du matériau, il en résulte que la fréquence de résonance d’un tel dispositif dépend de sa 
température. 
Bien que la dépendance du module d’Young à la température reste relativement faible, de 
l’ordre de 100ppm pour le silicium [77], les résonateurs NEMS présentent un grand potentiel 
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du fait du faible bruit de flicker et de la stabilité qu’ils démontrent. L’utilisation d’un tel système 
pourra ainsi être envisagée, notamment en complément de la détection gravimétrique (cf. 
chapitre 1), dans la détection des gaz légers pour lesquels la masse adsorbée par le résonateur 
est faible. 
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Résumé en français 
Les nanofils semiconducteurs sont aujourd’hui le sujet de nombreuses recherches pour leurs 
propriétés physiques intéressantes. S’appuyant plus spécifiquement sur les propriétés 
thermiques des nanostructures, l’objectif de cette thèse est de démontrer la faisabilité d’un 
capteur de conductivité thermique conçu à partir de nanofils de silicium pour des applications 
en tant que jauge Pirani ou détecteur de gaz. Le travail réalisé aborde les questions posées par 
la réduction de taille des objets telles que l’augmentation du bruit ou la conduction thermique 
en régime de raréfaction et élabore des solutions à ces problématiques. Le manuscrit aborde 
l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’un capteur, à savoir la conception des 
dispositifs, s’appuyant sur une étude détaillée du comportement physique des objets utilisés, la 
fabrication sur plaque 200mm de ces capteurs par la salle blanche du CEA-Leti en ayant recours 
aux techniques classiques de la microélectronique et enfin leur caractérisation en tant 
qu’instrument de mesure de pression (jauge Pirani) ou en tant que capteur de concentration de 
gaz. Le travail réalisé s’intègre dans un projet plus global de réalisation d’un système de 
détection de gaz portatif pour l’analyse de l’air ou de l’eau. 
 
Abstract 
Semiconducting nanowires are nowadays the topic of numerous research for their interesting 
physical properties. Relying more specifically on the thermal properties of nanostructures, the 
purpose of this thesis is to demonstrate the feasibility of a thermal conductivity detector based 
on silicon nanowires for pressure sensing (Pirani gauge) or gas detection. The work presented 
herein addresses the questions raised by the reduction of the objects size such as the increase of 
the noise or the thermal conduction in a rarefied gas and tries to bring a solution to those 
problematics. This work deals with all the steps required for the realization of such devices. 
That is, the design and simulation of the sensor, based on a detailed study of the physical 
behavior of the objects, the fabrication of such devices on 200mm wafers by the CEA-Leti 
cleanroom using standard microelectronics processes and finally their characterization as a 
pressure sensor and gas detector. The work presented here is part of a wider project that aims 
at developing of a portable gas detection system for air or water analysis. 
 
